I B ciTiTI ACESTE INSTRUCTIUNI CU ATENTIE $1 PASTRATI-LE

Corset ortopedic elastic pentru stabilizarea si reliefarea coloanei lombare si a spatelui,
cu suporturi rigide termoformabile.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

n calitate de producitor, ORTHOSERVICE AG declar4 pe propria sa réspundere c acest dispozitiv medical este de clasa | si a fost
fabricat conform cerintelor Regulamentului UE2017/745 (MDR). Aceste instructiuni au fost intocmite in aplicarea Regulamentului
de mai sus mentionat. Acestea sunt menite sa asigure utilizarea adecvata si in siguranta a dispozitivului medical.

MARCI ALE MATERIALELOR
Velcro® este o marcd inregistratd a Velcro Industries B.V.

PRECAUTII DE UTILIZARE

Se recomanda ca presiunile exercitate de aparat sa nu actioneze asupra partilor corpului care prezinta rani, umflaturi
sau tumefactii. Este indicat sa nu strangeti excesiv produsul pentru a nu genera zone de presiune locald excesiva sau
compresie a nervilor si/sau a vaselor de sange subiacente. Este recomandabil purtati o imbracaminte, evitand contactul
direct cu pielea. Dacd aveti indoieli despre aplicabilitatea obiectului, consultati un medic, kinetoterapeut sau tehnician
ortoped. Cititi cu atentie compozitia produsului de pe eticheta interioard; NU utilizati produsul in caz de intoleranta sau
alergie la una sau mai multe dintre componentele sale. Se recomanda sa nu purtati dispozitivul in apropierea flacari
deschise sau campuri electromagnetice puternice. Nu aplicati in contact direct cu rani deschise

AVERTIZARI

Este indicat ca produsul, conceput pentru indicatiile specifice enumerate mai jos, sé fie prescris de un medic sau
kinetoterapeut si aplicat de un tehnician ortoped, in conformitate cu nevoile individuale. Pentru a-i asigura eficacitatea,
tolerabilitatea si functionarea corect, este necesar ca aplicatia sé fie efectuate cu cea mai mare grija. Nu modificati
niciodata reglarea facutd de medic/kinetoterapeut/tehnician ortoped. Responsabilitatea producatorului inceteaza
n cazul utilizarii sau potrivire nepotrivita. Orteza este realizatd pentru a fi utilizatd de un singur pacient; altfel
producatorul isi declina orice responsabilitate, in baza prevederilor regulamentului pentru dispozitivele medicale. La
persoanele hipersensibile, contactul direct cu pielea poate provoca roseatd sau iritatie. In caz de aparitie a dureri,
umflarii,tumefactii sau orice altd reactie anormald, contactati imediat medicul dumneavoastra si, in cazuri deosebit
de grave, raportati acest fapt producétorului si autoritétii competente a propriului tau stat. Eficacitatea ortopedica a
produsului este garantata numai cu utilizarea tuturor componentelor.

SORTIMENT/DIMENSIUNI

Cod REF. 1090 - REF. 1091*
Marimea XS S M L XL XXL
Circumf. bazin cm 70/80 80/90 90/100 100/110  110/120  120/130
Itimea fata cm 19 19 19 19 19 19
mea fata cm* 23 23 23 23 23 23
Inaltimea spatelui cm WX 28 28 28 28 28
inéltimea spatelui cm* JEX] 33 33 33 33 33

Culoare

C-crem (1090,1091) / S-negru (1090,1091)
OPTIUNEA 9ST012/L suporturi rigide optionale 22 cm (REF.1090) - 26 cm (REF.1091)

INTRETINERE
2 Nuinalbiti &I Curatarea chimicé nu este permisé
A Nu clcati B Nu uscati cu masina
W4 Instructiuni de spalare:
BUST

« inainte de a spéla imbrdcamintea, asigurati-vé ca inchideti ferm elementele de fixare cu velcro

« spalati obiectul individual

- se spala manual sau in masina de spalat cu o spalare ultra-delicata la o temperatura de max 30°C cu
detergent neutru

« |asati-| sd se usuce departe de surse de caldura

PELOTA

- spalare manuala la max 30°C cu detergent neutru (se recomanda folosirea unui burete)

« |dsati sd se usuce departe de surse de caldura

La sfarsitul perioadei de utilizare va rugam sa eliminati produsul in conformitate cu reglementarile locale.

INDICATII

+ Lombagie

Lombosciaticd si lombocruralgie

Spondilartroza si discopatia lombara

Traume usoare ale coloanei vertebrale lombosacrale si contracturi paravertebrale lombare
Curs postoperator

+ REF. 1091: rezultate ale lasarii vertebrelor lombare

+ REF. 1091: tratamentul fracturii procesului transversal

CONTRAINDICATII
Momentan nu se stie niciuna

CARACTERISTICI $1 MATERIALE

« Structura din material Sensitive®, elastic, respirabil, rezistent la uzurd si antistatic

+ Benzi elastice pentru suport variabil si personalizat

inchidere frontald cu Velcro®

2 atele rigide, termoformabile fata si spate, pe prescriptie medicala

Atele rigide optionale, care pot fi modelate dupa indicatii medicale; pentru a fi introduse in cele 4 ghidaje din spate.
Partea abdominald intarita cu atele spiralate in pozitie oblica

+ Adaptabil individual la patologia pacientului

APLICARE

1 Deschideti bustul si fixati temporar benzile Velcro® pe lateralele centuri (fig.A).

2 Pozitionati bustul astfel incét partile de prindere ale centuri s fie orientate in sus.

3 Puneti corsetul introducand degetul mare in fanté pentru a insoti inchiderea si fixati bine cu inchiderea central
Velcro-ului® (fig.B). Asigurati-va cé inchiderea este bine centrata.

4 Strangeti bustul prin agétarea benzilor de velcro din fata (fig.C).
NUMAI modele REF. 1091: strangeti mai intéi benzile joase si apoi pe cele inalte.

NOTA:
Pentru a aplica suportul rigid din spate (modelabil la caldura):
- aplicati céptuseala adeziva pe partea din plastic (partea concava - fara scris, fig.L)
- aplicati adezivul Velcro® central, pe partea opusa captuselii (fig.M)
- fixati pelota folosind Velcro® de partea dorsala interna a bustului
Pentru a aplica suportul frontal rigid (modelabil la céldura):
- aplicati céptuseala adeziva pe partea din plastic (partea concava - fara scris)
- fixati pelota cu Velcro® de inchiderea frontald a trunchiului

- Descrierile si imaginile din acest document au doar scop ilustrativ comercial. Compania Orthoservice isi rezerva
dreptul de a le modifica in functie de necesitatile sale

VANLIGEN LAS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH SPARA DEM

Elastisk ortos med styva och formbara dynor for att stabilisera landryggen och avlasta
trycket

DEKLARATION AV OVERSTAMMELSE

Som tillverkare, Orthoservice AG deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt ar en medicinteknisk klass 1 produkt som
har tillverkats i linje med kraven av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerna har utformats i linje med ovan namnda
forordning. De dr utformade for att sakerstalla en adekvat och séker anvandning denna medicintekniska produkt.

VARUMARKE AV MATERIAL
Velcro® ar ett registrerat varumarke for Velcro Industries B.V.
Sensitive® dr ett registrerat varumarke som tillhér EUROJERSEY

SAKERHETSFORESKRIFTER

Vi rekommenderar att trycket som produkten ger inte appliceras pa nagon kroppsdel som har sar, svullnad eller bélder. Det
rekommenderas att inte spanna produkten for hért for att undvika for stort lokalt tryck eller kompression av underliggande
nerver och/eller blodkarl. Ytterligare sa rekommenderar vi att anvénda ett underplagg for att undvika direkt hudkontakt.
Vid tveksamheter om hur produkten skall anvandas kontakta en lakare, sjukgymnast eller ortopedtekniker.

Las noggrant produktens sammansittning pa den inre etiketten; ANVAND INTE produkten vid intolerans eller allergi
mot en eller flera av dess ingredienser. Vi rekommenderar att inte anvanda produkten i nérhet av ppen eld eller starka
elektromagnetiska falt. Applicera inte vid direktkontakt med Gppna sér.

VARNING

Det rekommenderas att denna produkt, som &r konstruerad fér specifika indikationer enligt nedan farskrivs av en doktor

eller sjukgymnast och appliceras av ortopedtekniker, i linje med anvéandarens behov. For att sakerstalla effektivitet,

tolerans och korrekt funktion skall appliceringen utforas med yttersta omsorg. Andra inte instéliningarna utférda av lékare,
jukgymnast eller ortopedtekniker. Tillverkarens ansvar forfaller vid olamplig anvandning eller anpassning. Ortosen skall

endast anvéndas av en anvandare. Om ortosen anvands opassande, avsdger sig tillverkaren allt ansvar for reglerna av

medicintekniska produkter. For hyperkénsliga individer, direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation.

Om det uppstér smirta, svullnad, bolder eller ndgon annan reaktion kontakta omgéende din lakare och vid speciella

allvarliga problem rapportera arendet till tillverkaren samt till behdrig myndighet.

Effektiviteten av denna ortopedtekniska produkt &r endast garanterad nar alla komponenter anvands korrekt.

STORLEK
Kod REF. 1090 - REF. 1091*
Storlek XS S M L XL XXL
Omkretsmatt midja cm J(J£] 80/90 90/100 100/110  110/120  120/130
Hojd front cm 19 19 19 19 19 19
Hojd front cm cm* 23 23 23 23 23 23
Hojd bak cm 28 28 28 28 28 28
Hojd bak cm* 33 33 33 33 33 33
Farg C-beige (1090,1091) / S-svart (1090,1091)
OPTION 9STO012/L valfri styva stag cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

UNDERHALL
& Farinte blekas
2 Farinte strykas
W Tvatt instruktioner:
KORSETT
- Sakertall att Velcro® -fastelementen ar ordentligt stangda innan du tvattar korsetten.
- Tvitta korsetten separat.
« Tvétta for hand eller i tvattmaskinen med ett milt rengdringsmedel med en extremt skonsam tvattcykel vid hogst 30°C
+ Lat torka fran direkt varme.
PAD
* Handtvatt med milt tvattmedel vid hdgst 30°C (vi rekommenderar att du anvander en svamp).
+ Lat torka fran direkta varmekallor.

X Ingen kemtvitt
B Ingen torktumling

Kasta inte enheten eller nagon av dess komponenter i miljon

INDIKATIONER

Lumbago

« Ischias lumbalgi och lumbal cruralgi

Spondylartros och landryggsdiskopatier

Latt trauma mot lumbosakrala kolumnen och paravertebrala landryggen
Postoperativ aterhdmtning

REF. Endast 1091: Efterverkningar av stabila kompressionsfrakturer i korsryggen
REF. Endast 1091: Behandling av frakturer till tvdrgdende processer

KONTAINDIKATIONER
Inga kénda for tillfallet

EGENSKAPER OCH MATERIAL

Strukturen i Sensitive®-tyg, elastisk, andningsbar, stegtét och antistatisk

Elastiska band for variabelt och personligt stod

Velcro® Kardborreknappning framtill

2 formbara dynor fram och bak, efter reckommendation av medicinsk personal

Valfria styva stag, formbara efter rekommendation av medicinsk personal; att sétta i de 4 linjara bakfickorna
Magsektionen ar forstarkt av spiralskenor som ar fixerade i snett lage

Individuellt anpassningsbar efter patientens patologi

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

1 Oppna korsetten och fést kardborrebandet tillf4lligt pa sidan (fig. A).

2 Sitt korsetten pa plats med 6glan pa ovansidan.

3 For in tummen i 6glan och fast vél den centrala kardborrebandstangningen (fig. B).
Se till att stangningen &r centrerad.

4 Dra at korsetten genom att fista remmarna pa det framre kardborrebandet (fig. C).
ENDAST pa modeller REF. 1091: dra farst de nedre remmarna, sedan de Gvre.

0BS!
For att applicera den bakre styva dynan (varmeformbar):
- applicera den sjélvhiftande stoppningen pé plastdelen (konkav sida-utan skrift, fig.L)
- applicera de sjdlvhaftande kardborrbanden centralt pd motsatt sida av stoppningen (fig.M)
- fast dynan med kardborreband pa den inre ryggdelen av ortosen
Fér att applicera den framre styva dynan (formbar med vérme):
- applicera den sjélvhaftande stoppningen pé plastdelen (konkav sida-utan skrift)
- fast dynan med kardborreband pa ortosens framre stangning

- Beskrivningar och bilder i detta dokument &r endast illustrativa och for kommersiellt syfte.
Orthoservice forbehaller sig rétten att dndra utan foregdende meddelande baserat pa behov.

Bf& VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE NGYE OG TA VARE PA DEM

Elastisk ortose med stive og termoformbare puter for a stabilisere lumbal og avlaste
trykket

SAMSVARSERKLARING

Som produsent erklaerer Orthoservice AG sitt fulle ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt,
produsert i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i trdd med ovennevnte
forskrift. De er utarbeidet for a sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisintekniske produktet.

MERKING AV MATERIALER
Velcro® er e registrert varemerke for Velcro Industries B.V.
Sensitive® er et registrert varemerke for EUROJERSEY

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Vi anbefaler at dette produktet ikke pafgres pa noen kroppsdel som er rammet av sar, hevelser eller kuler, pa grunn
av trykket produktet skaper. Det anbefales & ikke stramme produktet for hardt for & unnga overdrevent lokalt trykk og
kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar. Vi anbefaler i tillegg & bruke undertgy for & unngé direkte hudkontakt.
Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les ngye gjennom
produktets sammensetning pa den indvendige etiketten; IKKE bruk produktet ved intoleranse eller allergi mot én eller flere
av dets ingredienser. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i naerheten av apen ild eller sterke elektromagnetiske felt.
Ikke pafer ved direkte kontakt med apne sar.

ADVARSLER

Det anbefales at dette produktet, som er designet for spesifikke indikasjoner som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege
eller fysioterapeut og pafgres av en ortopedtekniker, i trad med brukerens behov. For 4 sikre effektivitet, toleranse og riktig
funksjon ma paferingen utfgres med sterste forsiktighet. Ikke endre pa innstillingene som er gjort av lege, fysioterapeut
eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing.

Ortosen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortosen brukes pé uegnet vis, fraskriver produsenten seg alt ansvar for
reglene for medisintekniske produkter. For overfglsomme personer kan direkte hudkontakt forarsake rgdhet og irritasjon.
Skulle det oppsta smerte, hevelse, kuler eller andre reaksjoner, mé du kontakte legen din um|dde|ban

Ved spesielt alvorlige problemer mé du ogsa rapportere forholdet til prod og til rel yndighet. Effektivi

til dette ortopediske produktet er bare garantert nar alle komponentene brukes riktig.

STORRELSE
Kode REF. 1090 - REF. 1091*
Starrelse XS S M L XL XXL
Omkretsmal rundt midjen cm /£l 80/90 90/100 100/110  110/120  120/130
Hgyde foran cm 19 19 19 19 19 19
Hgyde foran cm* 23 23 23 23 23 23
Hoyde bak cm 28 28 28 28 28 28
Hgyde bak cm* 33 33 33 33 33 33
Farge C-beige (1090,1091) / S-svart (1090,1091)
OPTION 9ST012/L valgfri stiv stag cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

VEDLIKEHOLDSRAD
2 Skal ikke blekes
22 Skal ikke strykes
W4 Vaskeinstruksjoner:

KORSETT

- Sprg for at Velcro®festet er ordentlig lukket fgr du vasker korsettet.

« Vask korsettet separat.

« Vask for hand eller i vaskemaskinen med et mildt vaskemiddel og et ekstremt skansomt vaskeprogram ved maks 30°C

+ La det torke borte fra direkte varme.

X Taler ikke kjemisk rens
Bl Skal ikke tgrketromles

120 Adyack

med et mildt iddel ved maks 30°C (vi anbefaler & bruke en svamp).
+ La det tarke borte fra direkte varmekilder.

Ikke kast enheten eller noen av dens komponenter i miljget

INDIKASJONER

+ Lumbago

Lumbal isjias og lumbal cruralgi

Spondylartrose og lumbal diskopati

Lett traume i lumbosakrale ryggvirvler og paravertebral korsrygg
Postoperativ rehabilitering

REF. Kun 1091: Senvirkninger av stabile kompresjonsbrudd i korsryggen
REF. Kun 1091: Behandling av brudd p4 tverrgdende prosesser

KONTRAINDIKASJONER
Ingen kjente pa naveerende tidspunkt

EGENSKAPER 0G MATERIALE

Strukturen i Sensitive®-stoff, elastisk, pustende, trinnfast og antistatisk
Elastiske bénd for variabel og personlig stgtte

Velcro® Borrelasfeste foran

2 termoformbare puter foran og bak, pa resept

Valgfrie stive stag, formbare pa resept; & sette inn i de 4 linesere baklommene
Mageseksjonen forsterkes av spiralskinner som festes i en skra stilling
Individuelt tilpasset etter pasientens patologi

BRUKSANVISNING
1 Apne korsettet og fest borrelasstroppen midlertidi til siden (fig. A).
2 Sett korsettet pa plass med lgkken pé toppen.
3 Sett tommelen inn i Igkken og fest den sentrale borrelasstroppen (fig. B). Sgrg for at lukkingen er ngyaktig sentrert.
4 Stram korsettet ved & feste stroppene til den fremre borrelasstroppen (fig. C).
KUN pa modeller REF. 1091: trekk forst i de nedre stroppene, deretter de gvre.

0BS!
For & pafgre den bakre stive puten (varmeformbar):
- pafor den selvklebende polstringen pa plastdelen (konkav side-uten skrift, fig. L)
- pafor de selvklebende borrelasfestene sentralt pa motsatt side av polstringen (fig. M)
- fest puten med borrelds til den indre ryggdelen av ortosen
For a pafgre den fremre stive puten (varmeformbar):
- pafer den selvklebende polstringen pa plastdelen (konkav side-uten skrift)
- fest puten med borrelds pa den fremre lukkingen av ortosen

- Beskrivelsene og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formal.
Orthoservice forbeholder seg retten til & gjgre endringer uten forutgdende varsel etter behov.

LAS VENLIGST INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT 0G GEM DEM

Elastisk ortose med stive og termoformbare puder for at stabilisere I@nden og aflaste
trykket

OVERENSSTEMMELSESERKLARING
Som producent erkleerer Orthoservice AG sit fulde ansvar for, at dette produkt er et medicinteknisk klasse 1-produkt, som er
fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerne er udarbejdet i

M= LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LAPI JA SAILYTA NE TARPEEN VARALTA

Elastinen ortoosi jaykilld ja liampomuovattavilla pehmusteilla, jotka stabiloivat
lannerangan ja lievittavat painetta

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, ettad tamé on luokan | ldakinnallinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu
EU- I 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nama ohjeet on laadittu edelld mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden

med ovennavnte bekendtggrelse. De er lavet for at sikre tilstraekkelig og sikker delse af dette medicintekniske produkt.

VAREMZARKE AF MATERIALER
Velcro® er et registreret varemaerke tilhgrende Velcro Industries B.V.
Sensitive® er et registreret varemaerke tilhgrende EUROJERSEY

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vi anbefaler, at trykket, som produktet giver, ikke paferes pa nogen kropsdel, som har sar, er havet eller har bylder. Det
anbefales ikke at spaende produktet for hérdt for at undgé et for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende
nerver og/eller blodkar. Derudover anbefaler vi at bruge et underlag for at undgé direkte hudkontakt. Hvis du er i tvivl om,
hvordan du skal bruge produktet, sa kontakt en lage, fysioterapeut eller ortopeedtekniker. Laes omhyggeligt produktets
sammenseetning pa den indvendige etiket; BRUG IKKE produktet i tilfeelde af intolerance eller allergi over for en eller flere
af dets ingredienser. Vi anbefaler ikke at anvende produktet i neerheden af &ben ild eller steerke elektromagnetiske felter.
M4 ikke paferes ved direkte kontakt med &bne sér.

ADVARSEL

Det anbefales, at dette produkt, som er konstrueret tll specmkke indikationer i henhold til nedenstaende, ordineres af en
leege eller fysioterapeut og anvendes af ortopaed Ise med brugerens behov. For at sikre effektivitet,
tolerance og korrekt funktion skal produktet anvendes med yderste omhu. Du mé ikke endre de indstillinger, der er foretaget
af en leege, fysioterapeut eller ortopaedtekniker. Producentens ansvar bortfalder i tllfaelde af forkert brug eller tilpasning.
Ortosen skal kun benyttes af én bruger. Hvis ortosen anvendes uhensig igt, frask prod sig ethvert ansvar
for reglerne for medicintekniske produkter. For overfglsomme personer kan direkte kontakt med huden forarsage redme og
irritation. Hvis der opstar smerte, haevelse, bylder eller nogen anden form for reaktion, skal du omgaende kontakte din leege,

og ved specielt alvorlige problemer skal sagen rapporteres til producenten samt til den rel myndighed. Effektivi af

dette ortopaedtekniske produkt er kun garanteret, nar alle komponenter anvendes korrekt.

STORRELSE
Kod REF. 1090 - REF. 1091*
Starrelse XS S M L XL XXL
Omkreds talje cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Hgjde foran cm 19 19 19 19 19 19
Hgjde foran cm * 23 23 23 23 23 23
Hgjde bagtil cm 28 28 28 28 28 28
Hgjde bagtil cm * 33 33 33 33 33 33
Farve C-beige (1090,1091) / S-sort (1090,1091)
OPTION 9ST012/L valgfri stive stag cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

VEDLIGEHOLDELSE
2 M3 ikke bleges
38 M4 ikke stryges
W4 Vaskeanvisning:
KORSET
« Sprg for, at Velcro®-lukningerne er ordentligt lukkede, fgr du vasker korsettet.
« Vask korsettet separat.
« Vask i hénden eller i kinen med et mildt
« Lad terre vaek fra en direkte varmekilde.
PAD
« Vask i hdnden med et mildt vaskemiddel ved hgjst 30°C (vi anbefaler, at du bruger en svamp).
« Lad tgrre vaek fra direkte varmekilder.

% M3 ikke tgrvask
B M4 ikke torretumbles

ddel pa en ekstremt skdnsom vask ved maksimalt 30°C.

Bortskaf ikke enheden eller nogen af dens komponenter i miljget

INDIKASJONER

+ Lumbago

Lumbago iskias og lumbal cruralgi

Spondylartrose og lnderygsdiskopatier

Let traume mod den lumbosakrale hvirvel og paravertebrale leenderyg
Postoperativ rehabilitering

+ REF. Kun 1091: Eftervirkninger af stabile kompressionsfrakturer i leenderyggen
+ REF. Kun 1091: Behandling af frakturer pa tveergaende processer

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kendes i gjeblikket

EGENSKABER 0G MATERIALE

« Strukturen i Sensitive®-stof, elastisk, andbart, teet og antistatisk

+ Elastiske band for en variabel og personlig stgtte

Velcro®-lukning foran

2 termoformbare puder foran og bagpa, pa recept

Valgfri stive stag, formbare pa recept; at indsztte i de 4 linere baglommer

+ Mavesektionen er forsteerket af spiralskinner, der er fikserede i en skra position
+ Individuel tilpasning efter patientens patologi

PAFORINGSINSTRUKTIONER

1 Abn korsettet og fastggr midlertidigt Velcro®-bandet pa siden (fig. A).

2 Saet korsettet pa plads ved hjelp af lgkken foroven.

3 For tommelfingeren ind i lokken og fastger den centrale Velcro®-bandslukning (fig. B). Serg for, at lukningen er
centreret.

4 Spand korsettet ved at fastggre stropperne pa det forreste Velcro®-band (fig. C).
KUN pa modeller REF. 1091: spaend fgrst de nederste stropper, derefter de gverste.

0BS!
Sédan paferes den bagerste stive pude (varmeformbar):
- pafer den kleebende polstring pa plastdelen (konkav side-uden skrift, fig.L)
- pafer de selvklabende Velcro®-lukninger centralt pd den modsatte side af polstringen (fig.M)
- fastger puden med Velcro® til den indre dorsale del af ortosen
Séadan paferes den forreste stive pude (varmeformbar):
- pafor den klabende polstring pé plastdelen (konkav side-uden skrift)
- fastger puden med Velcro® til den forreste lukning af ortosen

- Beskrivelserne og billederne i dette dokument er kun vejledende og til kommercielt formal.
Orthoservice forbeholder sig retten til at foretage andringer uden forudgéende varsel efter behov.

tarkoituksena on varmistaa ladkinnallisen laitteen oikea ja turvallinen kaytts.

MATERIAALIEN TUOTEMERKIT
Velcro® on Velcro Industries B.V.:n rekisterdity tavaramerkki
Sensitive® on EUROJERSEYn rekisterdity tavaramerkkii

TURVALLISUUSVAROTOIMET

Suosittelemme, etté tuotteen aiheuttamaa painetta ei kohdisteta kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kyhmyja.
Tuotetta ei saa kiristaa liian tiukalle, jotta liialliselta paikalliselta puristeelta valtytaan eikd tuotteen alaisiin hermoihin
ja verisuoniin kohdistu liiallista puristetta. Liséksi suosittelemme aluvaatteen kdyttdmista suoran ihokosketuksen
vélttamiseksi. Jos sinulla on epdselvyyttd tuotteen kaytostd, kaanny tuotteen toimittaneen apuvalineammattilaisen
puoleen. Lue tuotteen koostumus huolellisesti siséisestd etiketisté; ALA kéyté tuotetta, jos sinulla on intoleranssi tai
allergia yhdelle tai useammalle sen sisaltamalle ainesosalle. Tuotetta ei suositella kdytettavaksi avotulen tai voimakkaiden
magneettikenttien |aheisyydessa. Al4 levitd suoraan kosketuksiin avoimien haavojen kanssa.

VAROITUKSET

On suositeltavaa, ettd laakari tai fysioterapeutti maarittelee laitteen, joka on suunniteltu alla esitettyihin kéyttoaiheisiin, ja
jonka apuvalinealan ammattilainen asentaa potilaskohtaisesti. Tuotteen tehokkuuden, kdyttdmukavuuden ja moitteettoman
toiminnan varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Al koskaan muuta laékarin, fysioterapeutin tai
apuvalineteknikon tekemda saatod. Valmistajan vastuut raukeavat, mikali tuotetta kaytetaan vaarin tai sitd muutetaan. Ortoosi
on tehty yhdelle potilaalle ja se on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Valmistajan vastuu raukeaa, mikali tuotetta kdytetadn
vadrin kuten laakinnallisia laitteita koskevassa asetuksessakin saddetaan. Herkkaihoisilla henkililla suora ihokosketus voi
aiheuttaa punoitusta ja drsytystd. Jos tuotteen kaytto aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita haittavaikutuksia, ota
yhteyttd ladkariisi. Jos kyseessa on erityisen vakava haitta, ilmoita tapah tuotteen jalle ja maakohtaiselle
toimivaltaiselle viranomaiselle. Ortopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia komponentteja kaytetadn oikein.

VALINTA / KOKO

Tuotenro REF. 1090 - REF. 1091*

Koot Xs S M L XL XXL
Lantion ymparysmitta cm /(i) 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Korkeus edessa cm 19 19 19 19 19 19
Korkeus edessa cm* 23 23 23 23 23 23
Korkeus takana cm 28 28 28 28 28 28
Korkeus takana cm* 33 33 33 33 33 33

Viri C-kerma (1090,1091) / S-musta (1090,1091)

OPTION 9ST012/L valinnainen jéykka tuki cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

TUOTTEEN KASITTELY JA HOITO
A Ei saa kdyttdd valkaisuaineita. IX] Ei kemiallista pesua.
AR Ei saa silittad. & Ei saa rumpukuivata.
W Pesuohje:
TUKILIIVI
« Kiinnit tarrat huolellisesti pesun ajaksi
« Pese tukiliivi erikseen.
« Pese kasin tai pesukoneessa miedolla p
« Al kuivata tuotetta limménlahteiden Idhell.
TUKITYYNY:
« Kdsinpesu miedolla p lla hienopesuohjelmalla max 30°C lampétilassa.
« Al4 kuivata tuotetta limménlahteiden Iahella.
« Hévitd tuote asianmukaisesti.

lla hienopesuohjelmalla max 30°C lampétilassa.

INDIKAATIOT

+ Noidannuoli

Iskias ja lannerangan cruralgia

Nivelrikko ja lannerangan kiputilat

Lievit ristiseldn alueen vammat ja paravertebraalilihasten kontraktuurat
Leikkauksen jélkeinen toif

+ Vain malli REF. 1091: nikaman stabnlln kompressiomurtuman jalkitilat

+ Vain malli REF. 1091: poikkihaarakemurtuman hoito

KONTRAINDIKAATIOT
Ei tunnettuja kontraindikaatioita

OMINAISUUDET JA MATERIAALI

« Valmistettu elastisesta, hengittavasta, purkautumattomasta ja antistaattisesta Sensitive® -materiaalista
+ Joustavat kiinnityshihnat, joilla tukea voidaan saataa yksilollisten tarpeiden mukaisesti

Velcro® tarrakiinnitys edessa

2 Iémpb’muovautuvaa pehmustetta edess‘é ]a takana, Iéi‘eikéirin méiéira'yksest}'i

Vatsapuoli vahwstettu vinoilla kierretuilla

TUEN PUKEMINEN POTILAALLE

1 Avaa korseﬁi ja kiinnité Velcro® tarrahihnat sivulle véliaikaisesti (kuva A).

3 Laita peukalo Ienkm sisdlle ja kiristd hyvin ja kunnité pystysuuntainen Velcro® tarra (kuva B). Varmista etté korsetin
sulkukohta on keskella.

4 Kiristd korsetti kiinnittamalld hihna edess (kuva C). Mallissa REF. 1091 kiristd ensin alemmat hihnat ja sitten ylemmat.

HUOMAUTUS:
Takaosan jdykén tyynyn kiinnittaminen (I&mpdmuovattava):
- kiinnitd limapehmuste muoviosaan (kovera puoli ilman kirjoitusta, kuva L)
- kiinnitd tarranauhakiinnikkeet keskelle pehmusteen vastakkaiselle puolelle (kuva M)
- kiinnitd pehmuste tar la ortoosin sisai selkdosaan
Etuosan jaykan tyynyn kiinnittaminen (Iampomuovattava):
- kiinnitd limapehmuste muoviosaan (kovera puoli ilman kirjoitusta)
- Kiinnitd pehmuste tarranauhalla ortoosin etuosaan

- Taman asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin.
Orthoservice pidattaa oikeuden muuttaa niita tarpeen mukaan.

= LOUDZU, UZMANIGI IZLASIET UN SAGLABAJIET INSTRUKCIJAS

Elastiga ortoze ar stingriem un termoformejamiem spilventiniem, lai stabilizétu jostas
mugurkaula dalu un mazinatu spiedienu

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Razotajs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildibu pazino, ka Sis izstradajums ir | klases medicinas ierice un tas ir razots un
novértéts saskana ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Sis lietodanas instrukcijas ir sagatavotas saskana ar ieprieks
minéto Noteikumu prasibam. Tas mérkis ir nodrosinat atbistoSu un droSu mediciniskas ierices lietoSanu.

MATERIALU PRECU ZIMES
Velcro® ir Velcro Industries B.V. registréta precu zime
Sensitive® ir EUROJERSEY registréta precu zime

DROSTIBAS PASAKUMI

lesakam izvietot izstradajumu 13, lai tas nespiestu uz kermena dajam, uz kuram ir briices, pietikumi vai piepampumi.
Izstradajumu rekomendéjam nepievilkt parak ciesi, lai izvairitos no spiediena punktu veidosanas, vai zem ta eso$o nervu
vai asinsvadu saspiesanas. leteicams valkat izstradajumu virs apgérba, izvairoties no tieSas saskares ar adu. Ja rodas
Saubas par izstradajuma izmantoSanu, sazinieties ar arstu, fizioterapeitu vai ortopédu - tehniki. Uzmanigi izlasiet produkta
sastavu uz iek$gjas etiketes; NELIETOJIET produktuy, ja ir nepanesiba vai alergija pret kadu no ta sastavdalam. lerici
nedrikst lietot atklatas liesmas vai stipru elektromagnétisku lauku tuvuma. Nelietot tie$a saskaré ar atvértam briicém.

BRIDINAJUMI

Izstradajumu iesakam izmantot tikai medicinisku indikaciju gadijuma péc arsta vai fizioterapeita noradijuma, saskana ar
zemak izklastTto, un tas jauzliek ortopédam - specialistam, atbilstosi pacienta individualam vajadzibam. Lai nodrosinatu
efektivitati, panesamibu un pareizu darbibu, ierice ir jauzliek |oti piesardzigi. Nekada gadijuma nedrikst mainit arsta/
fizioterapeita/ vai ortopéda - tehnika veiktos iestatljumus. Razotajs nenes atbildibu gadijuma ja izstradajums tiek pielietots
vai uzstadits neatbilstosi. Izstradajumu paredzéts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbistosi, razotajs
neuznémas atbildibu vai saistibas saskana ar medicinas izstradajuma instrukcijam. Pacientiem ar paaugstinatu jutibu
tiess kontakts ar adu var izraisit apsartumu vai kairinajumu. Sapju, pietikumu, piepampumu vai jebkadu neparastu reakciju
gadijuma nekavéjoties sazinieties ar savu arstu, bet Tpasi smagu nevélamu notikumu gadijuma, zinojiet par notikumu
razotajam un kompetentam iestadem jlsu valsti. Izstradajuma ortopédiska efektivitate var tikt garantéta tikai ja pielieto
visas ta dalas.

IZVELE/IZMERS

Tuotenro REF. 1090 - REF. 1091*

Izmérs XS S M L XL XXL
Vidukla apkartmérs, cm 70/80 80/90 90/100 100/110  110/120  120/130
Augstums prieksa, cm 19 19 19 19 19 19
Augstums prieksa, cm* 23 23 23 23 23 23
Augstums aizmuguré, cm 28 28 28 28 28 28
Augstums aizmugure, cm*  JEK] 33 33 33 33 33
Krasa C-b&ss (1090,1091) / S-melna (1090,1091)

OPTION 9ST012/L péc izvéles, stingras Sinas cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

KOPSANA
2 Nedrikst balinat
A4 Nedrikst gludinat
W8 Mazgasanas noradijumi:
KORSETE
« nodro$iniet lai Velcro® aizdares, pirms korsetes mazgasanas, batu drosi aizvertas.
+ mazgajiet korseti atseviski.
* mazgajiet ar rokém vai mazgéjama masina ar maigu mazgasanas Iidzekli, pielitojot piesardzigu ciklu, pie max 30°C
SPILVENTII,IS
+ mazgajiet ar rokam ar maigu mazgasanas lidzekli pie max 30°C. (rekomendgjam pielietot stkli).
« Zavéjiet prom no siltuma avotiem.

X! Nedrikst kimiski tirit
& Nedrikst zavét velas zavétaja

INDIKACIJAS

Lumbalgija

Sézas lumbalgija un jostas dalas kruralgija

Spondilartroze un jostas dalas diskopatijas

* Nelielas jostas-krustu dalas traumas un paravertebralas jostas kontraktiiras
+ AtveseloSanas péc operacijas

Tikai REF. 1091 : Mugurkaula jostas dalas kompresijas sekas

Tikai REF. 1091 : Skérsizaugumu lizumu arstésana

KONTRINDIKACIJAS
Paslaik nav zinamas.

RAKSTURLIELUMI UN MATERIALI

Struktdra no Sensitive® auduma, elastiga, elpojosa, parbaudita zem slodzes un antistatiska

Elastigas siksnas mainigam un personalizétam atbalstam

Prieksgja Velcro® aizdare

+ 2 prieksgjie un aizmuguréjie termoforméjamie spilventini, péc arsta receptes

« Stingras $inas, péc izvéles, veidojamas péc arsta receptes; ievietosanai 4 linearajas aizmuguréjas vadotnés
Védera dala ir pastiprinata ar slipiem spiralveida stieniem

Individuali pielagojams pacienta patologijai

1ZSTRADAJUMA UZLIKSANA

1 Atveriet korseti un Tslaicigi piefiks€jiet Velcro® siksnas pie sanu siksnam (zim. A).

2 Uzvelciet korseti t3, lai cilpa bitu virspusé.

3 levietojiet Tkski cilpa un labi piestipriniet centralo Velcro® aizdari (zim.B). Parliecinieties, ka aizdare ir centréta.

4 Pievelciet korseti, nostiprinot siksnas uz priek$gjas Velcro® aizdares (zim.C).
TIKAI modeliem REF.1091: vispirms pievelciet apakséjas un péc tam augséjas siksnas.

5 Ja ir paredzéts izmantot jostas dalas spilventinu (REF. 1078/P), pirms korsetes uzlik$anas piestipriniet spilventinu
iek$puseé pie aizmuguréjas Velcro® siksnas.

PIEZIME:
Lai uzliktu aizmugurgjo stingro spilventinu (termiski veidojamu):
- uzklajiet adhezivu polstergjumu uz plastmasas dalas (ieliekta puse bez jebkadiem uzrakstiem, L zim.)
- uzklajiet adhezivos Velcro® stiprinajumus polster&juma pretéjas puses vidd (M att.)
- piestipriniet spilventinu ar Velcro® ortozes iek$€jai muguras dalai
Lai uzliktu prieksgjo stingro spilventinui (termiski veidojamu):
- uzklajiet adhezivo polster&jumu uz plastmasas dalas (ieliekta puse bez jebkadiem uzrakstiem)
- piestipriniet spilventinu ar Velcro® ortozes priek$éjai aizdarei

- Saja dokumenta ietvertie apraksti un attéli ir paredzéti tikai ilustrativiem un komercialiem mérkiem.
Orthoservice patur tiestbas tos mainit atbilsto$i savam vajadzibam.
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Elastic orthosis with rigid and
thermoformable pads to stabilize
the lumbar rachis
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Take care feel better

- Die in diesem Dokument vorhandenen Beschreibungen und Bilder dienen nur zur
Veranschaulichung und zu kommerziellen Zwecken. Orthoservice behilt sich das Recht vor,
Anderungen entsprechend den eigenen Anforderungen vorzunehmen.

- The descriptions and images in this document are for illustrative and commercial purposes only.
Orthoservice reserves the right to make modifications without prior notice based on their needs.

- Les descriptions et les images contenues dans ce document sont présentées a titre d'exemple et a
des fins commerciales. La société Orthoservice se réserve le droit de les modifier selon ses besoins
— OnucaHus 1 n306paxeHus, NpeACcTaBNeHHbIe B 3TOM AOKYMEHTe HOCAT PEKOMEH/aTeNbHbli

1 KOMMepyeckuii xapakTep. Komnanusi OpTocepBuc ocTaBnseT 3a co6oil npaBo npu
Heo6XOANMOCTN BHOCUTb USMEHEHNS.

- Opisy i obrazy w tym dokumencie stuza wytacznie do celdéw ilustracyjnych i handlowych. Firma
Orthoservice zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji zgodnie z ich potrzebami.

- Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e
commerciale. L'azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessita.
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B MOLIMO VAS DA PAZLJIVO PROGITATE OVE UPUTE | SAGUVATE IH

Elasti¢na ortoza s rigidnim i termoformabilnim umetkom i sustavom remenica za
stabilizaciju lumbalne kraljesnice i drzanja

1ZJAVA 0 SUKLADNOSTI

ORTHOSERVICE AG, kao proizvodac, pod punom odgovorno$éu izjavljuje da je ovo medicinski proizvod klase | koji je
proizveden i procijenjen prema EU Uredbi 2017/745 (MDR). Ove upute su sastavljene sukladno spomenutoj Uredbi.
Namjena ovih uputa je osigurati primjerenu i sigurnu uporabu medicinskog proizvoda.

ZASTITNI ZNACI MATERIJALA
Velcro® je zasti¢eni znak marke Velcro Industries B.V

SIGURNOSNE PREDOSTROZNOSTI

Preporu¢amo da ne primjenjujete pritisak koji stvara ovaj proizvod na dijelove tijela na kojima se nalazi rana, otok ili modrica.
Preporu¢amo da proizvod ne stegnete prejako kako bi se izbjeglo stvaranje pretjeranog lokalnog pritiska ili kompresije na
zivee i/ili krvne Zile u blizini mjesta primjene proizvoda. Nadalje, preporu¢amo nosenje rublja ispod proizvoda kako bi se
izbjegao direktan kontakt s kozom. Ukoliko ste u nedoumici kako primijeniti proizvod, kontaktirajte lijecnika, fizioterapeuta
ili ortopedskog tehnicara. Pazljivo proCitajte sastav proizvoda na unutarnjoj etiketi; NEMOJTE Koristiti proizvod u slucaju
netolerancije ili alergije na jedan ili viSe njegovih sastojaka. Preporu¢éamo da ne koristite proizvod u blizini otvorenog
plamena ili jakog elektromagnetskog polja. Ne primjenjivati u izravnom kontaktu s otvorenim ranama.

UPOZORENJA

Preporucljivo je da ovaj proizvod, namijenjen za specificne indikacije navedene nize, propise lijecnik ili fizioterapeut, a
postavi ortopedski tehnicar sukladno specificnim potrebama pacijenta. Kako bi se osigurala ucinkovitost, podnosljivost
i pravilno funkcioniranje, proizvod se mora postaviti s paznjom. Nikada nemojte mijenjati prilagodbe proizvoda koje je
napravio lijeénik, fizioterapeut ili ortopedski tehnicar.

0dgovornost proizvodaca se gubi u slu¢aju nepravilne uporabe ili prilagodbe proizvoda.

Ortoza je namijenjena uporabi od strane samo jednog pacijenta. Ukoliko se ortoza nepravilno rabi, proizvodac ne
snosi odgovornost sukladno Uredbi o medicinskim proizvodima. Kod pacijenata s osjetljivom kozom, uslijed direktnog
kontakta proizvoda s kozom, moze doci do crvenila i iritacije.

U slucaju pojave boli, otoka, modrica ili bilo koje druge nezeljene reakcije, odmah se obratite lijecniku. U slu¢aju $tetnog
dogadaja, prijavite Stetni dogadaj proizvodacu i nadleznom tijelu u Vasoj zemlji. U€inkovitost proizvoda je moguéa samo
ako sve komponente proizvoda pravilno funkcioniraju.

ODABIR/VELICINE

Proizvod REF. 1090 - REF. 1091*

Velicina Xs S M L XL XXL
Opseg zdjelice cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Visina sprijeda cm 19 19 19 19 19 19
Visina sprijeda cm* 23 23 23 23 23 23
Visina stragacm 28 28 28 28 28 28
Visina straga cm* 33 33 33 33 33 33

Boja C-krem (1090,1091) / S-cra (1090,1091)

OPTION 9ST012/L Dodatna rigidna pojac¢anja cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

ODRZAVANJE
2 Izbjeljivanje nije dozvoljeno
22 Glacanje nije dozvoljeno
W8 Upute za pranje:

ORTOZA

« Uvjerite se da su sve Cicak trake sigurno zakopc&ane prije pranja ortoze

« Ortozu perite odvojeno

« Prati ruéno ili u perilici s blagim deterdzentom na ultra-njeznom programu pranja maksimalne temperature 30°C

« Ostaviti da se posusi podalje od direktnih izvora topline

UMETAK

= Rucno prati s blagim deterdZzentom na maksimalnoj temperaturi od 30°C (preporu¢amo uporabu spuzve)

« Ostaviti da se posusi podalje od direktnih izvora topline

Xl Kemijsko Giséenje nije dozvoljeno
B Susenje u susilici nije dozvoljeno

Proizvod i njegove dijelove zbrinite odgovorno

INDIKACIJE

+ Lumbago

+ Bolovi u ledima i bedru uslijed isijasa

Spondiloartroza i diskopatija

Blage traume lumbosakralne kraljesnice i paravertebralne lumbalne kontrakture
+ Postoperativni oporavak

+ Samo REF.1091: Posljedice vertebralne kompresije lumbalne kralje$nice

+ Samo REF.1091: Tretman transverzalnih fraktura

KONTRAINDIKACIJE
Trenutno nisu poznate

KARAKTERISTIKE | MATERIJALI

« Struktura od elasticne Sensitive® tkanine, prozratna, laminirana, pojacana protiv trganja i antistati¢na

« Prilagodljiv sustav remenja s elasticnom trakom za individualnu prilagodbu i potporu

+ Velcro® sustav kopéanja ¢icak trakama sprijeda

Spiralna pojacanja podupiru i abdominalnu regiju

2 prednja i straznja termoformabilna umetka, za propisati

Dodatna opcija rigidnih pojacanja, moguce ih oblikovati (za propisati); za umetnuti u 4 dzepic¢a na lednom dijelu
+ Prilagodava se oboljenju pacijenta

POSTAVLJANJE ORTOZE
1 Otvorite ortozu i priviemeno zakopcajte Velcro® ¢icak trake postrani (slika A).
2 Postavite ortozu na tijelo s om¢om na gornjoj strani.
3 Umetnite palac u omcu i dobro zategnite centralnu Velcro® cicak traku (slika B). Uvjerite se da je kopcanje ortoze centrirano.
4 Zategnite ortozu pomocu prednje Velcro® Cicak trake (slika C).
SAMO na modelu REF.1091: prvo zategnite donje trake, a zatim gornje.

NAPOMENA:
Za postavljanje krute straznje ploce (toplinski oblikovane):
- nanesite ljepljivu podlogu na plasticni dio (konkavna strana-bez natpisa, slika L)
- nanesite ljepilo Velcro® sredisnje, na suprotnu stranu od podloge (slika M)
- priévrstiti pelotu pomocu icak trake na unutarnji dorzalni dio trupa
Za postavljanje prednje krute ploce (toplinski oblikovane):
- nanesite ljepljivu podlogu na plasti¢ni dio (konkavna strana-bez pisanja)
- pricvrstite pelotu cicak trakom Velcro® na prednji dio torza

- Beskrivningar och bilder i detta dokument ar endast illustrativa och for kommersiellt syfte.
Orthoservice forbehaller sig rétten att dndra utan foregdende meddelande baserat pa behov.

== 3 0 5ITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFALTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Elastische Orthese zum Stabilisieren und Entlasten der Lendenwirbelsaule, mit
formstabiler, thermoformbarer Pelotte

KONFORMITATSERKLARUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklart, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende
Medizinprodukt der Klasse | angehort und gemaR den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt
wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den
ordnungsgemaRen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewahrleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN

Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

Sensitive® ist eine eingetragene Warenmarke von EUROJERSEY

VORSICHTSMASSNAHMEN

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeiibte Druck nicht auf die Teile des Kdrpers einwirkt, die Verletzungen,
Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine iibermaRigen,
lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder BlutgefaRe auszulosen. Es
ist ratsam, ein Kleidungsstiick zu tragen, das den direkten Kontakt mit der Haut vermeidet. Bei Bedenken zur Anwendung des
Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopadietechniker wenden. Lesen Sie bitte das innenliegende Etikett mit
der Zusammensetzung des Produkts sorgfaltig durch. Im Fall von Unvertraglichkeiten oder Allergien gegen einen oder mehrere
der enthaltenen Bestandteile verwenden Sie das Produkt bitte NICHT. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der N&he von offenen
Flammen oder starken elektromagnetischen Feldern zu tragen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

HINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das fiir die unten aufgefiihrten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder
Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopadietechniker entsprechend den individuellen Bediirfnissen angepasst
wird. Um die Wirksamkeit, Vertraglichkeit und korrekte Funktionalitat zu gewahrleisten, muss die Applikation mit grofter Sorgfalt
durchgefiihrt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopadietechniker vorgenommene Einstellung verandert
werden. Bei nicht bestimmungsgemaRer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur fiir
den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls iibernimmt der Hersteller keine Haftung gemaR der Verordnung
fiir Medizinprodukte. Bei tiberempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rotungen oder Reizungen kommen.
Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen, Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt
wenden und, in besonders schwerwiegenden Fallen, die Tatsache dem Hersteller und der zustandige Behdrde in eigenen Land
melden. Die orthopadische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewahrleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GROSSEN

REF. 1090 - REF. 1091*

Art.-Nummer

GroBen Xs S M L XL XXL
Beckenumfang cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Hohe vorne cm 19 19 19 19 19 19
Hahe vorne cm* 23 23 23 23 23 23

Hahe hinten cm 28 28 28 28 28 28

Hahe hinten cm* 33 33 33 33 33 33

Farbe C-creme (1090,1091) / S-schwarz (1090,1091)

OPTION 9ST012/L Starre Stabe optional cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

ENTRETIEN
2 Nicht bleichen
2 Nicht biigeln
W Waschanweisung:
ORTHESE
- vor dem Waschen sicherstellen, dass alle Klettverschliisse gut fixiert sind
- separat waschen
« Handwésche oder Schonwaschgang in der Waschmaschine bei max. 30°C mit neutralem Waschmittel
« nicht an direkten Hitzequellen trocknen lassen
PELOTTE
« Handwésche bei max. 30°C mit neutralem Waschmittel (am besten mit Hilfe eines Schwamms)
« nicht an direkten Hitzequellen trocknen lassen

X Keine chemische Reinigung
B Nichtim Trockner trocknen

Den Artikel und alle Bestandteile vorschriftsgeméss entsorgen

INDIKATIONEN

+ Lumbalgie

Lumboischialgie und Lumbokruralgie

Spondylarthrose und lumbale Diskopathien

Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsdule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
Postoperative Behandlung

Nur REF.1091: Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsdule

Nur REF.1091: Behandlung von Briichen der Querfortsitze

KONTRAINDIKATIONEN
Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN

Grundkorper aus Sensitive® Gewebe, elastisch, atmungsaktiv, maschenfest und antistatisch

Elastische Spannbénder, die einen variablen und individuell einstellbaren Stiitzungsgrad erlauben

Klettverschluss auf der Vorderseite

2 formstabile Pelotten, anterior und posterior, thermoformbar, auf &rztliche Verschreibung

Starre Schienen optional, sie konnen nach &rztlicher Verschreibung geformt werden; zum Einfiihren in die 4 hinteren
Fiihrungen

Der Bauchbereich ist durch querliegende Spiralstabe verstarkt

Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten

ANLEGEN

1 Das Stiitzkorsett 6ffnen und die Klettbander provisorisch an der Seite befestigen (Abb. A).

2 Das Orthese so anlegen, dass die Schlaufe sich oben befindet.

3 Beim SchlieBen den Daumen in die Schlaufe stecken und die Stiitze fest mit dem langsseitigen Klettverschluss
schlieBen (Abb. B). Sich vergewissern, dass der Verschluss genau in der Mitte liegt.

4 Um das Orthese zu straffen, die Bander auf dem vorderen Klettband andriicken (Abb. C).
NUR fiir Modelle REF.1091: Zuerst die unteren und dann die oberen Béander festziehen.

HINWEIS:
Um die posteriore formstabile Pelotte (thermo-modellierbar) anzubringen:
- die Polsterung an das Kunststoffteil kleben (konkave Seite - ohne Beschriftung, Abb. L)
- die Klettstreifen vertikal an der Gegenseite der Polsterung anbringen (Abb. M)
- die Pelotte mit dem Velcro®-Klettband innen an der Riickseite des Korsetts anbringen
Um die anteriore formstabile Pelotte (thermo-modellierbar) anzubringen:
- die Polsterung an das Kunststoffteil kleben (konkave Seite - ohne Beschriftung)
- die Pelotte mit dem Velcro®-Klettband am vorderen Verschluss des Korsetts anbringen

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Elastic orthosis with rigid and thermoformable pads to stabilize the lumbar rachis and
relieve pressure

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class | medical device that
has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been
drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the
medcal device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V. Sensitive® is a registered trademark of EUROJERSEY

SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts.
Itis advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression
of underlying nerves and/or blood vessels. Furthermore, we recommend wearing a garment to avoid direct contact with the
skin. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Please read the
composition of the product on the inside label carefully; do NOT use the product if the patient has known intolerances or
allergies to one or more components in the product. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames
or strong electromagneticfields. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a
physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure
effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter
the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer
shall lapse in case of inappropriate use or adaptation. The orthosis is made and to be used by only one patient. Should
the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation for
medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation. In case of
pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor inmediately, and in case of a particularly severe
adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of
the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

Item REF. 1090 - REF. 1091*

Size Xs S M L XL XXL
Pelvic circumf. cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Front height cm 19 19 19 19 19 19
Front height cm* 23 23 23 23 23 23

Back height cm 28 28 28 28 28 28

Back height cm* 33 33 33 33 33 33

Colour

C-cream (1090,1091) / S-black (1090,1091)
OPTION 9ST012/L optional rigid stays cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

MAINTENANCE
2 Do not bleach X No chemical cleaning
22 Do not iron B Do not tumble-dry
W8 Washing instructions:
ORTHOSIS
- ensure that the Velcro® fasteners are securely closed before washing the orthosis
« wash the orthosis separately
« wash by hand or in the washing machine with mild detergent using an ultra-gentle cycle at a maximum of 30°C
+ leave to dry away from direct heat
PAD
+ Handwash with mild detergent at a maximum of 30°C (we recommend using a sponge)
« leave to dry away from direct heat

Dispose of this product and its parts responsibly

INDICATIONS

+ Lumbago

+ Sciatic lumbalgia and lumbar cruralgia

+ Spondylarthrosis and lumbar discopathies

Slight traumas to the lumbosacral column and paravertebral lumbar contractures
Post-operative recovery

+ REF.1091 only: Results of vertebral compressions of the lumbar spine

+ REF.1091 only: Treatment of transverse process fractures

CONTRAINDICATIONS
Currently no known

CHARACTERISTICS AND MATERIALS

+ Structure in elastic Sensitive® fabric, breathable, laminated, rip proof, and antistatic

+ Adjustable pulley system with elastic straps for custom fit support

+ Velcro® front fastening system

+ Spiral stays fixed in an oblique position reinforce the abdominal section

+ 2 front and back thermoformable pads, on medical prescription

+ Optional rigid stays, mouldable on medical prescription; to insert in the 4 linear back pockets
+ Adapts to the pathology of the patient

PUTTING ON THE APPLIANCE
1 Open the orthosis and temporarily fasten the Velcro® straps on the side (fig. A).
2 Put the orthosis in place with the loop on the upper side.
3 Insert your thumb in the loop and fasten well the central Velcro® closure (fig. B). Make sure the closure is centered.
4 Tighten the orthosis by fastening the straps on the front Velcro® band (fig. C).
ONLY on models REF.1091: first tighten the lower straps, then the top ones.

NOTE:
To apply the rear rigid pad (heat-mouldable):
- apply the adhesive padding to the plastic part (concave side-without any writing, fig. L)
- apply the adhesive Velcro® fasteners centrally on the opposite side to the padding (fig. M)
- attach the pad with Velcro® to the internal dorsal part of the orthosis
To apply the front rigid pad (heat-mouldable):
- apply the adhesive padding to the plastic part (concave side-without any writing)
- attach the pad with Velcro® to the front closure of the orthosis

B B LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Orthese élastique pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec coussins
rigides thermoformables

DECLARATION DE CONFORMITE

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif
médical de Classe | et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Réglement UE 2017/745 (MDR).
Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit réglement et ont pour but de garantir I'utilisation correcte et sire
du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATERIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V. Sensitive® est une marque déposée d’EUROJERSEY

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Veiller a ce que la pression exercée par le dispositif n‘agisse pas sur les parties du corps présentant des Iésions, enflures ou
tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et
d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. Il est préférable de porter l'orthése sur un vétement, en évitant
le contact direct avec la peau. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un
technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur I'étiquette intérieure; NE PAS utiliser le produit en cas
d'intolérance ou d‘allergie a un ou plusieurs de ses composants. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif a proximité
de flammes nues ou de champs électromagnétiques puissants. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement congu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de I'utiliser sur prescription d'un
médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences
individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité a étre toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument étre
appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien
orthopédiste. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. Lutilisation de lorthése est
prévue pour un seul patient a la fois ; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément aux dispositions
du reglement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer
des rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enflures, tuméfactions ou en cas de toute autre réaction anormale,
s'adresser immédiatement a son médecin et, en cas de probléme particuliérement grave, signaler le fait au fabricant et a I'autorité
compétente de son pays. Lefficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SELECTION/TAILLES

Code REF. 1090 - REF. 1091*

Mesure Xs S M L XL XXL
Circ. bassin cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Hauteur ant. cm 19 19 19 19 19 19
Hauteur ant. cm* 23 23 23 23 23 23
Hauteur post. cm 28 28 28 28 28 28
Hauteur post. cm* 33 33 33 33 33 33

Couleur

C-créme (1090,1091) / S-noir (1090,1091)
OPTION 9ST012/L baleines rigides en option cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

ENTRETIEN
2 Ne pas blanchir X Pas de nettoyage chimique
22 Ne pas repasser B Ne pas sécher en séchoir
W4 Instructions de lavage:
ORTHESE
« avant de laver I'article, veiller a fermer solidement les velcros de fermeture
« laver sans aucun autre article
« laver a la main ou en machine (programme ultra-délicat, a une température max. de 30°C et avec un détergent neutre)
« faire sécher loin de toute source de chaleur
PELOTE
- laver a la main a 30°C max. et avec un détergent neutre (il est conseillé d'utiliser une éponge)
+ laisser sécher loin de toute source de chaleur

Lorthése et ses composants doivent étre éliminés en respectant les normes environnementales.

INDICATIONS

+ Lombalgies

+ Lombosciatalgies et lombocruralgies

Spondylarthrose et discopathies lombaires

Traumatismes |égers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
+ Cours postopératoire

+ Seulement REF.1091: résultats de tassements des vertébres lombaires

+ Seulement REF.1091: traitement de la fracture des apophyses transverses

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue a ce jour

CARACTERISTIQUES ET MATERIAUX

« Structure en tissu Sensitive®, élastique, respirant, indémaillable et antistatique

+ Tirants élastiques postérieurs en mesure de permettre une pression variable et personnalisée

+ Fermeture antérieure en Velcro®

2 coussins rigides thermoformables, antérieur et postérieur, sur ordonnance

Baleines rigides en option, modelables sur indication du médecin ; a insérer dans les 4 ourlets postérieurs
Partie abdominale renforcée par éclisses a spirale en position oblique

+ Individuellement adaptable a la pathologie du patient

ENFILAGE

1 Ouvrir l'orthése de soutien et fixer temporairement les bandes Velcro® sur le coté (fig. A).

2 Mettre en place 'orthése de telle maniére a ce que la boucle se situe en haut.

3 Pour fermer, insérer le pouce dans la boucle et bien fermer le soutien avec la fermeture Velcro® longitudinale (fig. B).
S'assurer que la fermeture soit bien centrée.

4 Pour comprimer |'orthése, appuyer les bandes sur la bande Velcro® précédente (fig. C).
UNIQUEMENT pour les modeles REF.1091: bien serrer les bandes inférieures, puis les bandes supérieures.

NOTE:
Pour appliquer le coussin rigide postérieur (modelable a chaud):
- appliquer le rembourrage adhésif a la partie plastique (coté concave - sans inscription, fig. L)
- appliquer les bandes Velcro® sur la partie centrale, du coté opposé au rembourrage (fig. M)
- a l'aide du Velcro®, fixer le coussin a la partie dorsale intérieure du buste
Pour appliquer le coussin rigide antérieur (modelable a chaud):
- appliquer le rembourrage adhésif  la partie plastique (coté concave - sans inscription)
- a l'aide du Velcro®, fixer le coussin a la fermeture antérieure du buste

I] LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con
pelotte rigide termoformabili

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilita, che il presente dispositivo medico
e diclasse | ed @ stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni
sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo
adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® & un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.
Sensitive® & un marchio commerciale registrato di EUROJERSEY

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o
tumefazioni. E consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva
o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. E consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto
diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalita di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico
ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna; NON utilizzare il prodotto in caso di
intolleranze o allergie a una o pill componenti presenti nello stesso. E consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza
di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

E’ consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un
fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformita alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilita
eil corretto funzionamento & necessario che I'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la
regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilita del fabbricante decade in caso di utilizzo
o adattamento inappropriato. Lortesi & fatta per I'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni
responsabilita, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la
pelle potrebbe causare rossori o iritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala,
rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravita, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorita
competente del proprio Stato. Lefficacia ortopedica del prodotto & garantita solo con I'utilizzo di tutte le sue componenti.

ASSORTIMENTO/TAGLIE

Codice REF. 1090 - REF. 1091*

Taglia Xs S M L XL XXL
Circonf. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza anteriore cm 19 19 19 19 19 19
Altezza anter. cm* 23 23 23 23 23 23
Altezza posteriore cm 1] 28 28 28 28 28
Altezza poster. cm* 33 33 33 88 33 33

Colore

C-crema (1090,1091) / S-nero (1090,1091)
OPTION 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

MANUTENZIONE
2 Noncandeggiare & Pulizia chimica non consentita
28 Non stirare B Non asciugare in asciugatrice
W8 Istruzioni per il lavaggio:
BUSTO
« prima di lavare il capo assicurarsi di chiudere saldamente i velcri di chiusura
« lavare il capo da solo
« lavare a mano o in lavatrice con lavaggio ultra-delicato ad una temperatura di max 30°C con detergente neutro
« far asciugare lontano da fonti di calore
PELOTA
- lavare a mano a max 30°C con detergente neutro (consigliato I'uso di una spugna)
« lasciare asciugare lontano da fonti di calore

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente

INDICAZIONI

+ Lombalgie

+ Lombosciatalgie e lombocruralgie

Spondiloartrosi e discopatie lombari

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
+ Decorso postoperatorio

+ Solo REF.1091: esiti di cedimenti vertebrali lombari

+ Solo REF.1091: trattamento della frattura dei processi trasversi

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

« Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico

« Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato

+ Chiusura anteriore a Velcro®

2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica

Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori.
Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua

+ Adattabile individualmente alla patologia del paziente

APPLICAZIONE

1 Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in Velcro® sulle bande laterali (fig.A).

2 Posizionare il busto in modo che I'asola sia rivolta verso l'alto.

3 Indossare il busto inserendo il pollice nell'asola per accompagnarne la chiusura e fissare bene con la chiusura a
Velcro® centrale (fig.B). Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata.

4 Stringere il busto agganciando i cinturini sulla banda velcrabile anteriore (fig.C).
SOLO modelli REF. 1091: stringere prima i cinturini bassi e poi quelli alti.

NOTA:
Per applicare la pelota rigida posteriore (modellabile a caldo):
- applicare I'imbottitura adesiva alla parte plastica (lato concavo-senza scritte, fig.L)
- applicare i Velcri® adesivi centralmente, sul lato opposto rispetto all'imbottitura (fig.M)
- agganciare la pelota tramite Velcro® alla parte dorsale interna del busto
Per applicare la pelota rigida anteriore (modellabile a caldo):
- applicare I'imbottitura adesiva alla parte plastica (lato concavo-senza scritte)
- agganciare la pelota tramite Velcro® alla chiusura anteriore del busto

I NPOYNTAVITE BHUMATE/LHO JAHHYIO UHCTPYKLLMIO U COXPAHMTE EE.

KopceT anacTuyHblii Ha NOSICHNYHDBIIi OTAEN MO3BOHOYHMKA C XKECTKUMU
TepmodopMyeMbIMU NNACTHHAMHU

AEKNAPALIAA O COOTBETCTBWUU OT NPOU3BOAUTENSA

MpoussoauTensb B nuue komnadum ORTHOSERVICE AG 3asBnsieT 0 CBOEN UCK/KYNTENbHO OTBETCTBEHHOCTH, YTO 3TO
MeANLMHCKOE U3fieNnte KNacca |,  N3roToBNeHo B COOTBETCTBUM C TpeosaHuaMM PernamenTta EC 2017/745 (EU MDR).
9TV UHCTPYKLMM GbINN NOATOTOB/EHbI B COOTBETCTBMM C OCHOBOMONAratoWLMMIn NPUHLMNAMK, YNOMSHYTbIMM Bbille. OHu
npefiHasHayeHbl AN 06ecreyeHns Haanexallero v 6e3onacHoro UCMoNb3oBaHUs MeAULIMHCKOTO U3Aeus.

TOPTroBbIE MAPKU MATEPUAJIOB

Velcro® - a0 3aperncTpupoBaHHas ToproBasi Mapka komnanuu Velcro Industries B.V.

Sensitive® - 3aperucTpupoBaHHas Toprosas Mapka EUROJERSEY;

MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTH

Hany cC o€ U3 He [IOMKHO CAABAMBATL NOBPEX/EHHbIE Y4aCTKN KOXY WM OMyXo/u. He pekomeHayeTtcs
CUIWKOM MNEPeTSrMBaTb M3AENME BO M3BEXAHME HEXENATENbHOrO AABMEHUA HA HEPBHbIE W COCYAMCTbIE OKOHYAHUS.
PeKoMeHzyeTcA ofjeBaTb M3genue Ha x/6 Maiiky BO M36exaHMe NpAMOro KOHTaKTa C KOXeil. B cnyyae BO3HWKHOBEHUS
COMHEHMI B NPUMEHEHUN U3AenUa 06paTuTeCh K Bpady, GuanoTepanesTy, TeXHUKy-opTonedy. BHUMaTeNbHO NpoyTUTe CocTas
NpoAyKTa Ha BHYTPeHHeid aTukeTke; HE Mcnonb3yiiTe NpoAyKT B CNlyyae HEMEPeHOCUMOCTM WAW anniepril Ha OfMH Wi
HECKO/IbKO KOMMOHEHTOB, BXOAALLMX B €ro CocTas. He pekoMeHAYeTCs: 0AeBaTb U3Aenve B6AM3M OTKPLITOTO OTHS AW CUIbHbIX
3/1EKTPOMArHUTHbIX MCTOUHUKOB. He NPUMEHSATB NPY NPSIMOM KOHTAKTe C OTKPbITbIMYU paHaMy.

NPEAYNPEXAEHWA

9T0 MeAULMHCKOE MPUCMOCOBNEHNE FOMKHO 6biTb BbINUCAHO BPAYOM WIW (U3NOTEPANEBTOM M HANOXEHO TEXHUKOM-
OpTOMNEAOM B COOTBETCTBUM C UHANBIAYaNbHBIMU NOTPEGHOCTAMM NaLMeHTa. NPaBUIbHOE NPUMEHEHNE U3AENHUA HEOBXOAUMO
ANs oBecneyenms ero G heKTUBHOCTI. BCe U3MEHEHMS KOHCTPYKLIMM AOMKHbI 6bITb HagHaYeHbl BPayoM/duanoTepanesTom/
TEXHUKOM-OPTONEAOM. [POU3BOAUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTb B CAyuae HEHaf/IeXALLEro MCMoNb3oBaHUA U3genus.
PeKoMeHAyeTcA MCronb3oBatb TONbKO AJISi OHOTO MALMeHTa, B MPOTUBHOM Cllyyae NPOM3BOAUTENL CHUMAeET C Ccebst
BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb OCHOBBIBASACH Ha TPEBOBAHUAX K MEAMLIMHCKUM U3AEIMAM. Y TUNEpUyBCTBUTENbHBIX NaLMEHTOB
NPy HENocpeACTBEHHOM KOHTAKTe C KOXeii MOTyT NOsIBUTbCA MOKPAaCHeHWe W pasapaxeHue. B cryyae BO3HUKHOBEHMS
60N1eBbIX OLLYLLEHHiA, OTEKOB, NPUNYXNIOCTEN HEMEANIEHHO 06PATUTEC K CBOEMY fleyallieMy Bpauy, ¥ Mpu Hanuuum cepbeaHblx
NOCNEACTBUI  NPOMH(HOPMMPOBATL NPOU3BOAMTENS U KOMMETEHTHbIE OpraHbl B COOTBETCTBYIOLEN CTPaHe. IhheKTUBHOCTb
MEZANLMHCKOrO 3fenus 6yaeT 06ecreyeHa ToNbKO B CIly4ae UCMONb30BAHUA BCEX Ero KOMMOHEHTOB.

TABJIULIA PASMEPOB
Apt REF. 1090 - REF. 1091*
Pasmep Xs S M L XL XXL
06xBar Ta3a (cm) 70/80 80/90 90/100 100/110  110/120  120/130
Mepepnss sbicotacm  JNL) 19 19 19 19 19
MepepHss BbicoTa cm* VK] 23 23 23 23 23
3apHan BbicOTa CM 28 28 28 28 28 28
3apHnan BbicoTa CM* 33 33 33 33 33 33

Liger
OPTION 9STO012/L fononHuTenbHble XecTkue Wwikbl cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

C-kpemoBiii (1090,1091) / S-uepHbiid (1090,1091)

YXO[ 3A U3JENUEM
A He ot6ennsath Xl He nojBepraTb XMMUYECKOi YNCTKe
& He rnaguTb @ He CyWWTb B CyWwunke
W& WHCTpyKummM no moitke:
KOPCET
* nepep, CTUPKO# n3penusi yéeautech B HAEXHOM 3aKPbITUM 3aCTEXEK Ha NUNyyKe
* CTUpaTtb uspgenune cnepyet oTaeNbHO
* nNpejycMoTpeHa pyyHas CTUpKa uin B cmpaanon MalluHe C UnKnomMm genmxamoﬁ CTUPKKU npKn MaKCUManbHoi
Temnepatype 30°C ¢ ucnonb3oBaHWEM HedTPaNbHOro MOLLEro CpeACcTBa
* CYWIMTb BAANN OT UCTOYHUKOB Tenna
HAKNAZIKA
* NpeAyCcMOTpeHa pyyHas cTupka npu Temnepatype makc. 30°C ¢ ucnonb3osaHuem
HETPaNbHOrO MOIOLLEro CPEACTBA (PEKOMEHAYETCS UCMONb30BaHME rY6KH)
* OCTaBNATb ANA BbICbIXaHUA BAANN OT UICTOYHUKOB Tenna BblﬁpaCbIBaTb B MecTax, cneyuanbHo
npe/jHa3HayeHHbIX NS c60pa Mycopa kak camo U3faenue, Tak 1 Nio6yto U3 COCTaBNSIOLMX ero YacTeil.

MOKA3AHUA

« bonu B nosichuue;

Tllom6ouwnanrus u NoM6oKpypanrus;

AnacTUYHbIE NEHTbI C nepeKpecTHbIM 3aTArMBaHneM anqa BapMaTMBHUVI NOALEPXKU 1 Hamnyumeﬁ C')MKCaL[,MM}
+ Jlerkve TpaBMbl MOSCHUYHO-KPECTLIOBOTO OTAENA U KOHTPAKTYpbl NapaBepTe6panbHbiX U NOACHUYHBIX MbiLLL
+ Tinbku REF.1091: KoMnpeciitHi nepenomu nonepekoBoro Biaainy xpe6ra

« Tinbkn REF.1091: JlikyBaHHA Nepenomis nonepeyHoro BiapocTka

NPOTUBONOKA3AHUA
Ha paHHbIii MOMEHT He N3BECTHO

XAPAKTEPUCTUKA U MATEPUATbI

+ KOHCTPYKLMSA U3 3NaCTUYHOI, AblLUaLLeN, HepacnyckaeMoii U aHTUCTaTUYeCKo TkaHu Sensitive®;

+ 9nacTUYHbIE NIEHTbI ANsi BapUATMBHOI NOAAEPXKKM W HaUNydLeit duKcawum;

« 3acTexka cnepeay Ha nunyykax Velcro®;

Eproumaa o6nacTb ycuneHa KocbiMu cnupanesngHbiMu WWHaMu;

ﬂepe/:ume W 3aiHNe XecTKue TepMOdJOpMyeMbIE nNacTuHbl (VICI'IDﬂbSOBaTb no pekoMeHpauuun Bpaua);

C noMouw b 4-X eCTKux MOAenupyembiX WWH, BCTaBAEMbIX AOMOIHUTENBHO B 3afjHNE KapMallKun, BO3MOXHO
yCcuneHue Gpukcaummn NoACHUYHoN 06nacTy (MICNoNb30BaTh NO PEKOMEHAALNM Bpaya);

+ KopceT MOXHO afanTupoBaTh K MHAMBUAYaNbHON NaTONOTMK NALMeEHTa.

MPUMEHEHUE

1 PaccTerHute KopceT i 3aduKcupyiite BpeMeHHO peMeLLku ¢ nunyykamu Velcro® Ha 60koBbix noscax (puc. A).

2 PacnonoxuTe KOpCeT TakuM 06pa3oM, YTo6bl NeTns 6bina 06paLLeHa BBEpX.

3 HapeHbTe kopceT, BCTaBMB 60/bLION Nanew| pyku B NeT/I0, 4T06bI NOMOYb 3aCTErMBAHMIO 1 XOPOLIO 3auKCMpoBaTh
C NOMOLLBIO LEHTPANbHOM 3aCTEXKN Ha unyukax Velcro® (puc. B). Y6eauTec, 4To 3aCTeXKa HaXOAUTCH TOYHO NO
LieHTpY.

4 3aTAHMTE KOPCET, 3aCTErHyB PEMELLKM Ha NepeaHeM nosice ¢ aunyykamu (puc. C).

TONbKO ans mopeneii apt. 1091: 3aTAHMTE CHaYana pemelLKn CHI3Y, a NOTOM CBEpXY.

NPUMEYAHME:
Kak npucoeanHUTL NepefHIor XECTKYI0 NNacTuHy (TepModopmyemas):
- MpUNoXMTb KNENKOIA CTOPOHOM K NNAcTMKOBOI BOTHYTOM vacTu (6e3 Hagnucy, puc.L)
- MpuKpenuTe 3aCTEXKU-MUNYYKN MO LEHTPY, C IPOTUBOMOOXHOM CTOPOHBI OTHOCUTENBHO MOAKNAAKM (puc.M)
- MpucoeamnHuTe nunyyku Velcri® k 60KOBbIM pe6pam o LeHTpy
Kak npucoesnHUTb XKeCTKYH 3afHI0I0 NNacTUHY (TepModopMyemast):
- MpunoXuTb KNEKoil CTOPOHOI K NNacTMKOBOI BOTHYTO! YyacTu (6e3 Hagnuc)
- 3aKpenuTe NOACHUYHBIE MNACTUHbI C BHYTPEHHEN CTOPOHBI KOPCETa C NOMOLLbIO Nunyyek Velcro®

mmm  PRZECZYTAJ UWAZNIE | ZACHOWAJ PONIZSZA INSTRUKCJE

Wysoka elastyczna orteza tutowia ze sztywnymi, termoformowalnymi pelotami

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG o$wiadcza, na swojg wytaczng odpowiedzialnosé, ze niniejszy wyréb medyczny
nalezy do klasy | i zostat wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te zostaty
sporzadzone w zastosowaniu wyzej wymienionego rozporzadzenia. Maja one na celu zapewnienie prawidtowego i
bezpiecznego uzytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI HANDLOWE MATERIALOW

Velcro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Velcro Industries BV

Sensitive® jest zarejestrowanym znakiem towarowym EUROJERSEY;

ZALECENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Zaleca sie, aby nacisk wywierany przez produkt nie dziatat na czedci ciata, ktdre sa zranione, opuchnigte lub obrzeknigte.
Wskazane jest, aby nie dociska¢ nadmiernie produktu, by nie powodowa¢ miejscowego nadmiernego cisnienia lub ucisku
lezacych w tym obszarze nerwéw i/lub naczyri krwiono$nych. Zaleca sie noszenie bielizny, unikajac bezposredniego kontaktu ze
skorg. W razie watpliwosci odno$nie sposobu zastosowania, nalezy skonsultowac sie z lekarzem, fizjoterapeutg lub technikiem
ortopeda. Uwaga: zapoznaj si¢ ze sktadem produktu na wewnetrznej etykiecie; NIE uzywaj produktu w przypadku nietolerancji
lub alergii na jeden lub wigcej jego sktadnikow. Nie zaleca sig noszenia produktu w poblizu otwartych ptomieni lub silnych pdl
elektromagnetycznych. Nie stosowa¢ w bezposrednim kontakcie z otwartymi ranami.

OSTRZEZENIA

Zaleca sie, aby produkt, przeznaczony do wymienionych ponizej wskazar, zostat przepisany przez lekarza lub fizjoterapeute i
dopasowany przez technika ortopede, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewni¢ skuteczno$¢ produktu, tolerancje
i prawidiowe dziatanie, aplikacja musi by¢ przeprowadzona z najwyzszg starannoscig. Nigdy nie nalezy zmienia¢ ustawien
dokonanych przez lekarza / fizjoterapeute / technika ortopede. Odpowiedzialno$¢ producenta nie ma zastosowania w przypadku
niewtasciwego uzytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do uzytku tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym
razie producent zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialno$ci, opierajac sie na przepisach rozporzadzenia o wyrobach medycznych. U
0s0b nadwrazliwych, bezposredni kontakt produktu ze skérg moze powodowac zaczerwienienie lub podraznienie. W przypadku
pojawienia si¢ bolu, obrzeku, opuchlizny lub jakiejkolwiek innej nietypowej reakcji, nalezy niezwtocznie skonsultowa¢ sie z
lekarzem, a w przypadku problemu szczegdlnej wagi, nalezy zgtosic¢ ten fakt producentowi i wtasciwemu organowi w swoim
kraju. Skuteczno$¢ ortopedyczna produktu jest gwarantowana tylko przy uzyciu wszystkich jego elementow.

WYBOR / WYMIARY

Kod REF. 1090 - REF. 1091*

Rozmiar Xs S M L XL XXL
Obwéd miednicy w cm  W(E]I] 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Wysokos¢ przednia w cm 19 19 19 19 19 19
Wysokos¢ przednia w cm* 23 23 23 23 23 23
Wysokos¢ tylnawcm k] 28 28 28 28 28
Wysokos¢ tylnaw cm* K] 33 33 33 33 33

Kolor

C-kremowy (1090,1091) / S-czarny (1090,1091)
OPTION 9ST012/L Opcjonalne, sztywne, formowalne szyny cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

CZYNNOSCI Z ZAKRESU KONSERWACJI PRODUKTU
2 Nie stosowaé wybielacza X} Czyszczenie chemiczne nie jest dozwolone
24 Nie prasowaé & Nie suszy¢ w suszarce bebnowej
W4 Instrukcja prania:
ORTEZA
« przed praniem nalezy upewni¢ sig czy rzepy zapinajace sg prawidfowo zamkniete
« produktu nie nalezy pra¢ z innymi ubraniami
« prac recznie lub w pralce w programie: pranie delikatne, w temperaturze letniej do maksymalnej wysokosci 30 °C z
neutralnym detergentem
« suszy¢ z dala od Zrédet ciepta
PELOTA
- prac recznie w temperaturze letniej do maksymalnej wysokosci 30 °C z neutralnym detergentem (zaleca sie
korzystanie z gabki)
« suszy¢ z dala od Zrédet ciepta

Nie wyrzuca¢ produktu ani jego elementéw do srodowiska naturalnego.

WSKAZANIA

« Bol kregostupa

Rwa kulszowa ledZwiowa i béle kregostupa ledzwiowego

Spondyloartroza i dyskopatia ledzwiowa

Niewielkie urazy odcinka ledzwiowo krzyzowego i przykurcze przykregowe odcinka ledZwiowego
+ Rehabilitacja pooperacyjna

« Tylko REF.1091: Nastepstwa stabilnych ztaman kompresyjnych kregéw ledZzwiowych

« Tylko REF.1091: Leczenie ztaman wyrostkoéw poprzecznych

PRZECIWWSKAZANIA
Brak informacji odnosnie przeciwskazan

WLASCIWOSCI ORAZ MATERIALY, Z KTORYCH WYKONANO PRODUKT

« Struktura z tkaniny Sensitive®, elastyczna, oddychajaca, odporna na odrapania i antystatyczna

« Elastyczne paski zapewniajg zmienne i spersonalizowane wsparcie

« Zapiecie z przodu Velcro®

Odcinek brzuszny wzmocniony spiralnymi fiszbinami zamocowanymi uko$nie

2 sztywne, termoformowalne peloty, przednia oraz tylna, na zlecenie lekarskie

« Opcjonalne, sztywne, formowalne szyny, na zlecenie lekarskie; do wsunigcia w 4 tylnie kieszonki
« Indywidualne dostosowanie do patologii wystepujacej u pacjenta

ZASTOSOWANIE

1 Otwdrzy¢ orteza i na chwile przymocowac pasy z Velcro® na tasmach bocznych (rys. A).

2 Otworzy¢ orteza i ustawi¢ go taki w sposob, aby otwor byt skierowana do gory.

3 Zatozy¢ orteza, wprowadzajac kciuk do wnetrza otworu tak, aby towarzyszyt zapieciu i nastepnie za pomoca centralnego
zapiecia Velcro® umiescic orteza w stabilnej pozyciji (rys. B). Upewnic sig, czy zamkniecie znajduje sie w pozycji srodkowej.

4 Scisna¢ orteza, zaczepiajac paski dociggowe do przedniej tasmy rzepowej (rys. C). WYLACZNIE w odniesieniu do
modeli REF. 1091: nalezy w pierwszej kolejnosci zaciagna¢ dolne paski, a nastepnie gérne.

UWAGA:
Zatozenie sztywnej peloty z tylu (formowalna na goraco):
- natozy¢ wysciétke samoprzylepna na czes¢ plastikowa (strona wklesta bez napisow, rys. L)
- natozy¢ klej Velcri® centralnie, po przeciwnej stronie ostony (rys.M)
- przyczepic¢ pelote przy pomocy rzepu Velcro® w czesci grzbietowej wewnatrz gorsetu
Aby zatozy¢ sztywna pelote z przodu (formowana na goraco):
- natozy¢ wysciotke samoprzylepna na cze$¢ plastikowa (strona wklgsta bez napisow)
- przyczepi¢ pelote przy pomocy rzepu Velcro® w czesci przedniej gorsetu

S NPOYMTAWTE YBAXHO AAHY IHCTPYKLLIIO | 3BEPITAAITE Ti

EnacTuyHmii KOpceT i3 XOPCTKMMHK Ta TepMo(pOPMOBaHUMU HaKNaAKamMu Ans
cTabinisawii nonepekoBoro BifAiny xpe6ta i 3HATTA HAfMipPHOTO TUCKY

AEKNAPALLIA NPO BIANOBIAHICTb BIJA BAPOBHUKA

Bupo6HuK B oco6i komnanii ORTHOSERVICE AG 3asiBfisie MPo CBOIO BUHATKOBY BifMNOBIAANbHICTD, WO Lie MeAUYHUN
BUPI6 knacy |, Ta BUroToBNEHUH BiANOBIAHO A0 BMMOr Pernamenty €C 2017/745 (EU MDR). Lii iHcTpykuii 6ynu
NiAroToBNEHi BiANOBIAHO AO OCHOBOMOMOXHUX MPUHLMNIB, 3raflaHnxX Bule. BoHu npusHayeHi ans 3abesneyeHHs
HanexHoro Ta 6e3neyHoro BUKOPUCTaHHS MEAUYHOTO BUPOGY.

TOProBl MAPKW MATEPIANIB
Velcro® - Le 3apeecTpoBaHa ToproBa Mapka komnatii Velcro Industries B.V.
Sensitive® € 3apeecTpoBaHoto Toprosoto Mapkoto EUROJERSEY

3ANOBDKHI 3AX0AU

Hanpyra, Wwo cTBOpHOETbCH BUPOGOM, HE MOBUHHA 3[4aBNOBATU MOWKOAXEHI AiNsHKM WKipn a6o npunyxnocTi. He
PeKoMeHAYETbCA 3aHaATO NepeTarysaTu BMpiﬁ, IJ.LOG YHUKHYTU HebaxaHoro TUCKY Ha HepBDBi Ta C)’AMHHi 3aKiHYEHHs.
PeKkoMeHAYeTbCA OAAraTH BUPI6 Ha 6aBOBHSIHY MaiiKy, W06 YHUKHYTH NPSMOTO KOHTAKTY 3i WKIPOI0. Y pasi BUHUKHEHH:
CYMHIBIB Yy 3acTOCyBaHHi BUPOGY 3BepHiTbCA A0 Nikaps, disioTepanesTa, TexHika-opTonefa. YBaxHo npouuTaiite
cKnaj, NPoAyKTy Ha BHYTpiluHili eTukeTwi; HE BUKOPUCTOBYWTE npomyKT y pasi HenepeHocuMmocTi a6o aneprii Ha
OfMH UM KinbKa ioro KOMMNOHEHTIB. He peKoMeHAYeTbCs ofaraTi BUPI6 No6an3y BiAKPUTOrO BOTHIO a6 MOTYXKHUX
eNeKTPOMarHiTHUX fxepen. He 3acTocoByBaTi Npy NPAMOMY KOHTaKTi 3 BiAKPUTUMM paHaMu.

MONEPEAXKEHHA

Lleii MepnyHuii BUpi6 NOBUHEH GyTW BUMMUCaHWA nikapeM abo ¢isioTepaneBTOM i HaknafeHUit TEXHIKOM-OpPTONeAOM
BiAANOBIAHO A0 iHAMBIAyanbHUX NOTPe6 nauieHTa. MpaBunbHe 3acTocyBaHHs BUPOGY HeobxifHe ANs 3abe3neyeHHs
ioro edeKTUBHOCTI. Yci 3MiHM KOHCTpYKLii MatoTb 6YTU Npu3HayeHi nikapem/disioTepaneBTOM/TEXHIKOM-OPTONEAOM.
BUpOGHMK He Hece BiANOBIAANbHOCTI Y pasi HEHANEXHOro BUKOPUCTaHHs BUPOGY. PeKOMeHAYeTbCS BUKOPUCTOBYBATY
TiNbKW AN OFHOTO MaLlieHTa, iHaKle BUPOGHUK 3HiMae 3 cebe 6yAb-AKY BiANOBIAANbHICTb, I'PYHTYIOUNCh HAa BUMOrax
[0 MeAWyHUX BUPOGIB. Y rinepuyTnMBUX NALiEHTIB Npu 6e3nocepeHbOMY KOHTAKTI 3i WKIPOIO MOXYTb BUHUKHYTH
NOYEPBOHIHHA a60 NOAPa3HEHHS. Y pasi BAHUKHEHHS 60/IbOBUX BiYYTTIB, HAOPAKIB, NPUNYXOCTEiA HeraiHo 3BEPHITLCA
[0 CBOTO Nlikaps, | 3a HAABHOCTI CEPHO3HNX HACNiAKIB NPOIH(MOPMYBATK BUPOBHUKA Ta KOMNETEHTHI OpraHu Y BiANOBIAHiN
KpaiHi. EbekTUBHiCTb MeguyHoro BUpo6y 6yae 3abesneyeHa nulle y pasi BUKOPUCTAHHS BCIX Oro KOMMOHEHTIB.

niasip/PO3MIPU

Kop REF. 1090 - REF. 1091*

Po3mip XS S M L XL XXL
OKpYXHiCTb Ta3y cM 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Bucora cnepepy cM 19 19 19 19 19 19
Bucora cnepepy cM* 23 23 23 23 23 23
Bucora 33apy cM 28 28 28 28 28 28
Bucora 33agy cM* 33 33 33 33 33 33

Konip
OMLyIA 9STO012/L 0AaTKOBI XOPCTKi WuHK cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091)

C-kpemoBwuii (1090,1091) / S-yopHuit (1090,1091)

Jlornaj 3A BUPO6OM
A He BigbintoBatn
A He rnagutun
W IHCTPYKUT 3 NpaHHs:
KOPCET
« Mepepn npaHHAM BUPOOY NepeKoHaiiTecs, Wo 3acTi6ku Ha IMNyyLi HagiiiHo 3aKpuTi
* npaTu BUPi6 cnig okpeMo
* MPaT BPy4Hy a6o B NpasbHiil MaLMHi 3 M'AKMM MUIOYMM 3aCO60M, BUKOPUCTOBYHOUM AENiKaTHUI PeXuM npu
Temnepatypi Makcumym 30°C
* CyWKTK NoAani Bif, Axepen Tenna
HAKNAIKA
* nepep6ayeHe pyyHe MUTTS 3a TeMnepaTypu Makc. 30°C 3 BAKOPUCTAHHAM HEHTpanbHOro MUKOYOro 3acoby
(pekoMeHAYETbCS BUKOPUCTAHHS TY6KM)
* 3a5MWaTH AN BUCUXaHHS NOAani Bif Axepen Tenna

X He nipnasatn XiMiYHOMY YMLLEHHIO
He cywmnTin B CywnnbHiil MaWwmHLi

YTuniayiiTe ueit NpoayKT Ta HOro CKNaf0Bi YaCTUHK B CneLianbHO NPU3HAYeHUX Micusx

NOKA3AHHA

Boni B nonepexy;

CiaHUyHa ntombanrisi Ta nonepekoBa Kpyparis;

+ CnoHpunoapTpos i nonepekosi guckonarii

« Jlerki TpaBMy NONEPeKOBO-KPUXOBOTO BiAAINY Ta NnapaBepTe6panbHi NONepekoBi KOHTPaKTYpH
« MicnsonepauiiiHe BiHOBNEHHA

« Tinbku REF.1091: KoMnNpeciitHi nepenomu nonepexkoBoro Biaainy xpebra

Tinbku REF.1091: JlikyBaHHA nepenomis nonepeyHoro BifpocTka

MPOTUMOKA3AHHA
Ha naHnit MOMEHT He BUABNEHO

XAPAKTEPUCTUKU TA MATEPIANIU

KoHCTpyKLif 3 enacTMYHOI, AMXatouoi, NaMiHOBaHO, CTiiKOi O PO3pUBIB TKaHMHK Sensitive® 3 aHTUCTaTUYHUM
TIOKPUTTAM;

+ ENacTuyHi CTPiuKu ANa BapiaTUBHOI NiATPUMKM Ta HaKpaLwoi dikcali;

+ 3acTi6bka cnepegy Ha nunyykax Velcro®;

- TepegHi Ta 3afHi XOPCTKi TepMODOPMOBaHI NNACTUHN (BUKOPUCTOBYBATH 3a PeKOMEeHAaLjieto ikaps)

33 LONIOMOr 010 4-X XXOPCTKUX MOJE/IbOBAHMX LUK, L0 BCTaBAAIOTLCA AOAATKOBO B 3aiHi KULIEHbKI MOXNNBE
nocuneHHs dikcaLii nonepekoBoi o6nacTi (BUKOPUCTOBYBATH 3a peKOMeHAALiieo Nikapsi)

YepeBHa 061acTb nocuneHa KoCUMM CnipanenofiGHUMK WuHamMu.

* ApanTyeTbcs 0 NaToNOrii NavieHTa

IHCTPYKLLIA MO0 3ACTOCYBAHHIO

1 Po3cTe6HiTb KopceT i 3adikcyiiTe TAMYacoBO peMiHui 3 nunyukamu Velcro® 36oky (man. A).

2 PoaTaluyiiTe KOpCeT TakuM YMHOM, W06 NeTns 6yna noBepHeHa Bropy.

3 HapsarHiTb KOpceT, BCTaBUBLUN BEMKUI Nanelb Pyku B NeT/io, Wo6 AoNoMorTy 3acTibaHHIo i lo6pe 3adikcyiite 3a
[L0MOMOTOK0 LieHTpabHOI 3acTibku Ha nunyykax Velcro® (man. B). MepekoHaiiTecs, 1o 3acTibka 3HaXOAUTLCS
TOYHO N0 LIEHTPY.

4 3aTArHiTb KOPCET, 3aCTEB6HYBLUM PEMIHLI 3 TMNyyKamu cnepegy Ha kopceT (man. C).

TINbKWU ans mogeneii apt. 1091: cnoyaTky 3aTArHITb PeMiHLi 3HU3Y, a NOTIM 3BEPXY.

MNPUMITKA:
LLlo6 3acTocoBYBaTM 3a/3HI0 XXOPCTKY NNACTUHY (TepMOhOPMOBaHY):

- HaHeciTb K/eiiky NPOKNaAKy Ha NNacTUKOBY YacTUHY (yBirHyTa CTopoHa - 6e3 Hagnucis, Man.L)

- MpuKpiniTb 3aCTIBKU-NMNYYKM MO LLEHTPY, 3 TPOTUIEXHOTO 6OKY WOoAO Nigknagku (Man.M)

- MpukpiniTb NNacTMHY 3a fonoMoroto nunyyku Velcro® Ao BHYTPilHLOT OPCaNbHOT YaCTUHM OpTesa
LLlo6 3acTocyBaT NepefiHio XOPCTKY NpoKnaaKky (TepMoopmoBaHy):

- HaHeCiTb Kneiiky NPOKNajKy Ha NNacTUKOBY YacTUHY (yBirHyTa CTOpoHa - 6e3 HaAnucis)

- NPUKPINITb NPOKNAAKY 3a AONOMOrok nunyykm Velcro® fo nepefHbOT YacTUHM OpTe3a

- Onucy Ta 306paxeHHs, NpeACcTaBeHi B LbOMY JOKYMEHTi MaloTb PEKOMEHAALLiHNI Ta KOMepLiiHWi xapakTep.
Komnatis OpTocepsic 3anuwae 3a co60t0 NpaBo 3a HEOHXiAHOCTI BHOCUTH 3MiHMU.



