[mmml PRZECZYTAJ UWAZNIE | ZACHOWAJ PONIZSZA INSTRUKCJE.
Orteza kolana

DEKLARACJA ZGODNOSCI

ako producent, firma ORTHOSERVICE AG oswiadcza, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, ze niniejszy wyrob medyczny
nalezy do klasy | i zostat wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te
zostaty sporzgdzone w zastosowaniu wyzej wymienionego rozporzadzenia. Majg one na celu zapewnienie prawidlowego
i bezpiecznego uzytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI HANDLOWE MATERIALOW
Velcro® jest zastrzezonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

ZALECENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Zaleca sig, aby nacisk wywierany przez produkt nie dziatat na czesci ciata, ktére sa zranione, opuchnigte lub obrzekniete.
Wskazane jest, aby nie dociska¢ nadmiernie produktu, by nie powodowa¢ miejscowego nadmiernego cisnienia lub
ucisku lezacych w tym obszarze nerwdw i/lub naczyn krwiono$nych.

W razie watpliwosci odnosnie sposobu zastosowania, nalezy skonsultowac sie z lekarzem, fizjoterapeutg lub technikiem
ortopeda. Nalezy uwaznie przeczytac sktad produktu na wewnetrznej etykiecie.

Nie zaleca si¢ noszenia produktu w poblizu otwartych ptomieni lub silnych pél elektromagnetycznych (tylko REF. 33104,

B LUDZU, UZMANIGI IZLASIET UN SAGLABAJIET INSTRUKCIJAS
Cela bandaza

ATBILSTIBAS DEKLARACIJ

Razotajs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildibu pazino, ka $is izstradajums ir | klases medicinas ierice un tas ir razots un
novértéts saskana ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Sis lietodanas instrukcijas ir sagatavotas saskana ar ieprieks
minéto Noteikumu prasibam. Tas mérkis ir nodrosinat atbistosu un droSu mediciniskas ierices lietosanu.

MATERIALU PRECU ZIMES
Velcro® ir Velcro Industries B.V. registréta precu zime.

DROSIBAS PASAKUMI

lesakam izvietot izstradajumu ta, lai tas nespiestu uz kermena dalam, uz kuram ir briices, pietdkumi vai piepampumi.
Izstradajumu rekomend&jam nepievilkt parak ciesi, lai izvairitos no spiediena punktu veidosanas, vai zem ta esoso nervu
vai asinsvadu saspiesanas. leteicams valkat izstradajumu virs apgérba, izvairoties no tiesas saskares ar adu. Ja rodas
Saubas par izstradajuma izmantosanu, sazinieties ar arstu, fizioterapeitu vai ortopédu - tehniki. Lidzu, uzmanigi izlasiet
izstradajuma sastavu uz birkas iek$puse. lerici nedrikst lietot atklatas liesmas vai stipru elektromagnétisku lauku tuvuma
(REF. 33104, REF. 33116). Nelietot tiesa saskaré ar atvértam bricém.

VANLIGEN LAS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH SPARA DEM
Knaskydd

DEKLARATION AV OVERSTAMMELSE

Som tillverkare, Orthoservice AG deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt ar en medicinteknisk klass 1 produkt som
har tillverkats i linje med kraven av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerna har utformats i linje med ovan ndmnda
forordning. De &r utformade for att sakerstlla en adekvat och saker anvandning denna medicintekniska produkt.

VARUMARKE AV MATERIAL
Velcro® &r ett registrerat varumarke for Velcro Industries B.V.

SAKERHETSFORESKRIFTER

Vi rekommenderar att trycket som produkten ger inte appliceras pa nagon kroppsdel som har sar, svullnad eller bélder. Det
rekommenderas att inte spanna produkten for hért for att undvika for stort lokalt tryck eller kompression av underliggande
nerver och/eller blodkérl. Vid tveksamheter om hur produkten skall anvéandas kontakta en lakare, sjukgymnast eller
ortopedtekniker. L&s materialkompositionen pa insidan av produktens etikett noggrant. Vi rekommenderar att inte
anvanda produkten i narhet av Gppen eld eller starka elektromagnetiska falt (REF. 33104, REF. 33116). Applicera inte vid
direktkontakt med Gppna sar.

LAS VENLIGST INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT 0G GEM DEM
Knaebind

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Som producent erklaerer Orthoservice AG sit fulde ansvar for, at dette produkt er et medicinteknisk klasse 1-produkt, som er
fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerne er udarbejdet i overensstemmelse
med ovennaevnte bekendtggrelse. De er lavet for at sikre til j og sikker delse af dette medicintekniske produkt.

VAREMZARKE AF MATERIALER
Velcro® er et registreret varemaerke tilhgrende Velcro Industries B.V.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vi anbefaler, at trykket, som produktet giver, ikke paferes pa nogen kropsdel, som har sar, er havet eller har bylder. Det
anbefales ikke at spaende produktet for hardt for at undgé et for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende
nerver og/eller blodkar. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge produktet, sa kontakt en lage, fysioterapeut eller
ortopaedtekniker. Laes material ningen pa indersiden af produktets etiket ngje. Vi anbefaler ikke at anvende
produktet i nerheden af aben ild eller steerke elektromagnetiske felter (REF. 33104, REF. 33116). Ma ikke pafgres ved
direkte kontakt med abne sar.

BB VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE NGYE OG TA VARE PA DEM
Knebeskytter

SAMSVARSERKLARING

Som produsent erklaerer Orthoservice AG sitt fulle ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt,
produsert i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i trad med ovennevnte
forskrift. De er utarbeidet for a sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisintekniske produktet.

MERKING AV MATERIALER
Velcro® er et registrert varemerke for Velcro Industries B.V.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Vi anbefaler at dette produktet ikke pafgres pa noen kroppsdel som er rammet av sar, hevelser eller kuler, pa grunn
av trykket produktet skaper. Det anbefales & ikke stramme produktet for hardt for & unnga overdrevent lokalt trykk og
kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar. Kontakt lege, fysic eller ortopedtekniker dersom du i tvil om
hvordan produktet skal brukes. Les materialets sammensetning pa innsiden av produktetiketten ngye. Vi anbefaler at du
ikke bruker produktet i nzerheten av apen ild eller sterke elektromagnetiske felt (REF. 33104, REF. 33116). Ikke pafer ved
direkte kontakt med apne sar.

REF. 33116). Nie stosowa¢ w bezposrednim kontakcie z otwartymi. BRIDINAJUMI VARNING ADVARSEL ADVARSLER
) Izstradajumu iesakam izmantot tikai medicinisku indikaciju gadijuma péc arsta vai fizioterapeita noradijuma, saskana ar  Det rekommenderas att denna produkt, som &r konstruerad for specifika indikationer enligt nedan forskrivs av en doktor  Det anbefales, at dette produkt, som er konstrueret til specifikke indikationer i henhold til nedenstaende, ordineres af en  Det anbefales at dette produktet, som er designet for spesifikke indikasjoner som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege
OSTRZEZENIA zemak izklastito, un tas jauzliek ortopédam - specialistam, atbilsto$i pacienta individualam vajadzibam. Lai nodrosinatu eller sjukgymnast och appliceras av ortopedtekniker, i linje med anvandarens behov. Fér att sékerstilla effektivitet, leege eller fysioterapeut og anvendes af ortopaedteknikere i o Ise med brugerens behov. For at sikre effektivitet, eller fysioterapeut og paferes av en ortopedtekniker, i trdd med brukerens behov. For & sikre effektivitet, toleranse og riktig

Zaleca sie, aby produkt, przeznaczony do wymienionych ponizej wskazan, zostal przepisany przez lekarza lub
fizjoterapeute i dopasowany przez technika ortopede, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewni¢ skutecznosé
produktu, tolerancje i prawidtowe dziatanie, aplikacja musi by¢ przeprowadzona z najwyzsza starannoscig. Nigdy nie
nalezy zmienia¢ ustawien dokonanych przez lekarza / fizjoterapeute / technika ortopede. Odpowiedzialno$¢ producenta
nie ma zastosowania w przypadku niewtasciwego uzytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do uzytku
tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym razie producent zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialno$ci, opierajac sie na
przepisach rozporzadzenia o wyrobach medycznych. U oséb nadwrazliwych, bezposredni kontakt produktu ze skérg moze
powodowac zaczerwienienie lub podraznienie. W przypadku pojawienia sie bélu, obrzeku, opuchlizny lub jakiejkolwiek
innej nietypowej reakcji, nalezy niezwtocznie skonsultowac sie z lekarzem, a w przypadku problemu szczegdlnej wagi,
nalezy zgtosic ten fakt producentowi i wtasciwemu organowi w swoim kraju. Skuteczno$¢ ortopedyczna produktu jest

efektivitati, panesamibu un pareizu darbibu, ierice ir jauzliek |oti piesardzigi. Nekada gadijuma nedrikst mainit arsta/
fizioterapeita/ vai ortopéda - tehnika veiktos iestatfjumus. RaZotajs nenes atbildibu gadijuma ja izstradajums tiek pielietots
vai uzstadits neatbilstosi. Izstradajumu paredzéts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbistosi, razotajs
neuznémas atbildibu vai saistibas saskana ar medicinas izstradajuma instrukcijam. Pacientiem ar paaugstinatu jutibu tiess
kontakts ar adu var izraisit apsartumu vai kairinajumu. Sapju, pietdkumu, piepampumu vai jebkadu neparastu reakciju gadijuma
nekavéjoties sazinieties ar savu arstu, bet ipasi smagu nevélamu notikumu gadijuma, zinojiet par notikumu razotajam un
kompetentam iestadém jusu valstl. Izstradajuma ortopédiska efektivitate var tikt garantéta tikai ja pielieto visas ta dalas.

IZVELE / IZMERS

tolerans och korrekt funktion skall appliceringen utféras med yttersta omsorg. Andra inte instéllningarna utforda av lakare,
sjukgymnast eller ortopedtekniker. Tillverkarens ansvar forfaller vid olamplig anvandning eller anpassning. Ortosen skall
endast anvandas av en anvandare. Om ortosen anvéands opassande, avsager sig tillverkaren allt ansvar for reglerna av
medicintekniska produkter. For hyperkéansliga individer, direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation.

Om det uppstér smérta, svullnad, bdlder eller ndgon annan reaktion kontakta omgéende din lakare och vid speciella
allvarliga problem rapportera drendet till tillverkaren samt till behGrig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska
produkt dr endast garanterad nér alla komponenter anvands korrekt.

SORTERING / STORLEK

tolerance og korrekt funktion skal produktet anvendes med yderste omhu. Du ma ikke eendre de indstillinger, der er foretaget
af en laege, fysioterapeut eller ortopaedtekniker. Producentens ansvar bortfalder i tilfeelde af forkert brug eller tilpasning.
Ortosen skal kun benyttes af én bruger. Hvis ortosen anvendes uhensi igt, fraskriver prodi sig ethvert ansvar
for reglerne for medicintekniske produkter. For overfelsomme personer kan direkte kontakt med huden forarsage redme og
irritation. Hvis der opstar smerte, haevelse, bylder eller nogen anden form for reaktion, skal du omgéende kontakte din leege,
og ved specielt alvorlige problemer skal sagen rapporteres til producenten samt til den relevante myndighed. Effektiviteten af
dette ortopaedtekniske produkt er kun garanteret, nar alle komponenter anvendes korrekt.

SORTERING / STORRELSE

funksjon ma paferingen utfgres med storste forsiktighet. Ikke endre pé innstillingene som er gjort av lege, fysioterapeut
eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing. Ortosen skal bare brukes av en
bruker. Dersom ortosen brukes pa uegnet vis, fraskriver produsenten seg alt ansvar for reglene for medisintekniske
produkter. For overfglsomme personer kan direkte hudkontakt forérsake rodhet og irritasjon. Skulle det oppsta smerte,
hevelse, kuler eller andre reaksjoner, md du kontakte legen din umiddelbart. Ved spesielt alvorlige problemer mé du
ogsa rapportere forholdet til produsenten og til relevant myndighet. Effektiviteten til dette ortopediske produktet er bare
garantert nar alle komponentene brukes riktig.

SORTERING / STORRELSE
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REF. 33160 - REF. 33163
REF. 33104 - REF. 33116

gwarantowana tylko przy uzyciu wszystkich jego elementéw. Artikuls REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116 Koda REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116 Kode REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116 Kode REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116
Izmérs XS S M L XL XXL Storlek XS S M L XL XXL Storrelse XS S M L XL XXL Storrelse XS S M L XL XXL K n e e b r a c e
WYBOR / WYMIARY " S 5 5 a a
Augsstilba apkartmers Larets omkretsmatt o 1B G G Larets omkretsmal
Kod REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116 \1u5dﬁm vcl:: patellas 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75 ;:tg“lao:l:r mitten av 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75 midten af patella cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75 :):tce“laover midten av 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Rozmiar Xs S M L XL XXL o
Garums cm Langd cm Langde cm Lengde cm DESIGNED AND
Obwéd uda mierzony GenuSKILL 04/16 & & & & & & GenuSKILL 04/16 & & & & & & GenuSKILL 04/16 & & & & & & GenuSKILL 04/16 & & & & & & O DEVELOPED IN
15 cr|:|_ powyzej Srodka JEETEL 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75 Garamaen TaradEm e Penadeen s SWITZERLAND
rzepki cm
o i o GenuSKILL 60/63 Z & o 2 2 2 GenuSKILL 60/63 o 2 2 2 2 2 GenuSKILL 60/63 2 2 2 2 2 2z GenuSKILL 60/63 2 2 2 2 2 Z
Gel:lguosslzll‘:ch(;‘tlm 34 34 34 34 34 34 Krasa peléka Firg Gra Farve Gra Farge Gra
& enu : piemérota abam kajam - Genu: : noradit laba vai kreisa kaja enu : passar hoger eller vinster - Genut 16: specificera hoger eller vinster enu : passer til hgjre eller venstre - Genu 16: angiv hjre eller venstre enu: : passer til hoyre eller venstre - Genu: 16: hoyre eller venstre
Dlugosé w cm GenuSKILL 04/60/63: piemé bam kajam - GenuSKILL 16: noradit laba vai kreisa kaj GenuSKILL 04/60/63: ho ller vé GenuSKILL 16 ifi ho ller va GenuSKILL 04/60/63: il hojre ell GenuSKILL 16 iv hgjre ell GenuSKILL 04/60/63: il h Il GenuSKILL 16: h Il
GenuSKILL 60/63 & 2 2 & & & '
Kolor Szary KOPSANA UNDERHALL VEDLIGEHOLDELSE VEDLIKEHOLDSRAD
. f i lawel . . ¢ 2 Nebalinat X Kimiski netirit 2 Farinte blekas X Ingen kemtvitt 2 M4 ikke bleges X M3 ikke torvask 2% Skal ikke blekes X! Téler ikke kjemisk rens
GenuSKILL 04/60/63: pasuje do prawe] i lewej strony - GenuSKILL 16: okres prawy lub lewy 2 Negludinat B Nezavét zavétaja 2 Fér inte strykas B Ingen torktumling 2 M3 ikke stryges B M3 ikke torretumbles 2 Skal ikke strykes B Skal ikke torketromles

CZYNNOSCI Z ZAKRESU KONSERWACJI PRODUKTU
Nie stosowa¢ wybielacza %5 Czyszczenie chemiczne nie jest dozwolone

& Nie prasowaé B Nie suszy¢ w suszarce bgbnowej

wg Instrukcja prania:
Prac recznie w letniej wodzie o maksymalnej temperaturze do 30 °C, stosujac neutralny detergent.
Pozostawi¢ do wyschnigcia z dala od zrédet ciepta.

Nie wyrzucaé produktu ani jego elementéw do Srodowiska naturalnego.

WSKAZANIA GENUSKILL 04/60/63

Bol kolana w wyniku urazu

Wezesne stadium artrozy

Tylko GenuSKILL 04/63: Chondropatia kosci udowo-rzepkowej i chondromalacja rzepki

Tylko GenuSKILL 04: tagodna niestabilnos$¢ rzepki

+ Tylko GenuSKILL 04/63: Zapobieganie przemieszczaniu rzepki podczas aktywnos$ci sportowej
« Tylko GenuSKILL 60: Zwichniecia pierwszego stopnia wigzadet pobocznych

Tylko GenuSKILL 60: Zapalenie $ciegien

WSKAZANIA GENUSKILL 16

+ Niestabilno$¢ boczno-srodkowa rzepki
« Artroza rzepkowo-udowa

+ Artroza kolana

PRZECIWWSKAZANIA
W tej chwili nie wiadomo

CECHY | MATERIALY
« Gtéwny materiat, BreathSkill:
- migkka i oddychajgca
- tekstura 3D
- specjalne mocniejsze pokrycie
+ CompresSkill z tytu ortezy:
- rozciagliwa, kompresyjna przedza wielowtdknista
- bardzo cienki materiat w dole podkolanowym zapewniajacy komfort uzytkowania
- w petni adaptowalny
- idealne przyleganie do stawu
Tylko GenuSKILL 60: bez otworu na rzepke
+ Tylko GenuSKILL 60/63 : obnizona wysoko$¢
« Tylko GenuSKILL 63: Otwarta rzepka
Tylko GenuSKILL 04: FlexSkill z przodu ortezy (sklejony tkaning techniczng) ze specjalnymi niskoprofilowymi szwami
klejonymi
Tylko GenuSKILL 04: w stabilizator rzepki
Tylko GenuSKILL 04/16: Boczne i srodkowe fiszbiny utrzymujg stabilizator kolana w prawidtowej pozycji podczas
noszenia
+ Tylko GenuSKILL16: system wyréwnania rzepki
- boczny stabilizator piankowy w ksztatcie litery J
- podparcie i ucisk rzepki za pomoca paskéw na rzepy (mozliwo$¢ dostosowania rozmiaru)

ZASTOSOWANIE

GenuSKILL60

1 Wtoz rurke na kolano z pomaraniczowa etykieta skierowana do gory (rys. A).

2 Umiesc¢ orteze kolana z materiatem CompresSkill za kolanem

GenuSKILLO4 - GenuSKILL63

1 Whoz rurke na kolano z pomarariczowg etykieta do gory (rys. B).

2 Ustaw orteze kolana z rzepkg doktadnie posrodku otworu (rys. C).

GenuSKILL16

1 Otworz prety rzepki, tymczasowo zapinajac na sobie zapiecia na rzepy.

2 Wtz rurke na kolano z pomarariczowa etykieta do gory ( rys. D), upewniajac sie, ze otwdr pasuje do
rzepki. Niestahilno$¢ boczna: stabilizator musi znajdowac sie po bokach rzepki. Niestabilnos¢ przysrodkowa:
Stabilizator musi by¢ przysrodkowy do rzepki (rys. E).

3 Przet6z gomy pasek przez odpowiednig sprzaczke, zacisnij i zapnij rzepem Velcro® (rys. F).

4 Powtorz operacje z dolnym paskiem (rys. G).

WH Mazgasanas instrukcijas: mazgat ar rokam lidz max.30°C, pielietojot maigas ziepes.Zavét prom no siltuma avotiem.
Izstradajumu un ta dalas izmest tikai ipasi paredzétajas vietas.

INDIKACIJAS GENUSKILL 04/60/63

Celgala sapes sasitumu dé|

Agrinas stadijas artroze

GenuSKILL 04/63: Patellas hondropatija / hondromalacija (cela locitavas skrims|a bojajums)
GenuSKILL 04: Neliela patellas nestabilitate

GenuSKILL 04/63: patellas luksacijas (dislokacija) novérsana sporta aktivitasu laika
GenuSKILL 60: Kolateralo saisu 1.pakapes sastiepumi

GenuSKILL 60: Tendinits

INDIKACIJAS GENUSKILL 16

« Patellas latero-mediala nestabilitate
« Femoro-patellara artroze

« Gonartroze

KONTRINDIKACIJAS
Paslaik nav zinamas

RAKSTURLIELUMI UN MATERIALI

« lzgatavota no elpojosa BreathSkill auduma

- miksta un elpojosa

-3D au$ana

- aréjais apvalks austs ipasa sieta auduma izturibas uzlabo$anai

Aizmuguréja puse no CompresSkill auduma:

- elastiga kompresijas daudzskiedru dzija

- Tpasi zems profils, érts dizains (celgala fleksija)

- maksimala pielagojamiba

- perfekti piegulosa kajai

Bez atvéruma cela kaulinam tikai GenuSKILL 60

Tsa bandaZa tikai GenuSKILL 60/63

Ar atvérumu cela kaulinam tikai GenuSKILL 63

FlexSkill bandazas priek$pusé (savienots ar tehnisku audumuy) ar ipasam zema profila savienotam $uvém tikai
GenuSKILL 04

Patellas (cela kaulins) stabilizators iek|auts komplekta tikai GenuSKILL 04

Mediala un laterala $inas, lai saglabatu bandazas pareizu novietojumu kustibas laika tikai GenuSKILL 04/16
Patellas izlidzinasanas sistéma tikai GenuSKILL 16:

- sanu J-veida stabilizators no putuplasta
- patellas atbalsta un piespie$ i

ar vilk§anas jostam | regulgjama)

IZSTRADAJUMA UZLIKSANA

GenuSKILL60

1 Uzvelciet cela bandazu uz kajas t3, lai oranza etikete bitu aug$pusé (zim.A).

2 Novietojiet ce|a bandazu ta, lai CompresSkill audums batu aiz cela.

GenuSKILL 04 - GenuSKILL 63

1 Uzvelciet cela bandazu uz kajas t3, lai oranza etikete batu aug$puseé (zim.B).

2 Novietojiet bandazu t3, lai cela kaulin$ bitu perfekti centréts atbilsto$a atvéruma (zim.C).

GenuSKILL 16

1 Atveriet patellas siksnas un piestipriniet tos uz laiku uz sevis.

2 Uzvelciet cela ortozi uz kajas 3, lai oranza etikete bitu aug$puseé (zim.D) rip&joties par to, lai atvérums bitu virs cela
kaulina. Laterala nestabilitate: stabilizatoram jabiit novietotam saniski pret patellu.Mediala nestabilitate:
stabilizatoram jabat novietotam mediali pret patellu (zim.E).

3 Izbidiet augséjo siksnu caur atbilsto$o spradzi, nospriegojiet un piestipriniet izmantojot Velcro® (zim.F).

4 Atkartojiet procedru ar apaksgjo siksnu (zim.G).

N.B. Ja siksnas ir parak garas, tos var piegriezt [idz izméram un athilsto$as Y -veida Velcro® var piestiprinat no jauna
(Zim.H, 1).

- Saja dokumenta ietvertie apraksti un attli ir paredzéti tikai ilustrativiem un komercialiem mérkiem. Orthoservice patur
tiesibas tos mainit atbilstosi savam vajadzibam.

W§ Tvattinstruktion. Handtvatt max 30° C med ett neutralt tvattmedel. Torkas bort fran varmekallor.
Slang inte denne produkt eller nagon av dess komponenter i mlijon.

INDIKATIONER GENUSKILL 04/60/63

Kndsmartor

Artros i tidigt skede

GenuSKILL 04/63: Femoro-patellar kondropati och condromalacia i knéet
GenuSKILL 04: Mild knaskalsinstabilitet

GenuSKILL 04/63: Forebyggande av urledvridning av knaskalen under sportaktivitet
GenuSKILL 60: Klass 1 stukningar av ledband

GenuSKILL 60: Tendinit

INDIKATIONER GENUSKILL 16

- Lateral-medial knaskalsinstabilitet
« Femoro-patelldr artros

« Knéledsinflammation

KONTAINDIKATIONER
Inga kanda for tillfallet

EGENSKAPER OCH MATERIAL

« BreathSkill material:

- mjukt och andningsaktivt

-3D -vav

- ett speciellt vavt natoverdrag for en starkare, mer héllbar design
CompresSkill pa stodets baksida:

- stretchigt fiberfibergarn for komprimering

- ultra-low-profile, problemfri design (knabdjning)

- helt anpassningsbar

- perfekt passform runt leden

Sténgd front Endast GenuSKILL 60

Kortare design Endast GenuSKILL 60 /63

Oppet for kndskélen endast GenuSKILL 63

FlexSkill pa framsidan av stddet (infogat med ett tekniskt tyg) med speciella lagprofilerade fogade sommar.
Endast GenuSKILL 04

Patella -stabilisator endast GenuSKILL 04

Laterala och mediala skenor haller kndstodet korrekt placerat under anvéandning.
Endast GenuSKILL 04 /16

Patella -justeringssystem Endast GenuSKILL 16

- yttre J-formad skumstabilisator i sidled

- stod och tryck for knaskalen med kardborreband (anpassningsbar storlek)

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

GenuSKILL60

1 Dra det rorformade stGdet pa kndet med den orange etiketten uppét (fig. A).

2 Placera knéstodet s att CompresSkill -materialet ligger bak i kndvecket.

GenuSKILL04 - GenuSKILL63

1 Dra det rérformade stodet pa kndet med den orange etiketten uppét (fig. B).

2 Placera knéskyddet sa att kndskalen &r centrerad i 6ppningen (bild C).

GenuSKILL16

1 Lossa knéskélsbanden och fast dem pa sig sjalv tills vidare.

2 Dra det rorformade stodet pa kndet med den orangea etiketten mot toppen (fig. D) var noga med sé att kndskalen &r
centrerad i oppningen (fig. E). Lateral instabilitet: stabilisatorn maste vara placerad pa utsidan av knaskalen. Medial
instabilitet: stabilisatorn maste vara placerad pa insidan av knaskalen.

3 For det dvre bandet genom det medfoljande spannet, dra at och f4st med Velcro® kardborrebandet (fig. F).

4 Upprepa proceduren med den nedre bandet (fig. G).
0BS. Om banden &r for Ianga kan de kortas av i storlek och motsvarande Y-formade kardborreband kan féstas igen
(bild H, 1).

- Beskrivningar och bilder i detta dokument &r endast illustrativa och fér kommersiellt syfte.
Orthoservice férbehaller sig rétten att dndra utan féregdende meddelande baserat pa behov.

W& Vaskeanvisning: Handvaskes i lunkent vand (30°C) med et mildt vaskemiddel. Lad terre vaek fra direkte varmekilder
Genbrug produktet og dets dele pa ansvarlig vis.

INDIKASJONER GENUSKILL 04/60/63

Knaesmerter

Slidgigt (artrose) i et tidligt stadie

GenuSKILL 04/63: Femoro-patellar chondropati og chondromalacia i knzeet

+ GenuSKILL 04: Let ustabilitet i knaeskallen

+ GenuSKILL 04/63: Forebyggelse af forskydning af knaeskallen under sportsaktiviteter
GenuSKILL 60: Klasse 1-forstuvninger af ledband

GenuSKILL 60: Tendinitis

INDIKASJONER GENUSKILL 16

+ Lateral-medial ustabilitet i knaeskallen
+ Femoro-patellar slidgigt (artrose)

+ Knealedsinflammation

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kendes i gjeblikket

EGENSKABER 0G MATERIALE
BreathSkill-materiale:
- blgdt og &ndbart
- 3D-vaev
- et specialvaevet netbetraek for et staerkere, mere holdbart design
+ CompressSkill pa stottens bagside:
- fibergarn med stretch for komprimering
- ultra-low-profile, problemfrit design (knaebgjning)
- individuel tilpasning
- perfekt pasform omkring leddet
+ Lukket foran Kun GenuSKILL 60
+ Kortere design Kun GenuSKILL 60/63
Aben for knaeskallen Kun GenuSKILL 63
FlexSkill pa forsiden af stgtten (indsat med et teknisk stof) med specielle forenede sgmme med lav profil.
Kun GenuSKILL 04
Patella-stabilisator Kun GenuSKILL 04
+ Laterale og mediale skinner holder knaebindet korrekt placeret under brug.
Kun GenuSKILL 04/ 16
Patella-justeringssystem Kun GenuSKILL 16
- ydre J-formet skumstabilisator i sideled
- stotte og tryk til knaeskallen med Velcro®-band (justerbar stgrrelse)

PAFORINGSINSTRUKTIONER

GenuSKILL60

1 Treek det rgrformede bind over knaeet med den orange etiket opad (fig. A).

2 Placér knaestotten, sa CompresSkill-materialet er bag knaehasen.

GenuSKILLO04 - GenuSKILL63

1 Treek det rgrformede bind over knaeet med den orange etiket opad (fig. B).

2 Placér knaestotten, sa knaeskallen er centreret i abningen (billede C).

GenuSKILL16

1 Lesn knzeskalsstropperne og fastger dem til hinanden indtil videre.

2 Treek det rorformede bind over knaeet med den orange etiket mod toppen (fig. D) og serg for, at knaeskallen er centreret
i abningen (fig. E). Lateral ustabilitet: stabilisatoren skal vaere placeret pa ydersiden af knaeskallen. Medial ustabilitet:
stabilisatoren skal veere placeret pa indersiden af kneeskallen.

3 For den gverste strop gennem det medfalgende spaende, stram til og fastger med Velcro®-bandet (fig. F).

4 Gentag proceduren med den nederste strop (fig. G).
0BS. Hvis stropperne er for lange, kan de forkortes, og de tilsvarende Y-formede Velcro®-band kan fastggres igen
(billede H, 1).

- Beskrivelserne og billederne i dette dokument er kun vejledende og til kommercielt formal.
Orthoservice forbeholder sig retten til at foretage @ndringer uden forudgaende varsel efter behov.

W4 Vaskeinstruksjoner: Vask for hand med et mildt vaskemiddel ved maks 30 °C.
Ikke kast produktet eller noen av dets komponenter i miljget

INDIKASJONER GENUSKILL 04/60/63

Knesmerte

Artrose i tidlige fase

GenuSKILL 04/63: Pattelofemoral kondropati og kondromalasi i kneet

+ GenuSKILL 04: Mild instabilitet i kneskalen

+ GenuSKILL 04/63: Forebygging av forvridning av kneskalen under sportsaktivitet
GenuSKILL 60: Klasse 1 forstuinger av leddband

GenuSKILL 60: Senebetennelse

INDIKASJONER GENUSKILL 16

+ Lateral-medial instabilitet i kneskalen
+ Patellofemoral artrose

+ Betennelse i kneleddet

KONTRAINDIKASJONER
Ingen kjente pa naveerende tidspunkt

EGENSKAPER 0G MATERIALE
BreathSkill-materiale:
- mykt og pusteaktivt
- 3D-stoff
- et spesielt, vevd nettingtrekk for et sterkere, mer holdbart design
+ CompresSkill pa baksiden av stgtten:
- elastisk fiberfibergarn for komprimering
- ultra-low-profile, problemfritt design (knefleksjon)
- fullt justerbart
- perfekt passform rundt leddet
+ Lukket front, kun GenuSKILL 60
+ Kortere design, kun GenuSKILL 60 /63
Apent for kneskalen, kun GenuSKILL 63
FlexSkill pa forsiden av stgtten (innsatt med et teknisk stoff) med spesielle, sveisede semmer med lav profil.
Kun GenuSKILL 04
Patella-stabilisator, kun GenuSKILL 04
+ Laterale og mediale skinner holder knestgtten riktig plassert under bruk.
Kun GenuSKILL 04/16
Patella-justeringssystem, kun GenuSKILL 16
- ytre Y-formet skumstabilisator pa sidene
- stotte og trykk for kneskalen med borrelasstropper (justerbar storrelse)

BRUKSANVISNING

GenuSKILL 60

1 Trekk den rgrformede stgtten pa kneet med den oransje etiketten vendt oppover (fig. A).

2 Plasser knestgtten slik at CompresSkill-materialet er pa baksiden av kneet.

GenuSKILL 04 - GenuSKILL 63

1 Trekk den rerformede stotten pa kneet med den oransje etiketten vendt oppover (fig. B).

2 Plasser knebeskytteren slik at kneskalen er sentrert i apningen (fig. C).

GenuSKILL 16

1 Losne kneskalestroppene og fest dem mot seg selv inntil videre.

2 Trekk den rorformede stotten pa kneet med den oransie etiketten vendt oppover (fig. D), og pass pa at kneskalen
er sentrert i apningen (fig. E). Lateral instabilitet: stabilisatoren mé vaere plassert pé utsiden av kneskalen.
Medial instabilitet: stabilisatoren ma veere plassert pa innsiden av kneskalen.

3 For den gvre stroppen gjennom den medfglgende spennen, stram og fest med Velcro®-borrelasen (fig. F).

4 Gjenta fremgangsmaten med det nedre béndet (fig. G).
0BS. Hvis stroppene er for lange, kan de forkortes i stgrrelsen, og de tilsvarende Y-formede borrelasstroppene kan
festes igjen (fig. H, I).

- Beskrivelsene og hildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formal.
Orthoservice forbeholder seg retten til & gjore endringer uten forutgdende varsel etter behov.

genuskiLL 63

genuskIiLL 16

genuskILL 60
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ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

DE - Die in diesem Dokument vorhandenen Beschreibungen und Bilder dienen nur zur
Veranschaulichung und zu kommerziellen Zwecken. Orthoservice behilt sich das Recht vor,
Anderungen entsprechend den eigenen Anforderungen vorzunehmen.

EN - The descriptions and images in this document are for illustrative and commercial purposes only.
Orthoservice reserves the right to make modifications without prior notice based on their needs.

FR - Les descriptions et les images contenues dans ce document sont présentées a titre d'exemple et a
des fins commerciales. La société Orthoservice se réserve le droit de les modifier selon ses besoins

RU - OnucaHus 1 u306paxeHus, NpeAcTaBieHHbIe B 3TOM AOKYMEHTE HOCAT PEeKOMEH/aTesNbHbli
1 KOMMepyeckuii xapakTep. Komnanus OpTrocepBuc OCTaBnseT 3a co6oil npaBo npu
HEeo6X0ANMOCTU BHOCUTb U3MEHEHMS.

- Opisy i obrazy w tym dokumencie stuza wytacznie do celéw ilustracyjnych i handlowych. Firma
Orthoservice zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji zgodnie z ich potrzebami.

- Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e
commerciale. Lazienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessita.

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 - Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

®

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstrale 8 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 - Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de
ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 416a - 42-209 Czestochowa - Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10 - (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl - www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 - 120121 Milano (M) - Italia
Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina 111 - I-20843 Verano Brianza (MB) - Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 - Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com - www. roplusten.com
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SINGLE PATIENT ANATOMICAL BREATHABLE 3D FABRIC Low
MULTIPLE USE FIT PROFILE

UWAGA: jesli paski sg zbyt dtugie, mozna je przycigé do odpowiedniego rozmiaru, ponownie zaktadajac odpowiedni
rzep Velcro® w ksztatcie litery Y (rys. H, I).

RO+TEN

Take care feel better
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genuskILL 60

Low
PROFILE

Emmm BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFALTIG LESEN UND AUFBEWAHREN
Kniebandage

KONFORMITATSERKLARUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklart, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende
Medizinprodukt der Klasse | angehort und gemaR den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt
wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den
ordnungsgemaRen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewahrleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN
Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE ANWENDUNG

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeiibte Druck nicht auf die Teile des Korpers einwirkt, die Verletzungen,
Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine iibermaBigen,
lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder BlutgefaBe auszuldsen.
Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherap oder Orthoy hniker wenden. Bitte
sorgfaltig das Innenetikett mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der
Nzhe von offenen Flammen oder starken elektromagnetischen Feldern zu tragen (nur REF. 33104, REF. 33116). Nicht bei
direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das fiir die unten aufgefiihrten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt
oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopédietechniker entsprechend den individuellen Bediirfnissen
angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Vertraglichkeit und korrekte Funktionalitdt zu gewahrleisten, muss die Applikation
mit groBter Sorgfalt durchgefiihrt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopadietechniker
vorgenommene Einstellung verandert werden. Bei nicht bestimmungsgemaRer Anwendung oder Einstellung erlischt die
Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur fiir den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls
{ibernimmt der Hersteller keine Haftung gemaB der Verordnung fiir Medizinprodukte. Bei iiberempfindlichen Personen
kann es bei direktem Hautkontakt zu Rotungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen,
Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders
schwerwiegenden Féllen, die Tatsache dem Hersteller und der zustdndige Behdrde in eigenen Land melden. Die
orthopddische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewahrleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GROSSEN
Artikelnummer REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116
GroBen XS S M L XL XXL
Umfang Oberschenkel
15 cm oberhalb der 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Patellamitte in cm
Lange cm
GenuSKILL 04/16 & & & & & &
Lange cm
GenuSKILL 60/63 & & & & & &
Farbe grau

GenuSKILL 04/60/63: Beidseitig anwendbar - GenuSKILL 16: rechts oder links angeben

ENTRETIEN

A Nicht bleichen &I Keine chemische Reinigung

28 Nicht biigeln B Nicht im Trockner trocknen

W8 Waschanweisung: Handwésche bis 30° C mit neutraler Seife, nicht in der Nahe von Warmequellen trocknen.
Den Artikel und alle B i ass entsorgen

| hrif
vorschrif

INDIKATIONEN GENUSKILL 04/60/63

Knieschmerzen aufgrund von Kontusionen

Anfangsstadium der Arthrose

Nur GenuSKILL 04/63: Femoro-patellare Chondropathia/Chondromalacia

Nur GenuSKILL 04/63: Schutz vor Patellaluxation wahrend sportlicher Aktivitaten
Nur GenuSKILL 04: Leichte patellare Instabilitat

Nur GenuSKILL 60: Stauchungen 1. Grades der AuBen- und Innensehnen

Nur GenuSKILL 60: Tendinitis

INDIKATIONEN GENUSKILL 16

« Lateral-mediale Instabilitat des Knies
« Femoro-patellare Arthrose

« Gonarthrose

KONTRAINDIKATIONEN
Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN

+ Aufbau aus Gewebe BreathSkill:

- weich und atmungsaktiv

- 3D-Verarbeitung

- AuBenseite aus besonders widerstandsfahigem Spezialnetzgewebe

Riickseite aus CompresSkill:

- Elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

- Extraflaches, superbequemes Profil (Kniebeuge)

- Optimal anpassungsfahig

- Liegt perfekt am Bein an

Nur GenuSKILL 60: Ohne Kniescheiben-Gffnung

Nur GenuSKILL 60: Kurze Bandage

Nur GenuSKILL 63: Kniescheiben-Offnung

Nur GenuSKILL 04: Vorderseite aus FlexSkill (mit Funktionsgewebe verbunden) mit extraflachen Nahten
Nur GenuSKILL 04: Mit Kniescheiben-Stabilisator

Nur GenuSKILL 04 / 16: Laterale und mediale Stabchen, um die Bandage bei der Bewegung des Beins in Position zu halten
Nur GenuSKILL 16: Kniescheiben-Fluchtung

- Lateraler Stabilisator (J-Form) aus Schaumstoff

- Patella fiir Aussteifung und Druck mit Zugriemen (verstellbar)

MATERIAL
Polyester PL, Elastan EA, Polyamid PA.

ANLEGEN

GenuSKILL60

1 Den Schlauch um das Knie ziehen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss (Abb. A).

2 Bandage so anordnen, dass das Gewebe CompresSkill hinten liegt.

GenuSKILLO4 - GenuSKILL63

1 Den Schlauch um das Knie ziehen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss (Abb.B).

2 Bandage so anordnen, dass die Kniescheibe exakt mittig in der Offnung liegt (Abb.C).

GenuSKILL16

1 Die Kniescheiben-Riemen &ffnen und die Klettbanderprovisorisch um sich selbst fixieren.

2 Den Schlauch um das Knie ziehen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss (Abb.D). Darauf achten,
dass die Gffnung iiber der Kniescheibe liegt. Laterale Instabilitat: der Stabilisator muss seitlich neben der Kniescheibe
liegen. Mediale Instabilitét: der Stabilisator muss medial zur Kniescheibe liegen (Abb. E).

3 Den oberen Gurt durch die entsprechende Schnalle ziehen, spannen und mit dem Klettband fixieren (Abb. F).

4 Denselben Vorgang mit dem unteren Gurt wiederholen (Abb. G).

HINWEIS: Wenn die Riemen zu lang sind, konnen sie nach MaR zugeschnitten werden. AnschlieBend wieder den
Klettverschluss anbringen (Abb. H, I).

= PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Knee brace

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class | medical device that
has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been
drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the
medcal device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts.
It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression
of underlying nerves and/or blood vessels.

If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Read the product
composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames or strong
electromagneticfields (only REF. 33104, REF. 33116). Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a
physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure
effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter the
adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall
lapse in case of inappropriate use or adaptation.

The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer
declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact
with the skin may cause redness and irritation.

In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a
particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The
effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE
Code REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116
Size Xs S M L XL XXL
Thigh circ. taken
15 cm above 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
mid-patella cm
Length cm
GenuSKILL 04/16 & & & & & &
Length cm
GenuSKILL 60/63 & & & & & &
Colour grey

GenuSKILL 04/60/63: fits right and left - GenuSKILL 16: specify right or left

MAINTENANCE

2 Do not bleach &I No chemical cleaning

28 Do not iron Bl Do not tumble-dry

W4 Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap. Dry away from heat sources.
Dispose of this product and its parts responsibly

INDICATIONS GENUSKILL 04/60/63

« Knee pain due to bruises

« Early stage arthrosis

+ Solo GenuSKILL 04/63: Chondropathy/ Chondromalacia patella

* Solo GenuSKILL 04: Mild patella instability

+ Solo GenuSKILL 04/63: Prevention of patella luxation during sports
«+ Solo GenuSKILL 60: 1st grade sprains to collateral ligaments

« Solo GenuSKILL 60: Tendinitis

INDICATIONS GENUSKILL 16
+ Mid-lateral patella instability
« Patellofemoral arthrosis

« Gonarthritis

CONTRAINDICATIONS
Currently no known

CHARACTERISTICS AND MATERIALS

« Structure made of BreathSkill:

- soft and breathable

- 3D weave

- high resistant mesh

CompresSkill back support:

- stretchy multi-fiber and compression material

- low profile anti-irritation (knee flexion)

- fully adaptable

- maximum adherence

No open kneecap GenuSKILL 60 only

Reduced height GenuSKILL 60 / 63 only

Open kneecap GenuSKILL 63 only

FlexSkill front support (bi-layer technical fabric) with special low profile anti-irritation welding seam
Patella stabilizer included GenuSKILL 04 only

Medial and lateral stays to keep brace correctly positioned. GenuSKILL 04 /16 only
Patella alignment system GenuSKILL 16 only

- lateral J-shaped foam stabilizer

- patella support and pressure system with winches (adjustable)

PUTTING ON THE APPLIANCE

GenuSKILL60

1 Slide the tubular support onto the knee with the orange label towards the top (fig. A).

2 Position the knee support so that the CompresSkill fabric is behind the knee.

GenuSKILLO04 - GenuSKILL63

1 Slide the tubular support onto the knee with the orange label towards the top (fig. B).

2 Position the knee support so that the kneecap is perfectly centred in the opening provided (fig. C).

GenuSKILL16

1 Undo the patella straps and fasten them back on themselves for the time being.

2 Slide the tubular support onto the knee with the orange label towards the top (fig. D) taking care to align the opening
with the kneecap. Lateral instability: the stabiliser must be lateral to the patella. Medial instability: the stabiliser must
be medial to the patella (fig. E).

3 Pass the upper strap through the buckle provided, tighten, and fasten with the Velcro® (fig. F).

4 Repeat this procedure with the lower strap (fig. G).

N.B.: if the straps are too long, they can be cut to size and the corresponding Y-shaped Velcro® can be reattached (fig. H, 1).

B B LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER
Genouillere

DECLARATION DE CONFORMITE

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif
médical de Classe | et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Reglement UE 2017/745 (MDR).
Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit réglement et ont pour but de garantir I'utilisation correcte et stre
du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATERIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V

PRECAUTIONS D’UTILISATION

Veiller a ce que la pression exercée par le dispositif n‘agisse pas sur les parties du corps présentant des |ésions, enflures
ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale
excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes d'application,
contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit
sur I'étiquette située a l'intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif a proximité de flammes nues ou de
champs électromagnétiques puissants (seulement REF. 33104, REF. 33116). Ne pas appliquer en contact direct avec des
plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement congu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l'utiliser sur
prescription d’'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément
aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité a étre toléré et son bon fonctionnement, le produit
doit absolument étre appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/
kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas
tenu responsable. Lutilisation de l'orthése est prévue pour un seul patient a la fois ; dans le cas contraire, le fabricant
décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du reglement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets
hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de
douleurs, enflures, tuméfactions ou en cas de toute autre réaction anormale, s'adresser immédiatement a son médecin et,
en cas de probleme particulierement grave, signaler le fait au fabricant et a |'autorité compétente de son pays. Lefficacité
orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SELECTION/TAILLES
Code REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116
Mesure Xs S M L XL XXL
Circonf. cuisse prise
15 cm au-dessus du 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
milieu de la rotule cm
Longueur cm
GenuSKILL 04/16 & & & & & &
Fongteutchy 27 27 27 27 27 27

GenuSKILL 60/63
Couleur gris
GenuSKILL 04/60/63: ambidextre - GenuSKILL 16: préciser droit e gauche

ENTRETIEN

2 Ne pas blanchir X! Pas de nettoyage chimique

28 Ne pas repasser B Ne pas sécher en séchoir

W& Instructions de lavage: lavage a la main jusqu'a 30° C avec du savon neutre. Laisser sécher loin de toute source de
chaleur.

Lorthése et ses composants doivent étre éliminés en respectant les normes environnementales.

INDICATIONS GENUSKILL 04/60/63

+ Gonalgies dues a des contusions

Début d'arthrose

Seulement GenuSKILL 04/63: Chondropathie/chondomalacie fémoro-rotulienne

Seulement GenuSKILL 04: Légeére instabilité rotulienne

Seulement GenuSKILL 04/63: Prévention de la luxation de la rotule lors de la pratique sportive
+ Seulement GenuSKILL 60: Entorses des ligaments collatéraux de type |

+ Seulement GenuSKILL 60: Tendinites

INDICATIONS GENUSKILL 16

+ Instabilité latérale-médiale de la rotule
+ Arthrose fémoro-rotulienne

+ Gonarthrose

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue a ce jour

CARACTERISTIQUES ET MATERIAUX

+ Structure en tissu BreathSkill :

- souple et respirant

- texture en 3D

- couverture extérieure avec texture spéciale a résille pour une meilleure résistance

Partie postérieure en CompresSkill:

- fil multifibre élastique et compressif

- profil extrémement bas antifatigue (flexion du genou)

- adaptabilité maximale

- parfaite adhérence au membre

Seulement GenuSKILL 60: Sans orifice rotulien

Seulement GenuSKILL 60 / 63: Hauteur réduite

+ Seulement GenuSKILL 63: Orifice rotulien

+ Seulement GenuSKILL 04: Partie c6té face en FlexSkill (bi-couplé avec un tissu technique) avec soudure spéciale a profil bas
Seulement GenuSKILL 04: Dotée d'un stabilisateur de rotule

Seulement GenuSKILL 04 / 16: Attelles latérales et médianes pour que la genouillére reste en position en cours
d'utilisation

Seulement GenuSKILL 16: Systéme d'alignement rotulien

- stabilisateur latéral en J en matériau type mousse

- rotule de renfort et traction avec sangles a poulie (réglables sur mesure)

ENFILAGE

GenuSKILL60

1 Enfiler la tubulaire sur le genou, étiquette orange dirigée vers le haut (illustration A).

2 Positionner la genouillére avec le tissu CompresSkill derriére le genou.

GenuSKILLO04 - GenuSKILL63

1 Enfiler la tubulaire sur le genou, étiquette orange dirigée vers le haut (illustration B).

2 Positionner la genouillere en faisant en sorte que la rotule se trouve exactement au centre de 'ouverture (illustration C).

GenuSKILL16

1 Ouvrir les sangles de rotule en refermant provisoirement les scratchs sur eux-mémes.

2 Enfiler la tubulaire sur le genou, étiquette orange positionnée vers le haut (illustration D), en faisant bien attention que
l'ouverture s'ajuste avec la rotule. Instabilité latérale: le stabilisateur doit se trouver en position latérale par rapport a la
rotule. Instabilité médiane: le stabilisateur doit se trouver en position médiane par rapport a la rotule (illustration E).

3 Faire passer la sangle supérieure dans la boucle correspondante, tendre et fixer avec le Velcro® (illustration F).

4 Répéter l'opération avec la sangle inférieure (illustration G).

NOTE: si les sangles venaient a s'avérer trop longues, il est possible de les couper sur mesure en réappliquant ensuite
le Velcro® correspondant en forme de Y (illustration H, I).

l] LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE
Ginocchiera

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilita, che il presente dispositivo medico
e diclasse | ed & stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni
sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo
adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® & un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D’'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o
tumefazioni. E consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva
o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti.

In caso di dubbio sulle modalita di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere
attentamente la composizione del prodotto sull’etichetta interna.

E consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici (solo REF. 33104,
REF. 33116). Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

E’ consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da
un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformita alle esigenze individuali. Per garantirne I'efficacia, la
tollerabilita e il corretto funzionamento & necessario che I'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico.

La responsabilita del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. Lortesi & fatta per I'utilizzo
da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilita, in base a quanto previsto dal
regolamento per i dispositivi medici.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di
dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di
particolare gravita, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorita competente del proprio Stato. Lefficacia ortopedica del
prodotto é garantita solo con I'utilizzo di tutte le sue componenti

ASSORTIMENTO/TAGLIE
Codice REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116
Taglia Xs S M L XL XXL
Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
rotula cm
Lunghezza cm
GenuSKILL 04/16 & & & & & &
Lunghezza cm
GenuSKILL 60/63 & & & & & &
Colore grigio

GenuSKILL 04/60/63: ambidestro - GenuSKILL 16: indicare destro o sinistro

MANUTENZIONE

2% Non candeggiare & Pulizia chimica non consentita

28 Non stirare B Non asciugare in asciugatrice

W8 |struzioni per il lavaggio: lavare a mano ad una temperatura di max 30° C con detergente neutro.
Far asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente

INDICAZIONI GENUSKILL 04/60/63

+ Gonalgie dovute a contusioni

Iniziali stati artrosici

Solo GenuSKILL 04/63: Condropatia/condomalacia femoro-rotulea

Solo GenuSKILL 04: Lieve instabilita rotulea

Solo GenuSKILL 04/63: Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva
+ Solo GenuSKILL 60: Distorsioni dei legamenti collaterali di | grado

+ Solo GenuSKILL 60: Tendiniti

INDICAZIONI GENUSKILL 16

+ Instabilita latero-mediale della rotula
+ Artrosi femoro-rotulea

+ Gonartrosi

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

+ Struttura in tessuto BreathSkill:

- morbido e traspirante

- tessitura in 3D

- copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza

Parte posteriore in CompressSkill:

- filato multifibra elastico e compressivo

- bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)

- massima adattabilita

- perfetta aderenza all'arto

Solo GenuSKILL 60: Senza foro rotuleo

Solo GenuSKILL 60 / 63: Altezza ridotta

+ Solo GenuSKILL 63: Foro rotuleo

+ Solo GenuSKILL 04: Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso profilo
Solo GenuSKILL 04: Dotata di stabilizzatore rotuleo

Solo GenuSKILL 04 / 16:Stecche laterale e mediale per tenere in posizione la ginocchiera durante I'utilizzo
Solo GenuSKILL16: Sistema di allineamento rotuleo

- stabilizzatore laterale a J in materiale espanso

- patella di rinforzo e spinta con tiranti a verricello (regolabili a misura)

APPLICAZIONE

GenuSKILL60

1 Infilare il tubolare sul ginocchio con I'etichetta arancione verso I'alto (fig. A).

2 Posizionare la ginocchiera con il tessuto CompresSkill dietro al ginocchio.

GenuSKILLO04 - GenuSKILL63

1 Infilare il tubolare sul ginocchio con I'etichetta arancione verso I'alto (fig.B).

2 Posizionare la ginocchiera con la rotula esattamente al centro del foro (fig.C).

GenuSKILL16

1 Aprire i tiranti di rotula richiudendo provvisoriamente i velcri su loro stessi.

2 Infilare il tubolare sul ginocchio con I'etichetta arancione verso l'alto (fig.D) facendo attenzione che il foro combaci
con la rotula. Instabilita laterale: lo stabilizzatore deve essere laterale alla rotula. Instabilita mediale: lo
stabilizzatore deve essere mediale alla rotula (fig.E).

3 Far passare la cinghia superiore nella fibbia corrispondente, tendere e fissare col Velcro® (fig. F).

4 Ripetere I'operazione con la cinghia inferiore (fig. G).

i NMPOYUTANTE BHUMATE/IbHO JAHHYIO UHCTPYKLIUIO N COXPAHUTE EE.
OpTe3s Ha KONEHHHbIi cycTaB

LOEKNAPALIUA O COOTBETCTBUK OT MPOU3BOAUTENA

MpoussoauTens B nuue komnanuu ORTHOSERVICE AG 3asBnsieT 0 CBOEi UCKNKOUNTENbHON OTBETCTBEHHOCTH, YTO 3TO
MeZAMLMHCKOE U3fenne Knacca |, v M3roToBNeHo B COOTBETCTBUM C Tpe6oBaHusmu Pernamenta EC 2017/745 (EU MDR).
ot WHCTPYKL UK 6binn MOAroTOBJIEHbI B COOTBETCTBUM C OCHOBOMOMAraWmMMu NpuHuMnamMm, ynoMaHyTbIMU BbiLLE. OHun
npe, Ana obecn Hap 0 1 6e30MaCHOr0 UCMOMb30BaHUA MeAUUNHCKOro usaenusa.

TOProBblE MAPKW MATEPUANIOB
Velcro® - 370 3aperucTpupoBaHHas Toprosas Mapka komnanuu Velcro Industries B.V.

MEPbI MPEJOCTOPOXHOCTU

Hal'lpﬂ)KEHME, Co3faBaeMoe u3fenneM He [OJKHO CAaB/iWBATb MOBPEXAEHHbIE YyYaCTKU KOXW WKW OnyXonu. He
PeKoMeHAyeTCcA CULLKOM NnepeTarnBaTtbh U3jenue Bo n36exaHne HexenaTesbHoro AaBNeHNA Ha HepBHble U COCYAUCTbIE
OKOHYaHUs. B cryyae BO3HMKHOBEHUS COMHEHWIl B MPUMeHeHUM u3penus obpatutech K Bpauy, dusmotepanesTy,
TeXHUKy-opToneay. 03HaKOMbTeCh BHUMATENbHO C COCTABOM M3/\eNNs, KOTOPbI yKasaH Ha BHYTPeHHeii aTukeTke. He
PEKOMeH/YETCS Of\eBaTb M3AEeM1e BONN3M OTKPBITOrO OFHS UM CUIbHBIX 3NEKTPOMATHUTHbIX UCTOYHNKOB. (ToNbko REF.
33104, REF. 33116). He NpuMeHATb Npu NPSIMOM KOHTAKTE C OTKPbITHIMU paHamu.

NPEAYNPEXAEHUA

310 iCKOe MpUCNoce DOMDKHO 6bITb BLINUCAHO BPAyoOM MM (U3NOTEPANEBTOM U HANOXEHO TEXHUKOM-
OpTONeZlOM B COOTBETCTBUM C WHAMBMAYANbHbIMU NOTPEGHOCTAMM MauueHTa. MpaBUNbHOE MPUMEHEHUE U3aenus
HEOo6XOANMO NS 06ecneyeHnst ero aGpMEKTUBHOCTU. BCe 3MEHEHUS KOHCTPYKLUM FONXKHBI 6bITb Ha3HaueHbl Bpayom/
(u13M0TEPANeBTOM/TeXHUKOM-0PTONEZOM.

I'Ipoussogmenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTb B CNyYae HeHajAiexallero Ucnosib3oBaHua u3penus.

PeKoMeHpyeTcs UCMob30BaTb TONbKO [ OAHOTO MaLMeHTa, B NPOTUBHOM Clyyae NPOU3BOAUTENb CHUMAET ¢ cebs
BCAKYI0 OTBETCTBEHHOCTb OCHOBbIBAsACH Ha TPEBOBAHUAX K MEJMLIMHCKUM U3AENUAM.

Y rMnepyyBCTBUTENbHbIX NALMUEHTOB MPU HEMOCPEACTBEHHOM KOHTAKTe C KOXei MOryT NOSBUTLCA MOKPAacHeHWe unu
pasppaxeHue. B cnyyae BO3HUKHOBEHMS 60NEBbIX OLLYLLEHWH, OTEKOB, IPUNYXNOCTEN HEMEZNEHHO 06PaTUTECh K CBOEMY
Nevallemy Bpauy, U NpuU HanUuuM CepbesHbIX MOCNEACTBUA NPOMHMOPMUPOBATL MPOU3BOAUTENS U KOMMETEHTHblE
opraHbl B COOTBETCTBYDOI.I.LEVI CTpaHe. 3¢¢eKTMBHOCTb MeAWUWHCKOro usgenus ﬁyneT obecneyeHa TONbKo B cnyvae
MCMO/b30BaHUA BCEX €r0 KOMMOHEHTOB.

TABJIULIA PABMEPOB
Apt REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116
Pasmep Xs S M L XL XXL
06xsar 6epgpa B 15 cm
OT LLeHTPa KONeHHO# 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
yaweyku (cm)
JnuHa cm
GenuSKILL 04/16 & & & & & S
JnuHa cm
GenuSKILL 60/63 & & & & & &
Liget cepblit

GenuSKILL 04/60/63: onnHakoBO NOAXOAMT KaK ANs N€BOro, Tak v AN NPaBoro konexa
GenuSKILL 16: MpaBbiit/JleBbiii

yXoZ4 3A U3AENUEM

A Heot6enusatb X! He noaBepraTb XUMUYECKOV YMCTKe

22 He rmapuTh He CyWTb B CylInnKe

WS WHCTpyKuum no Moiike: PyyHas Molika Bogoii Temnepatypoit 40 30°C u PH-HeiiTpanbHbIM MbloM. CywuTh
cneayeT BAanu 0T UCTOYHUKOB Tenna.

BbiGpacbiBaTh B MecTax, CnelnanbHo npesiHasHayeHHbIX AnA c6opa Mycopa kak camo U3fenue, Tak U niobyio u3

COCTaBAAW{NX €ro yacTeil.

MOKA3AHMSA GENUSKILL 04/60/63

« bonu B KOneHHOM CycTaBe, Bbl3BaHHble yLIJVIﬁaMM

HauanbHble cTaguu apTposa

Tonbko GenuSKILL 04/63: HapkoneHHo-6e;peHHas XOHAPONaTUs XOHAPOMANsLns

« Tonbko GenuSKILL 04: lerkas HecTabunbHOCTb HAaAKONEHHMKA

* Tonbko GenuSKILL 04/63: MpeaynpexpeHne BbIBUXOB HaZKONEHHON YalleYKN BO BPEMSA 3aHATHIA CNOPTOM
Tonbko GenuSKILL 60: luctopcuu konnatepanbHbix CBA30K lil cTeneHm

Tonbko GenuSKILL 60: TeHAUHNTBI

MOKA3AHUA GENUSKILL 16

« JlaTepanbHo-MepnanbHas HeycToMYMBOCTb HAAKONEHHOM Yalleyku
+ ApTpo3 Ta306eApeHHOr0/KONEHHOro cycTaBa

+ ToHapTpo3

MPOTUBOMOKA3AHUA

Ha AjaHHbIit MOMEHT He 3BECTHO

XAPAKTEPUCTUKN U MATEPUAJIbI
« KoHcTpykuus u3 Tkanu BreathSkill:
- MArkasa u Ablllauas TkaHb
- 3D TekcTypa
- BHELWHee NOKPbITUE U3 CreLnanbHoii CeT4YaToil TKaHu NS 60MblUei MPOYHOCTY.
+ 3apHss yacTb u3 TkaHu CompressSkill:
- Ynpyras KOMMpeccuoHHas MHOTrOBONIOKOHHaA Npsxa
- CBEpXTOHKMIA Npoduib, cnocobeTByOWMit 6e3601€3HEHHOMY CTUGAHUIO KONEHa
- OnTuManbHas afjlanTayus K cyctaBy
- YBoGHOe npuneraxue K KOHEYHOCTH
+ Tonbko GenuSKILL 60: Bes oTBepcTMS AN KONEHHOW Yalleykm
« Tonbko GenuSKILL 60 / 63: YkopoyeHHas AnuHa
+ Tonbko GenuSKILL 63: OTBepcTUe AN KONEHHON YalleyKn
« Tonbko GenuSKILL 04: MepeaHss yacTb 3 Tkaxu FlexSkill (3BYXKOMNOHEHTHas CTPYKTYpa U3 TEXHUYECKOI TKaHM)
o Ci HU3KonpoQ wBamm
Tonbko GenuSKILL 04: CTa6unuaatop KoNEeHHON YaLieyku
Tonbko GenuSKILL 04 / 16: BokoBble 1 MefuasnbHble pe6pa XecTKOCTH BO U3GeXxaH1e CMeLLieHIs opTesa Npu UCrosb30BaHUM
+ Tonbko GenuSKILL 16: CucTema BbIpaBHUBAHUS HAAKONEHHOM YaLleyKu
- J-06pasHblit 60KOBOI CTaGUAM3ATOP M3 BCMIEHEHHOTO MaTepuana
- Haknapka ans ycuneHus  noAAepXKI KONEHHON YalleyKy C perynnpyeMbiMu no pasmepy NeHTamm 19 3aTArMBaHus

MPUMEHEHUE

GenuSKILL60

1 HapeHbTe Tpy6YaTblit HAKONEHHUK Ha KONEHO TakMM 06pa3oM, YTOBbI OpaHXEBbI APbIK 6bin HaBepxy (puc. A).

2 Pa3MecTuTe HaKONEHHUK Tak, YTo6bl TkaHb CompresSkill Haxogunach 3a KoneHoM.

GenuSKILLO4 - GenuSKILL63

1 HageHbTe Tpy6yaTblit HAKONEHHUK Ha KONIEHO TakUM 06pa3oM, YTo6bI OpaHXeBbIi APAbIK 6bin HaBepxy (puc. B).

2 Pa3MecTuTe HaKONEHHWK Tak, YToGbl HAaKONEHHas Yalleyka HaxoAnunach TOYHo nocepeanHe oteepcTus (puc. C).

GenuSKILL16

1 OcnabbTe NEHTbI ANA 3aTATMBAHUA HAAKONEHHOW Yalleyku, BDEMEHHO 3aCTErHYB IUMYYKM Ha CaMux cebe.

2 HapeHbTe Tpy6uaTblit HAKONEHHMK Ha KOMIEHO TakvM 06pa3oM, YTO6bI OpaHXXeBbIit AP/bIK 6bin HaBepxy (puc. D), npocneavs
3aTeMm, YTOGbI HaJIKONEHHaA Yalleyka Haxogmnach B OTBEPCTUN. B cnyvae naTepaanoﬁ HECTaBUIbHOCTH: CTaﬁWWISaTOp
AOMKEH 6bITb pacnonoxeH C60Ky 110 OTHOLLEHMIO K KONEHHOIA Yalleyke. B cnyvae MEAMaﬂbHOVI HEeCTabubHOCTH:

NOTA: se le cinghie dovessero risultare troppo lunghe, & possibile tagliarle a misura ri-applicando successi ite
il corrispondente Velcro® ad Y (fig. H, 1).

cT )P IONKEH ObITb PACTIONOXEH MEAUALHO MO OTHOLUEHMHO K KONEHHOM Yalueuke (puc. E).

3 TponycTuTe BEPXHUA peMeHb Yepes COOTBETCTBYHOLLYIO NPSKKY, 3aTAHUTE U 3adUKCUPYITE C NOMOLLBIO NUMYYKM
Velcro® (puc. F).

4 ToBTOpHUTE aHaNOrMYHOE AeNCTBUE C HIKHUM peMHeM (puc. G).
MPUMEYAHME: ecniv peMHM OKaXyTCs CIIMLIKOM AMHHBIMM, UX MOXHO 06pe3aTb No pa3Mepy U MOBTOPHO
3adMKCHPOBATH C MOMOLLbIO COOTBETCTBYHOLEN Y-06pa3Hoit nunyuku Velcro® (puc. H, 1).

S NPOUNTAWTE YBAXKHO [IAHY IHCTPYKLYIIO | 3BEPIFAWTE ii
OpTe3 Ha KoniHHMii cyrno6

AEKNAPALLIA NPO BIANOBIAHICTb BIJJ BAPOBHUKA.

Bupo6Huk B 0co6i komnawii ORTHOSERVICE AG 3asiBnsie Npo CBOK BUHSATKOBY BiANOBIAa/bHICTb, WO Lie MeANYHMI
BUPI6 Knacy |, Ta BUroTOBAEHUit BiANOBIAHO A0 BMMOr Pernamenty €C 2017/745 (EU MDR). Lii iHcTpykuii 6ynu
NiAroToBNEHi BiANOBIAHO A0 OCHOBOMOMOXHMX MPUHLMNIB, 3rafiaHnx BUlle. BoHM npusHayeHi pns 3abeaneyeHHs
HaNeXHoro Ta 6e3neyHoro BUKOPUCTaHHA MELUYHOTO BVIPOﬁy.

TOProBl MAPKW MATEPIANIB
Velcro® - Lie 3apeecTpoBaHa ToproBa Mapka komnaHii Velcro Industries B.V.

3ANOBDKHI 3AX0AU

Hanpyra, 0 cTBOPOETbCS BUPOGOM, He NOBUHHA 3[aBNIOBATY NOLKOAXKEHI AiNAHKM LWKipy a6o Npumyxnocri.

He PEeKOMeHAYETbCA 3aHaATO nepeTarysatu BVIpiﬁ, IJ.|,06 YHUKHYTU HebaxaHoro TUCKY Ha HEpBOBi Ta CyﬂVIHHi
3aKiHYeHHs.

Y pasi BMHWUKHEHHS CYMHIBIB y 3acToCyBaHHi BUpOGY 3BepHiTbCA A0 Nikaps, disioTepanesTa, TexHika-opTonesa.
YBaXHO 03HaiioMTecs 3i CKnafioM BUPOGY, KU BKa3aHWii Ha BHYTPIlLHIil eTUKeTLi. He pekoMeHAYeTbCS oaaraTi BUpi6
no67m3y BiAKPUTOrO BOTHIO 60 MOTYXHUX enekTpomarHiThux gxepen (REF. 33104, REF. 33116). He 3actocoByBaty
npy NPAMOMY KOHTaKTi 3 BiKpUTUMM paHaMu.

MONEPEAXEHHA

Lleit MefnyHWiA BUPIG NOBUHEH 6YTU BUNMCAHMI NikapeM abo (isioTepaneBTOM i HaKNafeHuii TEXHIKOM-0pTONeAOM
BIANOBIAHO A0 iHAMBIAyanbHUX NOTPe6 nauieHTa. MpaBunbHe 3aCTOCYBaHHA BUPOGY HEOGXifHe Ans 3abe3neyeHHs
iioro eeKTMBHOCTI. YCi 3MiHM KOHCTPYKLUii MatoTb 6YTH NpuaHayeHi nikapem/disiorepaneBToM/TeXHIKOM-OPTONEOM.
BMPO6HUK He Hece BifMOBIAANbHOCTI Y pa3i HEHaNeXHOro BUKOPUCTaHHS BUPOGY.

PeKOMeHAyeTbCA BUKOPUCTOBYBATU TiNbKM AN OAHOTO MNaLieHTa, iHakKie BUPOOGHMK 3HiMae 3 ceGe 6yab-aky
BifANOBIAANbHICTb, FPYHTYIOYMCH HA BUMOTaX A0 MEJIMYHMX BUPOGIB. Y rinepuyTanBIX NaLieHTiB npu 6esnocepesHbOMy
KOHTaKTI 3i LWKIPOK MOXYTb BUHMKHYTU NOYEPBOHIHHSA a60 NOAPa3HEHHS.

Y pasi BUHUKHEHHSA 60/1bOBUX BifUYTTiB, HAGPSKIB, NPUNYXNOCTEN HerailHo 3BEPHITLCS 0 CBOTO NiKaps, i 3a HasiBHOCTI
Ccepilo3HUX HacniaKiB NpoiHhopMyBaTH BUPOGHUKA Ta KOMMETEHTHI OPraHu y BiANOBiAHIN KpaiHi.

EcdbekTUBHICTb MeAnuHOro BUpOGY 6yse 3abe3neyeHa uwe y pasi BAKOPUCTAHHS BCIX OTO KOMMOHEHTIB.

niasIP/PO3MIPU

Koa REF. 33160 - REF. 33163 - REF. 33104 - REF. 33116
Poamip Xs s M L XL XXL
OKpYXHICTb CTerHa

GG 33/39 3945 45/52  52/58  58/66  66/75
KONIHHOI YalleyKu cM

[oBxuna cm

GenuSKILL 04/16 & & & . & &
Hopmialcy 27 27 27 27 27 27

GenuSKILL 60/63
Konip

cipuit
GenuSKILL 04/60/63: nigxofuTb A1 niBoi Ta npasoi - GenuSKILL 16: okpemo ans nisoi a6o npasoi

Aornap 3A BUPO6OM

2 He Bigbinosatn X He nippaBatn XIMIYHOMY YMLLEHHIO

22 He rnagutu He cywuTu B CyWwnnbHiin MawnHLi

W& |HCTpyKUT 3 npaHHsa: PyuHe npaHHs Bogoto npu Temnepartypi 40 30 ° C 3 HeidTpanbHUM MUIOYNM 3aCOGOM.
CywuTu cnif noaani Bif NPAMUX [XKepen Tenna.

He Bukupaiite ToBap a6o 6y/b-AKi HOro KOMMOHEHTYU B HABKONULIHE CEPe/loBMLLLE.

NOKA3AHHA GENUSKILL 04/60/63

Binb y KoniHi yepe3 3abuTTs

lMoyatkosi cTapii apTpo3y

Tinbku GenuSKILL 04/63: HagkoniHHo-CTerHoBa XoHApoNaTis XoHAPOMansaLisa

Tinbku GenuSKILL 04: Jlerka HecTabinbHicTb HaAKOMIHKA

« Tinbku GenuSKILL 04/63: MpodinakTika BUBMXY HaAKOMiHKa Mif Yac 3aHATb CNOPTOM
« Tinbku GenuSKILL 60: po3TArHeHHs KonaTepanbHux 3B'A30K 1-ro CTyneHs

Tinbku GenuSKILL 60: TeHANHIT

MOKA3AHHA GENUSKILL 16

« JlaTepanbHo-MefjianbHa HecTabiNbHICTb KOMHHOI Yalleykn
* ApTpO3 Ta30CTErHOBOro/KOAIHHOrO Cyrno6a

« ToHapTput

NPOTUNOKA3AHHA

Ha paHuit MOMeHT He BUABNEHO

XAPAKTEPUCTUKW TA MATEPIANN

+ KoHcTpykuis 3 TkaHuHy BreathSkill:

- M'Aika Ta iuxatoya TkaHuHa

- 3D TekcTypu

- 30BHilLHE NOKPUTTA i3 cnewianbHoi CiTYacTol TKaHUHU ANs 6iNbLUoT MiLLHOCTI.

3ajiHa yacTuHa 3 TKaHuHW CompresSkill:

- eNacTUYHUIA MYyNbTUBONOKHUCTHIA | KOMNpECiitHKii MaTepian

- HAATOHKWIA Npodinb, Wo cnpuse 6e360NiCHOMY 3rUHAHHIO KONiHa

- oNTUManbHa aganTallis o cyrno6a

- 3pyyHe NpUNAraHHs A0 KiHLiBKK

Tinbku GenuSKILL 60: bes oTBopy Ans KOAIHHOT YawwKn

Tinbku GenuSKILL 60 / 63: YkopoueHa Bepcis

« Tinbku GenuSKILL 63: OTBip Ans KONIHHOT YaLLKK

« Tinbku GenuSKILL 04: MepegHs yactuHa 3 TkaHuHu FlexSkill (3BOKOMMNOHEHTHA CTPYKTypa 3 TEXHIYHOT

TKaHWHW) 3i CnewianbHUMK HU3bKONPOQINbHAMY WBaMU

Tinbku GenuSKILL 04: Cta6inisatop KoMiHHOT Yalukm

Tinbku GenuSKILL 04 / 16: biuni Ta MeflianbHi pe6pa )OpCTKOCTi, W06 YHUKHYTI 3MillleHHs OpTe3Y NPy BUKOPUCTAHHI
Tinbku GenuSKILL 16: Cuctema BUPiBHIOBaHHS HaAKOMIHHOI YaLKK

- J-nogiGHuit GiuHwii cTabinizaTop i3 cniHeHoro Matepiany

- Haknapka ans nocunexHs ta nigTPUMKIM KONIHHOI YallKy 3 perynboBaHMM 3a PO3MIPOM CTpPiYKaMu ANS 3aTAryBaHHA

BAATAHHA BUPOBY IHCTPYKLLISl N0 3ACTOCYBAHHIO

GenuSKILL60

1 HapsrHiTb BUpiG Ha KONiHO TaKUM YMHOM, 106 MOMapaHyeBuil AspauK 6yB 3Bepxy (Man. A).

2 Po3TaluyiiTe dikcatop Ans KoniHa Tak, o6 TkaHuHa CompresSkill 3Haxogunacs nosagy konixa.

GenuSKILLO04 - GenuSKILL63

1 HagsarHiTb Tpy6yacTuit BUPI6 Ha KONIHO TaKUM YMHOM, LLO6 NoMapaHyeBuit ApauK 6ys 3sepxy (Man. B).

2 PO3MICTiTb HaKONIHHNK TaK, W06 Yalka 6yna nocepefuHi otBopy (Man. C).

GenuSKILL16

1 Po3KpuiiTe pemMeHi KONIHHOT YaLeyku.

2 HapsrHiTb Tpy6yacTuii HAKONIHHUK Ha KONIHO TaKUM YMHOM, 06 NoMapaHyeBmil spauk 6y 3sepxy (Man. D),
posTalyiTe dikcaTop Tak, Wo6 KoNiHHA Yalieyka 3HaxoAuNach B 0TBOPI. Y pasi natepanbHoi HeCTa6iNnbHOCTI:
cTabinisatop NoBUHEH GYTM PO3TaLIOBaHMii NaTepasnbHO MO BifHOLEHHIO 0 KOMIHHOT yaweyky. Y pasi MegianbHoi
HecTa6inbHOCTi: cTa6ini3aTop NoBUHeH GyTu PO3TALLOBaHMI MeAaNbHO MO BiHOLEHHIO A0 KOMIHHOI Yawku (Man. E).

3 TMponycTiTb BEPXHiil peMiHb Yepes BiANOBIAHY NPSIXKY, 3aTArHITH Ta 3adikcyiiTe 3a AoNoMoroto unyyky Velcro® (man. F)

4 TloBTOPITb NOAIGHY Ait0 3 HUKHIM pemMeHeM (Man. G).

MPUMITKA: A0 pemeHi BUSIBNATbCSA HAATO AOBIMMM, iX MOXHA 06pi3aTit 3a po3MipoM Ta NOBTOPHO 3adikcyBaTh
33 lonoMoroto BignosigHoi Y-nogi6Horl nunyyku Velero® (man. H, 1).

- Onuck Ta 306paxeHHs, NPeACTaBeHi B LibOMY AOKYMEHTI MaloTb PeKOMEHAALLiiHMiA Ta KOMepLiliHuii xapakTep.
Komnais Oprocepsic 3anuwae 3a co60to NpaBo 3a HEOBXiAHOCTi BHOCUTH 3MiHU.



