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Knee orthosis with hinges 
and F-E control
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PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

Orteza stawu kolanowego z szynami bocznymi z regulacją zakresu ruchomości
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy wyrób medyczny
należy do klasy I i został wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te zostały
sporządzone w zastosowaniu wyżej wymienionego rozporządzenia. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego i 
bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI HANDLOWE MATERIAŁÓW
Velcro® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Zaleca się, aby nacisk wywierany przez produkt nie działał na części ciała, które są zranione, opuchnięte lub obrzęknięte.
Wskazane jest, aby nie dociskać nadmiernie produktu, by nie powodować miejscowego nadmiernego ciśnienia lub ucisku 
leżących w tym obszarze nerwów i/lub naczyń krwionośnych. Zaleca się noszenie bielizny, unikając bezpośredniego 
kontaktu ze skórą. W razie wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą 
lub technikiem ortopedą. Należy uważnie przeczytać skład produktu na wewnętrznej etykiecie.
Nie zaleca się umieszczania i używania wyrobu w pobliżu otwartych płomieni lub silnych pól elektromagnetycznych.
Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z otwartymi ranami.

OSTRZEŻENIA
Zaleca się, aby produkt, przeznaczony do wymienionych poniżej wskazań, został przepisany przez lekarza lub 
fizjoterapeutę i dopasowany przez technika ortopedę, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewnić skuteczność 
produktu, tolerancję i prawidłowe działanie, aplikacja musi być przeprowadzona z najwyższą starannością. Nigdy nie 
należy zmieniać ustawień dokonanych przez lekarza / fizjoterapeutę / technika ortopedę. Odpowiedzialność producenta 
nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania lub dostosowania.
Orteza jest przeznaczona do użytku tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym razie producent zrzeka się wszelkiej 
odpowiedzialności, opierając się na przepisach rozporządzenia o wyrobach medycznych. U osób nadwrażliwych, 
bezpośredni kontakt produktu ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie. W przypadku pojawienia się 
bólu, obrzęku, opuchlizny lub jakiejkolwiek innej nietypowej reakcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, a 
w przypadku problemu szczególnej wagi, należy zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w swoim kraju. 
Skuteczność ortopedyczna produktu jest gwarantowana tylko przy użyciu wszystkich jego elementów.

ASORTYMENT/ROZMIAR

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
  Nie chlorować Nie prać chemicznie
  Nie prasować  Nie suszyć mechanicznie
  Instrukcja prania:
  Prać ręcznie w temperaturze do 30°C przy użyciu neutralnego mydła.  
  Suszyć z daleka od źródła ciepła.
Produktu, ani żadnych jego części, nie wolno utylizować w kanalizacji oraz w pojemnikach domowego użytku
WSKAZANIA
•  Funkcjonalne leczenie urazów zwichnięcia I i II stopnia więzadła pobocznego przyśrodkowego / bocznego    
•  Zapobieganie nawrotom zwichnięć MCL i LCL podczas zajęć sportowych
•  Przewlekła niestabilność boczno-przyśrodkowa
•  Artroza rzepkowo-udowa 
•  Niestabilność stawów (kolano nieoperacyjne)
PRZECIWWSKAZANIA
Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazań
WŁAŚCIWOŚC I MATERIAŁY 
•  Główny materiał, BreathSkill:
 - miękki i oddychający
 - tkanie 3D 
 - Pokrycie o siatkowej strukturze zapewniające mocniejszą i trwalszą konstrukcję
•  Tył jest wykonany z tkaniny CompresSkill: 
 - Elastyczna przędza wielowłóknowa, uciskająca 
 - Ultra niski profil przeciwdziałający dyskomfortowi (zgięcie kolana) 
 - W pełni adaptowalny 
 - Doskonale przylegający do kończyny
•  (Tylko GenuSkill22,22A,24A) Zawiasy policentryczne, które można łatwo regulować od zewnątrz za pomocą sworzni. 

Ustaw zgięcie, wyprost lub blokadę na 0 °, 15 °, 30 °, 60 ° lub 90 °
•  (Tylko GenuSkill26,22) Część przednia wykonana z materiału FlexSkill (połączona z tkaniną techniczną) ze specjalnym 

szwem o niskim profilu.  Wyposażona w stabilizator rzepki
•  (Tylko GenuSkill26A,28A,22A,24A) Zapięcie z przodu na rzep Velcro®; unowocześniony wzór dla większej łatwości zamykania
•  (Tylko GenuSkill26,26A,28A) Nowe policentryczne łączenie z systemem CLICK-CLACK o ultra niskim profilu, można 

łatwo regulować za pomocą klinów, BEZ użycia jakichkolwiek narzędzi: 
 - rozszerzenie: 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °, 
 - zgięcie: 45 °, 60 °, 75 °, 90 °, 
 - blokada: 0 °, 10 °, 20 °, 30 °
•  Nowy system zamykania pasów: 
 - Pierwsza regulacja za pomocą Velcro® w kształcie litery Y – kolejna, odpinanie/zapinanie za pomocą klamry 

błyskawicznej, przeciąganie pasów Velcro® przez pierścienie
PIERWSZE ZAŁOŻENIE ORTEZY PRZEZ LEKARZA / TECHNIKA ORTOPEDĘ
1  Nakolannik jest wyposażony w otwarte pasy, gotowe do regulacji 
 GenuSkill22 · GenuSkill26 
 - Wsuń nakolannik pomarańczową etykietę do góry (rys. A). 
 - Umieść przedni otwór centralnie na kolanie. 
 GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A 
 - Otwórz nakolannik, umieść go pomarańczową etykietą do góry i owiń wokół wyprostowanego kolana. Umieść kolano 

w przednim otworze najbardziej centralnie jak jest to możliwe. Zamknij ortezę za pomocą rzepów Velcro® (najpierw 
górny rzep (rys. B), a następnie dolny (rys. C)). 

2  W razie potrzeby zdejmij nakolannik, wyjmij szyny z kieszonek, wymodeluj je, umieść w  kieszonkach i ponownie nałóż 
nakolannik.

3  Wyreguluj pasy (w długich modelach: zacznij od najwyższego pasa na udzie): 
 - Pociągnij pas do przodu 
 - Przymocuj go do rzepu Velcro® powyżej klamry znajdującego się po przeciwnej stronie zamocowania z guzikiem (rys. D) 
 - Przeciągnij końcówkę pasa przez naprzeciwległy pierścień z tyłu i zapnij go na sobie, przymocowując końcówkę do 

rzepu Velcro® (rys. E). Jeśli jest zbyt długi przytnij go do odpowiedniego rozmiaru i ponownie przymocuj do rzepu 
Velcro® w kształcie litery Y.

 4 W razie potrzeby ustaw wymagany stopień zgięcia/wyprostu 
 GenuSkill22 · GenuSkill22A · GenuSkill24A 
 - Otwórz pokrywę (rys. F), ustaw sworznie do żądanego stopnia zgięcia/wyprostu (rys. G), zamknij pokrywę
 GenuSkill26 · GenuSkill26A · GenuSkill28A 
 - Otwórz pokrywę zawiasu, przesuwając dwie półpokrywy na boki (rys. H), zdejmij centralny element blokujący (rys. I) a 

następnie włóż / wymień kliny i ustaw wymagany stopnia zgięcia / wyprostu (rys. L) 
 - Wstaw na swoje miejsce centralny element blokujący (rys. M) i przesuń dwie półpokrywy do środka, aż usłyszysz 

charakterystyczny KLIK blokady zabezpieczającej  (rys. N)
KOLEJNE ZASTOSOWANIE
1  Odepnij wszystkie pasy: 
 - Otwórz zapięcie na rzep Velcro® (rys. O) 
 - Odepnij zamocowanie z guzikiem (rys. P) 
 - Dla modeli zamkniętych (GenuSkill22 · GenuSkill26) odczep również pas Velcro® po przeciwnej stronie zamocowania 

z guzikiem
2  Załóż nakolannik
 GenuSkill22 · GenuSkill26 
 - Wsuń nakolannik pomarańczową etykietą do góry (rys. Q)
 - Umieść przedni otwór centralnie na kolanie.
 GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A 
 - Otwórz nakolannik, umieść go pomarańczową etykietą do góry i owiń wokół wyprostowanego kolana. Umieść kolano 

w przednim otworze najbardziej centralnie jak jest to możliwe. Zamknij ortezę za pomocą rzepów Velcro® (najpierw 
górny rzep (rys. R), (rys. B), a następnie dolny (rys. S)).

3  Zapnij pasy (w długich modelach: zacznij od najwyższego pasa na udzie): 
 - Dla modeli zamkniętych (GenuSkill22 · GenuSkill26) napnij pas i przyczep do rzepu Velcro® znajdującego  po 

przeciwnej stronie zamocowania z guzikiem (rys. T)
 - Przyczep klamrę do zamocowania z guzikiem (rys. U)
 - Zabezpiecz odpowiednim rzepem (rys. V)

Kod REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Rozmiar XS S M L XL XXL
Obwód uda 15 cm powyżej 
środka rzepki cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Długość cm 
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Długość cm 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Kolor szary 
obustronny
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Ceļa ortoze ar policentriskām šarnīrveida šinām ar fleksijas - ekstensijas regulēšanu  
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ražotājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šis izstrādājums ir I klases medicīnas ierīce un tas ir ražots un 
novērtēts saskaņā ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Šīs lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš 
minēto Noteikumu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbistošu un drošu  medicīniskās ierīces lietošanu. 

MATERIĀLU PREČU ZĪMES
Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preču zīme. 

DROŠĪBAS PASĀKUMI
Iesakām izvietot izstrādājumu tā, lai tas nespiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. 
Izstrādājumu rekomendējām nepievilkt pārāk cieši, lai izvairītos no spiediena punktu veidošanas, vai zem tā esošo nervu 
vai asinsvadu saspiešanas. Ja rodas šaubas par izstrādājuma izmantošanu, sazinieties ar ārstu, fizioterapeitu vai ortopēdu 
– tehniķi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet izstrādājuma sastāvu uz birkas iekšpusē. Ierīci nedrīkst lietot atklātas liesmas. Nelietot 
tiešā saskarē ar atvērtām brūcēm. Ieteicams valkāt izstrādājumu virs apģērba, izvairoties no tiešas saskares ar ādu.

BRĪDINĀJUMI
Izstrādājumu iesakam izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar 
zemāk izklāstīto, un tas jāuzliek ortopēdam - specialistam, atbilstoši pacienta individuālām vajadzībām. 
Lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek ļoti piesardzīgi.
Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta/fizioterapeita/ vai ortopēda - tehniķa veiktos iestatījumus. 
Ražotājs nenes atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai  uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot 
tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbistoši, ražotājs neuzņēmas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnas 
izstradājuma instrukcijam. Pacientiem ar paaugstinātu jutību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. 
Sāpju, pietūkumu, piepampumu vai jebkādu neparastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši 
smagu nevēlamu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu razotājam un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma 
ortopēdiskā efektīvitāte var tikt garantēta tikai ja pielieto visas tā dalas.

IZVĒLE/IZMĒRS

KOPŠANA
  Nebalināt  Ķīmiski netīrīt 
  Negludināt  Nežāvēt žāvētājā 
  Mazgāšanas instrukcijas: mazgāt ar rokām līdz max.30°C,  pielietojot maigas ziepes. Žāvēt prom no siltuma avotiem.
Izstrādājumu un tā daļas izmest tikai īpaši paredzētājās vietās.

INDIKĀCIJAS
• Mediālas (MCL)/laterālas (LCL) kolaterālas saites 1. un 2. pakāpes sastiepumu traumu funkcionālā ārstēšana
• MCL un LCL sastiepumu recidīvu novēršana sporta aktivitāšu laikā
• Hroniska latero-mediāla nestabilitāte 
• Femoro-patellāre artroze
• Artrīta nestabilitāte (neoperējams ceļgals)

KONTRINDIKĀCIJAS
Pašlaik nav zināmas.

RAKSTŪRLIELUMI UN MATERIĀLI
• Izgatavota no elpojoša BreathSkill auduma
 - mīksta un elpojoša
 - 3D aušana
 - ārējais apvalks austs īpašā sieta auduma izturības uzlabošanai
• Aizmugurējā puse no CompresSkill auduma:
 - elastīga kompresijas daudzšķiedru dzija
 - īpasi zems profils, ērts dizains
 - maksimāla pielāgojamība
 - perfekti pieguloša kājai
• Tikai Genuskill 22, 26: FlexSkill ortozes priekšpusē (savienots ar tehnisku audumu) ar īpašām zema profila savienotām 

šuvēm.Patellas (ceļa kauliņš) stabilizators iekļauts komplektā.
• Tikai Genuskill 22A,24A,26A,28A: Priekšējais Velcro® stiprinājums; jaunais un uzlabotais dizains atvieglo 

nostiprināšanu.
 • Tikai Genuskill 22, 22A, 24A: Policentrisko šarnīru var viegli regulēt ar tapām ārpusē.Iestatiet fleksiju, ekstensiju vai 

bloķēšanu uz 0°, 15°, 30°, 60° vai 90° 
 • Tikai Genuskill 26, 26A, 28A: Jauno policentrisko CLICKCLACK šarnīru var viegli regulēt izmantojot ķīļus un BEZ 

nepieciesamības pēc instrumentiem: 
 - ekstensija: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° 
 - fleksija: 45°, 60°, 75°, 90°
 - bloķēšana: 0°, 10°, 20°, 30°  
• Jauna siksnas stiprināšanas sistēma:
 - Y- veida Velcro® stiprinājumi sākotnējiem pielāgojumiem
 - turpmāka aizdare un atsprādzēšana, izmantojot ātras atbŗīvošanas sprādzi, gredzenu- un-cilpu pievilkšanas sistēmu 

un  Velcro® stiprinājumus    

PIRMĀ UZLIKŠANA - INSTRŪKCIJA ĀRSTAM/TEHNIĶIM-ORTOPĒDAM
1 Ceļa ortoze tiek piegādāta ar atvērtām siksnām  un tie ir jāpielāgo.
 GenuSkill 22 - Genuskill 26
 - Uzvelciet ceļa ortozi uz kājas tā, lai oranža etiķete būtu augšpusē (zīm.A).
 - Centrējiet priekšējo atvērumu virs ceļa kauliņa.
 GenuSkill 22A - Genuskill 24A - Genuskill 26A - Genuskill - 28A
 -  Atveriet ceļa ortozi, novietojiet to oranžo etiķeti augšpusē, aptiniet to ap izstiepto   ceļgalu un centrējiet ceļa kauliņu 

atverē pēc iespējas labāk.Aizveriet Velcro® siksnas (vispirms augšējo (zīm.B) un pēc tam apakšējo (zīm.C).
2   Ja nepieciešams, noņemiet ceļa ortozi, izvelciet šinas no kabatām, veidojiet tās pēc vajadzības, ievietojiet šinas 

atpakaļ kabatās un vēlreiz uzvelciet ortozi.  
3 Noregulējiet siksnas ( uz garajiem modeļiem: sāciet ar distālo augšstilba siksnu):
 - Nospriegojiet siksnu priekšpusē
 - Nostipriniet to uz Velcro® stiprinājuma virs šinas pretī sprādzei (zīm.D)
 -  Izbīdiet galu caur atbilstošo gredzenu aizmugurē un piestipriniet to atpakaļ uz sevis, izmantojot Velcro® (zīm.E). Ja 

tas ir pārāk garš, to var piegriezt līdz izmēram un atbilstošo y -veida Velcro® var piestiprināt no jauna.
4 Ja nepieciešams, iestatiet vajadzīgo fleksijas un ekstensijas pakāpi. 
 GenuSkill 22 - Genuskill 22A - GenuSkill 24A
 - Atveriet vāciņu (zīm.F), iestatiet tapas vajadzīgajā fleksijas/ekstensijas pakāpē (zīm.G) un aizveriet vāciņu.
 GenuSkill 26 - GenuSkill 26A - GenuSkill 28A  
 - Atveriet šarnīra vāciņu, bīdot divus pusvāciņus uz sāniem (zīm.H), izņemiet centrālo bloķēšanas elementu (zīm.I) un 

ievietojiet/nomainiet ķīļus vajadzīgajā fleksijas/ekstensijas pakāpē (zīm.L)
 - Nomainiet centrālo bloķēšanas elementu (zīm.M) un bīdiet divus pusvāciņus uz centru līdz viņi droši noklikšķina 

(„click“ ) uz vietas (zīm.N)

ORTROZES UZLIKŠANA PACIENTAM
1 Atveriet visas siksnas:  
 - Atveriet Velcro® stiprinājumu (zīm.O)
 - Atveriet sprādzi (zīm.P)   
 - Slēgtajiem modeļiem (GenuSkill 22 - GenuSkill 26) atvienojiet arī siksnu no Velcro® stiprinājuma virs šinas pretī sprādzei
2 Uzlieciet ortozi
 GenuSkill 22 - Genuskill 26
 -   Uzvelciet ceļa ortozi uz kājas tā, lai oranža etiķete būtu augšpusē (zīm.Q). Centrējiet priekšējo atvērumu virs ceļa kauliņa.
 GenuSkill 22A - Genuskill 24A - Genuskill 26A - Genuskill - 28A
 -   Atveriet ceļa ortozi, novietojiet to oranžo etiķeti augšpusē, aptiniet to ap izstiepto   ceļgalu un centrējiet ceļa kauliņu 

atverē pēc iespējas labāk.Aizveriet Velcro® siksnas, vispirms augšējo (zīm.R) un pēc tam apakšējo (zīm.S).
3  Nostipriniet siksnas ( uz garajiem modeļiem: sāciet ar distālo augšstilba siksnu):
 - Nospriegojiet siksnu un  nostipriniet to uz Velcro® stiprinājuma virs šinas pretī sprādzei (zīm.T)
 - Nostipriniet sprādzi (zīm.U)
 - Nostipriniet atbilstošo Velcro® stiprinājumu (zīm.V) 

- Šajā dokumentā ietvertie apraksti un attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un komerciāliem mērķiem. Orthoservice patur 
tiesības tos mainīt atbilstoši savām vajadzībām.

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET INSTRUKCIJAS

DE  – Die Beschreibungen und Bilder in diesem Dokument dienen beispielsweise nur zur kommerziellen 
Zwecke. Orthoservice behält sich das Recht vor, diese entsprechend seinen Anforderungen zu 
ändern.

EN – The descriptions and images in this document are for example and commercial purposes only. 
Orthoservice reserves the right to modify them according to its needs.

FR  – Les descriptions et les images de ce document sont à titre d’exemple uniquement et à des fins 
commerciales. Orthoservice se réserve le droit de les modifier en fonction de ses besoins.

RU  – Описания и изображения, представленные в этом документе имеют примерный 
и коммерческий характер. Компания Orthoservice оставляет за собой право вносить 
изменения при необходимости.

IT  – Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e 
commerciale. L’azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.

PL – Opisy oraz zdjęcia wykorzystane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter przykładowy 
i służą celom związanym z dystrybucja produktu.  Orthoservice zastrzega sobie prawo do ich 
modyfikacji zgodnie z własnym zapotrzebowaniem.
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SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1

Artikuls REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Izmērs XS S M L XL XXL
Augšstilba apkārtmērs 15 
cm virs patellas vidum cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Garums, cm 
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Garums, cm 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Krāsa pelēka
Piemērots abām kājām

i

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl
RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa: 
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www. roplusten.com

ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ

Ортез на коліно з шарнірами 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВІД ВИРОБНИКА
Виробник в особі компанії ORTHOSERVICE AG заявляє про свою виняткову відповідальність, що це медичний 
виріб класу I, та виготовлений відповідно до вимог Регламенту ЄС 2017/745 (EU MDR). Ці інструкції були 
підготовлені відповідно до основоположних принципів, згаданих вище. Вони призначені для забезпечення 
належного та безпечного використання медичного виробу.

ТОРГОВІ МАРКИ МАТЕРІАЛІВ
Velcro® – це зареєстрована торгова марка компанії Velcro Industries B.V.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Напруга, що створюється виробом, не повинна здавлювати пошкоджені ділянки шкіри або припухлості. Не 
рекомендується занадто перетягувати виріб, щоб уникнути небажаного тиску на нервові та судинні закінчення. 
У разі виникнення сумнівів у застосуванні виробу зверніться до лікаря, фізіотерапевта, техніка-ортопеда. 
Уважно ознайомтеся зі складом виробу, який вказаний на внутрішній етикетці. Не рекомендується одягати 
виріб поблизу відкритого вогню або потужних електромагнітних джерел. Не застосовувати при прямому 
контакті з відкритими ранами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Цей медичний виріб повинен бути виписаний лікарем або фізіотерапевтом і накладений техніком-ортопедом 
відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. 
Правильне застосування виробу необхідне для забезпечення його ефективності. 
Усі зміни конструкції мають бути призначені лікарем/фізіотерапевтом/техніком-ортопедом. Виробник не несе 
відповідальності у разі неналежного використання виробу. 
Рекомендується використовувати тільки для одного пацієнта, інакше виробник знімає з себе будь-яку відповідальність, 
ґрунтуючись на вимогах до медичних виробів. 
У гіперчутливих пацієнтів при безпосередньому контакті зі шкірою можуть виникнути почервоніння або 
подразнення. 
У разі виникнення больових відчуттів, набряків, припухлостей негайно зверніться до свого лікаря, і за наявності 
серйозних наслідків проінформувати виробника та компетентні органи у відповідній країні. 
Ефективність медичного виробу буде забезпечена лише у разі використання всіх його компонентів.

ПІДБІР/РОЗМІРИ

ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ
  Не відбілювати Не піддавати хімічному чищенню
  Не гладити Не сушити в сушильній машинці
  Інструкції з прання: Ручне прання водою при температурі до 30 ° C з нейтральним миючим засобом.  

 Сушити слід подалі від прямих джерел тепла.
Не викидайте товар або будь-які його компоненти в навколишнє середовище.
ПОКАЗАННЯ
•  Функціональне лікування розтягнень латеральної/медіальної колатеральної зв‘язки 
•  Профілактика повторних розтягнень LCM і LCL травм під час занять спортом
•  Середньолатеральна хронічна нестабільність
•  Пателлофеморальний артроз;
•  Артрозна нестабільність (неоперабельне коліно).
ПРОТИПОКАЗАННЯ
На даний момент не виявлено 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МАТЕРІАЛИ
•  Конструкція з тканини BreathSkill:
 - м‘яка та дихаюча тканина
 - 3D плетіння
 - Спеціальне плетене сітчасте покриття для більшої міцності
•  CompressSkill на задній частині виробу:
 - Еластичний багатоволоконний і компресійний матеріал
 - Ультранизький профіль для комфортного використання (згинання коліна)
 - Повністю адаптується
 - Ідеальне прилягання
•  Тільки GenuSkill22,26: Передня частина з тканини FlexSkill (двокомпонентна структура з технічної
 тканини) зі спеціальними низькопрофільними швами. У комплекті зі стабілізатором надколінної чашечки
•  Тільки GenuSkill22A, 24A, 26A, 28A: Передня застібка на липучці; оновлений дизайн для більш зручної фіксації
•  Тільки Genuskill22,22A,24A: Пара поліцентричних шарнірів для медіолатеральної стабілізації (з можливістю 

обмеження згинання на 0°, 15°, 30°, 60° або 90°)
•  Тільки GenuSkill26,26A,28A: поліцентричний шарнір CLICKCLACK, можна легко відрегулювати за допомогою 

клинів та БЕЗ будь-яких додаткових інструментів:
 - Розгинання: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Згинання: 45°, 60°, 75°, 90°
 - Блокування: 0°, 10°, 20°, 30°
•  Нова система кріплення ремінців:
 - Перше налаштування за допомогою Y Velcro®

 - Друге налаштування з пряжками, швидкою системою кільця та петлі, лебідкою, системою кріплення Velcro®

ВДЯГАННЯ ВИРОБУ ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ - ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРЯ / ФАХІВЦЯ ОРТОПЕДА
1  Наколінник надається із розстебнутими ремінцями, готовими для регулювання
 GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Надягніть наколінник з помаранчевим ярликом зверху (мал. A).
 - Відцентруйте передній отвір над колінною чашечкою.
 GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Розстебніть наколінник, розташуйте його з помаранчевим ярликом вгорі і оберніть його навколо    
 розігнутого коліна, відцентрувавши якнайкраще надколінну чашку в спеціальному отворі.
 Закріпіть ремені Velcro® (спочатку закріпіть верхній (мал. B) і потім нижній (мал. C).
2  При необхідності зніміть наколінник, витягніть шарніри з кишень, надайте їм необхідну
 форму, помістіть назад в кишені і знову надіньте ортез.
3  Виконайте регулювання ремінців (у довгих моделях: почніть з дистального ремінця стегна):
 - Протягніть ремінь спереду
 - Закріпіть його на застібці Velcro® над шарніром, протилежним пряжці (мал. D)
 - Просуньте наконечник через відповідне кільце ззаду та закріпіть його за допомогою Velcro® (мал. E).    
 Якщо ремінець надто довгий - його можна обрізати за розміром і прикріпити відповідну Y-подібну липучку Velcro®

4  Встановіть необхідний ступінь згинання та розгинання, за необхідності
 GenuSkill22 · GenuSkill22A · GenuSkill24A
 - Відкрийте ковпачок (мал. F), встановіть штифти під потрібними кутами (мал. G ) і знову закрийте ковпачок.
 GenuSkill26 · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Відкрийте кришку шарнірного з‘єднання, змістивши дві половинки кришки вбік (мал. H), зніміть 
 центральний елемент блокування (мал. I) та вставте/замініть клини до необхідного ступеня згинання/  
 розгинання (мал. L);
 - Встановіть назад центральний елемент блокування (мал. M), переміщуючи дві половинки кришки до
 центру, доки вони не зафіксуються «клацанням» (мал. N).
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ДЛЯ ПАЦІЄНТА
1  Розстебніть усі ремені:
 - розстебніть фіксуючу застібку на липучках (мал. O)
 - розстебніть грибоподібну пряжку (мал. P)
 - Для закритих моделей (GenuSkill22 · GenuSkill26) відстебніть ремінь від застібки Velcro® на липучках
 Velcro® над стрижнем, протилежним до пряжки.
2  Надягніть наколінник
 GenuSkill22 · GenuSkill26
 - надягніть наколінний з помаранчевою міткою зверху (мал. Q). 
 - відцентруйте передній отвір над колінною чашечкою.
 GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Відкрийте опору для коліна, розмістіть його так, щоб помаранчева етикетка була зверху, оберніть її навколо
 витягнутого коліна та відцентруйте колінну чашечку в спеціальному отворі. Закріпіть ремінці Velcro®,
 спочатку верхній (мал. R), а потім нижній (мал. S).
3  Закріпіть ремені (у довгих моделях: починайте з дистального стегнового ременя):
 - для закритих моделей (GenuSkill22 · GenuSkill26): натягніть ремінець та зафіксуйте його за допомогою
 застібки на липучках Velcro® над стрижнем, протилежним пряжці (мал. T).
 - застебніть грибоподібну пряжку (мал. U);
 - застебніть фіксуючу застібку на липучках (мал. V).
 - Описи та зображення, представлені в цьому документі мають рекомендаційний та комерційний характер. 
Компанія Ортосервіс залишає за собою право за необхідності вносити зміни.

Код REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Розмір XS S M L XL XXL
Окружн. Стегна 15см вище 
центру колін. чашечки 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Довжина см
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Довжина см 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Колір сірий 
Підходить для лівої та правої



DIE VORLIEGENDEN ANWEISUNGEN BITTE DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

Knieorthese mit polyzentrischen Gelenkstäben zur Flexion/Extension-Einstellung
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende 
Medizinprodukt der Klasse I angehört und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. 
Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen 
und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENZEICHEN DER MATERIALIEN
Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG
Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, 
Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, 
lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. 
Es ist ratsam, ein Kleidungsstück zu tragen, das den direkten Kontakt mit der Haut vermeidet. Bei Bedenken zur Anwendung 
des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innenetikett mit 
der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Das Produkt sollte nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken 
elektromagnetischen Feldern verwendet werden. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE
Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt 
oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen 
angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation 
mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker 
vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die 
Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls 
übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei überempfindlichen Personen 
kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen, 
Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders 
schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständige Behörde in eigenen Land melden. Die 
orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GRÖSSEN

ENTRETIEN
  Nicht bleichen  Keine chemische Reinigung
  Nicht bügeln  Nicht im Trockner trocknen
  Waschanweisung: Handwäsche bis 30° C mit neutraler Seife, nicht in der Nähe von Wärmequellen trocknen.
  Den Artikel und alle Bestandteile vorschriftsgemäss entsorgen
INDIKATIONEN
•  Funktionelle Behandlung von Zerrung I. und II. Grades des Innen-oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale laterale)
•  Chronische latero-mediale Instabilität
•  Femoropatellararthrose
•  Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)
KONTRAINDIKATIONEN
Zur Zeit keine bekannt 
EIGENSCHAFTEN
•  Aufbau aus Gewebe BreathSkill:
 - weich und atmungsaktiv
 - 3D-Verarbeitung
 - Außenseite aus besonders widerstandsfähigem Spezialnetzgewebe
•  Rückseite aus CompresSkill:
 - Elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
 - Extraflaches, superbequemes Profil (Kniebeuge)
 - Optimal anpassungsfähig
 - liegt perfekt am Bein an
•  Nur GenuSkill22,26: Vorderseite aus FlexSkill (mit Funktionsgewebe verbunden) mit extraflachen Nähten. Mit 

Kniescheiben-Stabilisator.
•  Nur GenuSkill22A,24A,26A,28A: Frontale Öffnung mit Klettband; neues Design für leichteres Verschließen.
•  Nur Genuskill22,22A,24A Polyzentrisches Gelenk, leicht von außen verstellbar. Flexion, Extension oder Blockierung: 

0°,15°, 30°, 60°, 90°
•  Nur GenuSkill26,26A,28A: neues polyzentrisches KLICKKLACK Gelenk, superflach und leicht von mit Keilen 

verstellbar, OHNE Werkzeuge:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
 - Blockierung: 0°, 10°, 20°, 30°
•  Neues Verschlusssystem für die Gurte:
 - Erstmalige Einstellung mit Klettband
 - Anschließendes Öffnen/Schließen mit Schnappschnalle, Seilzug und Klettband
ZWECKBESTIMMUNG
Die Genuskill Produkte sind ausschließlich für die orthetische Versorgung des Kniegelenks einzusetzen. Einsatzbereich 
ist das Kniegelenk.
MATERIAL
Polyester PL, Elastan EA, Polyamid PA.
ERSTMALIGES ANLEGEN DURCH DEN ARZT/ORTHOPÄDIETECHNIKER
1  Die Kniebandage wird mit offenen Gurten geliefert, die eingestellt werden müssen.
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Den Schlauch um das Knie ziehen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss (Abb. A).
 - Die Kniescheibe muss mittig in der Öffnung liegen.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Bandage öffnen und um das ausgestreckte Knie legen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss. 

Darauf achten, dass die Öffnung über der Kniescheibe liegt. Die Klettbänder erst über (Abb.B) und dann unter dem 
Knie (Abb.C) verschließen.

2  Falls erforderlich, die Kniebandage abnehmen, die Stäbe aus den Hüllen ziehen und in Funktion zur Beinform 
modellieren. Dann die Stäbe wieder in die Hüllen einstecken und die Bandage erneu anlegen.

3  Gurte justieren (bei den langen Modellen: beim dystalen Gurt am Oberschenkel beginnen):
 - Gurt vorne spannen
 - Gurt am Klettband über dem Stab gegenüber der Schnalle fixieren (Abb.D)
 - Das Ende durch den entsprechenden Ring hinten ziehen und mit Klettband fixieren (Abb.E). Wenn die Riemen zu 

lang sind, können sie nach Maß zugeschnitten werden. Anschließend wieder den Klettverschluss anbringen.
4  Falls erforderlich, die Flexion - Extension einstellen
GenuSkill22 · GenuSkill22A · GenuSkill24A
 - Deckel öffnen (Abb.F), die Stifte an die gewünschte Gradzahl setzen (Abb. G) und den Deckel wieder schließen
GenuSkill26 · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Die beiden Deckelhälften des Gelenks verschieben und öffnen (Abb.H), das Fixierelement herausnehmen (Abb.I) 

und die Stifte an die gewünschte Gradzahl setzen (Abb.L)
 - Fixierelement in der Mitte wieder einsetzen (Abb.M) und die beiden Deckelhälften in die Mitte verschieben, bis sie 

mit einem hörbaren Klick einrasten (Abb.N)
ANLEGEN FÜR DEN PATIENTEN
1  Alle Gurte öffnen:
 - Klettverschlüsse öffnen (Abb.O)
 - Pilzschnalle öffnen (Abb.P)
 - Bei den geschlossenen Modellen (GenuSkill22 · GenuSkill26) auch den Gurt vom Klettband über dem Stab 

gegenüber der Schnalle lösen
2  Kniebandage anlegen
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Den Schlauch um das Knie ziehen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss (Abb.Q). Die 

Kniescheibe muss mittig in der Öffnung liegen.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Bandage öffnen und um das ausgestreckte Knie legen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss. 

Darauf achten, dass die Öffnung über der Kniescheibe liegt. Die Klettbänder erst über (Abb.R), und dann unter dem 
Knie (Abb.S) verschließen.

3  Gurte fixieren (bei den langen Modellen: beim dystalen Gurt am Oberschenkel beginnen):
 - Bei den geschlossenen Modellen (GenuSkill22 · GenuSkill26) den Gurt spannen und mit dem Klettband über dem 

Stab gegenüber der Schnalle fixieren (Abb.T) 
 - Pilzschnalle verschließen (Abb.U)
 - Das entsprechende Klettband fixieren (Abb.V)

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Ortesi per ginocchio con aste articolate policentriche a controllo F-E
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico 
è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti
istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un 
utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D’USO
Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori
o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale 
eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. È consigliabile indossare un indumento, evitando il
contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o
un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull’etichetta interna.
È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.
Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE
E’ consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da
un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l’efficacia, la
tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l’applicazione venga effettuata con la massima cura.
Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico.
La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato.
L’ortesi è fatta per l’utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base 
a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe 
causare rossori o irritazioni.
In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al 
proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all’autorità competente del proprio Stato. 
L’efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l’utilizzo di tutte le sue componenti.

ASSORTIMENTO/TAGLIE

MANUTENZIONE
  Non candeggiare  Pulizia chimica non consentita
  Non stirare  Non asciugare in asciugatrice
  Istruzioni per il lavaggio: lavare a mano ad una temperatura di max 30° C con detergente neutro. 
  Far asciugare lontano da fonti di calore.
Non disperdere nell’ambiente il dispositivo né alcuna sua componente
INDICAZIONI
•  Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
•  Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell’attività sportiva
•  Instabilità cronica latero-mediale
•  Artrosi femoro/rotulea
•  Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)
CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta 
CARATTERISTICHE E MATERIALI
•  Struttura in tessuto BreathSkill:
 - morbido e traspirante
 - tessitura in 3D
 - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
•  Parte posteriore in CompresSkill:
 - Filato multifibra elastico e compressivo
 - Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)
 - Massima adattabilità
 - Perfetta aderenza all’arto
•  Solo GenuSkill22,22A,24A Snodo policentrico facilmente regolabile dall’esterno tramite perni. Flessione, estensione o 

blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°
•  Solo GenuSkill26,22 Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso 

profilo. Dotata di stabilizzatore rotuleo.
•  Solo GenuSkill26A,28A,22A,24A Apertura frontale a velcro; disegno rinnovato per una maggior facilità di chiusura.
•  Solo GenuSkill26,26A,28A Nuovo snodo CLICKCLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite 

cunei e SENZA alcun utensile:
 - Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
 - Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°
• Nuovo sistema di chiusura delle cinghie:
 - Prima regolazione effettuabile tramite velcri ad Y
 - Aperture-chiusure successive con fibbia ad aggancio-sgancio rapido, verricello e velcro di fissaggio

PRIMA APPLICAZIONE PER IL MEDICO / TECNICO
1  La ginocchiera viene fornita con i cinturini aperti, pronti per la regolazione
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Infilare la ginocchiera con l’etichetta arancione vero l’alto (fig.A).
 - Centrare il foro anteriore sulla rotula.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Aprire la ginocchiera, posizionarla con l’etichetta arancione verso l’alto e avvolgerla attorno al ginocchio esteso,
 centrando il più possibile la rotula sull’apposito foro. Fissare le linguette di chiusura a Velcro® (prima quella
 superiore (fig.B), poi quella inferiore (fig.C).
2  Se necessario togliere la ginocchiera, sfilare le aste dalle tasche, modellarle, riposizionarle nelle tasche e applicare
 di nuovo il tutore.
3  Regolare le cinghie (nei modelli lunghi: iniziare dalla cinghia distale di coscia):
 - Tendere anteriormente la cinghia
 - Fissarla all’aggancio a Velcro® sopra l’asta opposta alla fibbia (fig.D)
 - Infilare la parte terminale nel corrispondente anello posteriore e richiuderla su se stessa fissandola a Velcro®   
 (fig.E). Se troppo lunga tagliarla a misura e ri-applicare il corrispondente Velcro® ad Y.
4  Se necessario impostare la flesso-estensione
GenuSkill22 · GenuSkill22A · GenuSkill24A
 - Aprire il coperchietto (fig.F), posizionare i perni ai gradi desiderati (fig. G) e richiudere il coperchietto
GenuSkill26 · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Aprire la copertura dello snodo facendo scorrere i due semi-coperchi lateralmente (fig.H), estrarre l’elemento
 centrale di blocco (fig.I) e inserire/sostituire i cunei ai gradi desiderati (fig.L)
 - Re-inserire l’elemento centrale di blocco (fig.M) facendo scorrere i due semi-coperchi verso il centro fino al “clack”
 di sicurezza (fig.N)
APPLICAZIONI SUCCESSIVE
1 Aprire tutte le cinghie:
 - Aprire il velcro di fissaggio (fig.O)
 - Sganciare la fibbia a fungo (fig.P)
 - Per i modelli chiusi (GenuSkill22 · GenuSkill26) sganciare anche la cinghia dal Velcro® sopra l’asta opposta alla fibbia
2  Indossare la ginocchiera
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Infilare la ginocchiera con l’etichetta arancione verso l’alto (fig.Q). -
 - Centrare il foro anteriore sulla rotula.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Aprire la ginocchiera, posizionarla con l’etichetta arancione verso l’alto e avvolgerla attorno al ginocchio esteso,
 centrando il più possibile la rotula sull’apposito foro. Fissare le linguette di chiusura a Velcro®, prima quella
 superiore (fig.R), poi quella inferiore (fig.S).
3  Chiudere le cinghie (nei modelli lunghi: iniziare dalla cinghia distale di coscia):
 - Per i modelli chiusi (GenuSkill22 · GenuSkill26) tendere la cinghia e fissarla all’aggancio a Velcro® sopra l’asta
 opposta alla fibbia (fig.T)
 - Agganciare la fibbia a fungo (fig.U)
 - Chiudere il corrispondente velcro di fissaggio (fig.V)

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Knee orthosis with hinges and F-E control
DECLARATION OF CONFORMITY
As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that 
has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been 
drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the 
medcal device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS
We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It 
is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression
of underlying nerves and/or blood vessels.
Furthermore, we recommend wearing a garment to avoid direct contact with the skin. If in doubt on how to apply the device,
contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician.
Read the product composition on the internal label carefully. The device should not be worn in the vicinity of open flames
or strong electromagnetic fields. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS
It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a 
physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient.
To ensure effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never 
alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician.
The responsibilities of the manufacturer shall lapse in case of inappropriate use or adaptation.
The orthosis is made and to be used by only one patient.
Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation 
for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation. In case of
pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe 
adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of 
the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

MAINTENANCE
  Do not bleach  No chemical cleaning
  Do not iron  Do not tumble-dry
  Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap. Dry away from heat sources.
  Dispose of this product and its parts responsibly
INDICATIONS
•  Functional treatment of first and second sprain injuries of lateral/medial collateral ligament
•  Prevention of recurring sprain LCM and LCL injuries during sports
•  Mid-lateral chronic instability
•  Patellofemoral arthrosis
•  Instability due to arthrosis. Non-operative knee
CONTRAINDICATIONS
Currently no known 
CHARACTERISTICS AND MATERIALS
•  Structure made of BreathSkill:
 - soft and breathable
 - 3D weave
 - a special woven mesh covering for a stronger, more durable design
•  CompresSkill on the back of the support:
 - Stretchy multi-fiber and compression material  
    - Ultra-low-profile for a comfortable use (knee flexion)  
    - Fully adaptable  
    - Perfect adherence  
•  Only GenuSkill22,26: FlexSkill on the front of the support (bonded with a technical fabric) with special low-profile 

bonded seams. Patella stabiliser included.
•  Only GenuSkill22A, 24A, 26A, 28A: Front Velcro® fastening; the new and improved design makes fastening even easier.
•  Only Genuskill22,22A,24A The polycentric hinge can be easily adjusted with pins on the exterior. Set the flexion, 

extension, or lock at 0°,15°, 30°, 60°, or 90°
•  Only GenuSkill26,26A,28A: the new polycentric CLICKCLACK hinge can be easily adjusted using wedges and WITHOUT 

the need for any tools:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
 - Lock: 0°, 10°, 20°, 30°
•  A new strap fastening system:
 - First setting with Y Velcro®  
 - Second setting with buckles, rapid ring-and loop system, winch, Velcro®  fastening system

ADAPTING FOR THE DOCTOR/TECHNICIAN
1  The knee support is supplied with the straps undone so it is ready to be adjusted.
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Slide the knee support onto the leg with the orange label at the top (fig. A).
 - Centre the front opening over the kneecap.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Open the knee support, position it with the orange label at the top, wrap it around the extended knee, and centre the 

kneecap in the opening provided as best as possible. Fasten the Velcro® straps (fasten the top one first (fig. B), and 
then the lower one (fig. C).

2  If necessary, remove the knee support, remove the stays from their pockets, shape as required, slide the stays back 
into their pockets, and don the support once again.

3  Adjust the straps (on the long supports: start with the distal thigh strap):
 - Pull the strap to the front
 - Secure it to the Velcro® fastening above the stay opposite the buckle (fig. D)
 - Slide the tip through the corresponding ring at the back and fasten it back on itself using the Velcro® (fig. E). If it is 

too long, it can be cut to size and the corresponding Y-shaped Velcro® can be reattached.
4  Set the required degree of flexion and extension if necessary.
GenuSkill22 · GenuSkill22A · GenuSkill24A
 - Open the cover (fig. F), set the pins to the required degree of flexion/ extension (fig. G) and close the cover.
GenuSkill26 · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Open the hinge cover by sliding the two half-covers to the side (fig. H), remove the central locking component (fig. I) 

and insert/replace the wedges to the required degree of flexion/extension (fig. L)
 - Replace the central locking component (fig. M) and slide the two halfcovers towards the centre until they securely 

“click” into place (fig. N)
PUTTING ON THE APPLIANCE FOR THE PATIENT
1  Undo all the straps:
 - Undo the Velcro® fastening (fig. O)
 - Undo the buckle (fig. P)
 - For the closed models (GenuSkill22 · GenuSkill26) unfasten the strap from the Velcro® fastening above the stay 

opposite the buckle as well
2  Don the knee support
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Slide the knee support onto the leg with the orange label at the top (fig. Q). Centre the front opening over the kneecap.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Open the knee support, position it with the orange label at the top, wrap it around the extended knee, and centre the 

kneecap in the opening provided as best as possible. Fasten the Velcro® straps, fasten the top one first (fig. R), and 
then the lower one (fig. S).

3  Fasten the straps (on the long supports: start with the distal thigh strap):
 - For the closed models (GenuSkill22 · GenuSkill26) tighten the strap and secure it to the Velcro® fastening above the 

stay opposite the buckle (fig. T)
 - Fasten the buckle (fig. U)
 - Secure the corresponding Velcro® fastening (fig. V)

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Orthèse de genou avec tiges articulées polycentriques et contrôle F-E
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif 
médical de Classe I et qu’il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR).
Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l’utilisation correcte et sûre
du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n’agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enflures 
ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale 
excessive et d’éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. Il est préférable de porter l’orthèse sur un 
vêtement, en évitant le contact direct avec la peau. En cas de doute sur les modes d’application, contacter un médecin, 
un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l’étiquette située à 
l’intérieur. Ne pas exposer le produit à une flamme ouverte ou à des champs magnétiques importants.
Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS
Le produit étant spécifiquement conçu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l’utiliser sur 
prescription d’un médecin ou d’un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément 
aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit 
doit absolument être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/ 
kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d’utilisation ou d’adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas 
tenu responsable. L’utilisation de l’orthèse est prévue pour un seul patient à la fois ; dans le cas contraire, le fabricant 
décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets 
hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d’apparition de 
douleurs, enflures, tuméfactions ou en cas de toute autre réaction anormale, s’adresser immédiatement à son médecin et,
en cas de problème particulièrement grave, signaler le fait au fabricant et à l’autorité compétente de son pays. L’efficacité
orthopédique du produit n’est garantie que lorsqu’il est utilisé avec tous ses composants.

SÉLECTION/TAILLES

ENTRETIEN
 Ne pas blanchir  Pas de nettoyage chimique
 Ne pas repasser  Ne pas sécher en séchoir
 Instructions de lavage: lavage à la main jusqu’à 30° C avec du savon neutre. Laisser sécher loin de toute source de
 chaleur.
L’orthèse et ses composants doivent être éliminés en respectant les normes environnementales.
INDICATIONS
•  Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
•  Prévention de récidive de foulures LCM et LCL dans l’activité sportive
•  Instabilité chronique latéro-médiale
•  Arthrose fémoro-patellaire
•  Instabilité arthrosique (genou non opérable)
CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue à ce jour 
CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX
•  Structure en tissu BreathSkill:
 - souple et respirant
 - texture en 3D
 - couverture extérieure avec texture spéciale à résille pour une meilleure résistance
•  Partie postérieure en CompresSkill:
 - Fil multi-fibre élastique et compressif
 - Profil extrêmement bas anti-fatigue (flexion du genou)
 - Adaptabilité maximale
 - Parfaite adhérence au membre
•  Uniquement GenuSkill22, 26: Partie frontale en FlexSkill (bi-assemblé avec tissu technique) avec soudure spéciale à 

profil plat. Munie d’un stabilisateur rotulien.
•  Uniquement GenuSkill22A, 24A, 26A, 28A: Ouverture frontale en Velcro; nouveau design, pour une fermeture plus facile.
•  Seulement Genuskill22,22A,24A: Articulation polycentrique réglable facilement de l’extérieur grâce à des goupilles. 

Flexion, extension ou blocage: 0°,15°, 30°, 60°, 90°
•  Uniquement GenuSkill26,26A,28A: nouvelle articulation CLICKCLACK polycentrique à profil ultraplat, réglable 

facilement grâce à des butées et SANS aucun outil:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
 - Blocage: 0°, 10°, 20°, 30°
•  Nouveau système de fermeture des sangles:
 - Premier réglage pouvant être effectué par le biais des bandes Velcro en Y
 - Ouvertures-fermetures successives avec boucle de fixation rapide, treuil et bande Velcro® de fixation

PREMIÈRE APPLICATION POUR LE MÉDECIN / LE TECHNICIEN
1  La genouillère est fournie avec les sangles ouvertes, prêtes pour le réglage
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Enfiler la genouillère avec l’étiquette orange située en haut (fig.A). Centrer l’ouverture antérieure sur la rotule.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
-  Ouvrir la genouillère, la positionner avec l’étiquette orange située en haut et l’envelopper autour du genou tendu, 

en centrant le plus possible la rotule sur l’ouverture prévue à cet effet. Fixer les languettes de fermeture en Velcro® 
(d’abord celle supérieure (fig.B), puis celle inférieure (fig.C).

2  Si nécessaire, retirer la genouillère, ôter les tiges des poches, les modeler, les repositionner dans les poches et 
appliquer à nouveau l’orthèse.

3  Régler les sangles (pour les modèles longs: commencer par la sangle distale de la cuisse):
 - Tendre la sangle à l’avant
 - La fixer à l’aide du Velcro® au-dessus de la tige opposée à la boucle (fig.D)
 - Enfiler l’extrémité dans l’anneau postérieur correspondant et la refermer sur elle-même en la fixant à l’aide du Velcro® 

(fig.E). Si elle est trop longue, la couper à la longueur désirée et appliquer à nouveau le Velcro® en Y correspondant.
4  Si nécessaire, régler la flexion-extension
GenuSkill22 · GenuSkill22A · GenuSkill24A
 - Ouvrir le couvercle (fig.F), positionner les goupilles aux degrés souhaités (fig. G) et refermer le couvercle
GenuSkill26 · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Ouvrir la couverture de l’articulation en faisant coulisser latéralement les deux demi-couvercles (fig.H), extraire 

l’élément central de blocage (fig.I) et insérer/remplacer les butées aux degrés souhaités (fig.L)
 - Réinsérer l’élément central de blocage (fig.M) en faisant coulisser vers le centre les deux demi-couvercles jusqu’au 

clic de sécurité (fig.N)
ENFILAGE POUR LE PATIENT
1  Ouvrir toutes les sangles :
 - Ouvrir le Velcro de fixation (fig.O)
 - Décrocher la boucle à tenon (fig.P)
 - Pour les modèles fermés (GenuSkill22 · GenuSkill26), décrocher également la sangle par le biais du Velcro® au-

dessus de la tige opposée à la boucle
2  Porter la genouillère
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Enfiler la genouillère avec l’étiquette orange située en haut (fig.Q). Centrer l’ouverture antérieure sur la rotule.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Ouvrir la genouillère, la positionner avec l’étiquette orange située en haut et l’envelopper autour du genou tendu, 

en centrant le plus possible la rotule sur l’ouverture prévue à cet effet. Fixer les languettes de fermeture en Velcro® 
(d’abord celle supérieure (fig.R), puis celle inférieure (fig.S).

3  Fermer les sangles (pour les modèles longs : commencer par la sangle distale de la cuisse):
 - Pour les modèles fermés (GenuSkill22 · GenuSkill26), tendre la sangle et la fixer par le biais du Velcro® au-dessus de 

la tige opposée à la boucle (fig.T)
 - Accrocher la boucle à tenon (fig.U)
 - Fermer le Velcro® de fixation correspondant (fig.V)

Codice REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 
cm sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Lunghezza cm 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Colore grigio 
ambidestro

Code REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Mesure XS S M L XL XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-
dessus du milieu de la rotule cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Longueur cm 
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Longueur cm 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Couleur gris 
ambidextre

Code REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Size XS S M L XL XXL
Thigh circ. taken 15 cm 
above mid-patella cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Length cm 
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Length cm 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Colour grey 
fits right and left

Artikelnummer REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Größen XS S M L XL XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm 
oberhalb der Patellamitte in cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Länge cm 
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Länge cm 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Farbe grau 
Beidseitig anwendbar

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ

Наколенник
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель в лице компании ORTHOSERVICE AG заявляет о своей исключительной ответственности, что это
медицинское изделие класса I, и изготовлено в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/745 (EU MDR).
Эти инструкции были подготовлены в соответствии с основополагающими принципами, упомянутыми выше.
Они предназначены для обеспечения надлежащего и безопасного использования медицинского изделия.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ
Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Напряжение, создаваемое изделием не должно сдавливать поврежденные участки кожи или опухоли.
Не рекомендуется слишком перетягивать изделие во избежание нежелательного давления на нервные и 
сосудистые окончания. 
Рекомендуется одевать изделие на х/б майку во избежание прямого контакта с кожей. В случае возникновения 
сомнений в применении изделия обратитесь к врачу, физиотерапевту, технику-ортопеду.
Ознакомьтесь внимательно с составом изделия, который указан на внутренней этикетке. Не рекомендуется 
одевать изделие вблизи открытого огня или сильных электромагнитных источников. Не применять при прямом 
контакте с открытыми ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Это медицинское приспособление должно быть выписано врачом или физиотерапевтом и наложено техником-
ортопедом в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Правильное применение изделия 
необходимо для обеспечения его эффективности. Все изменения конструкции должны быть назначены врачом/
физиотерапевтом/техником-ортопедом. Производитель не несет ответственность в случае ненадлежащего 
использования изделия. Рекомендуется использовать только для одного пациента, в противном случае 
производитель снимает с себя всякую ответственность основываясь на требованиях к медицинским изделиям.
У гиперчувствительных пациентов при непосредственном контакте с кожей могут появиться покраснение 
или раздражение. В случае возникновения болевых ощущений, отеков, припухлостей немедленно обратитесь 
к своему лечащему врачу, и при наличии серьезных последствий проинформировать производителя и 
компетентные органы в соответствующей стране. Эффективность медицинского изделия будет обеспечена 
только в случае использования всех его компонентов.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
  Не отбеливать  не подвергать химической чистке
  не гладить  не сушить в сушилке
  Инструкции по мойке: Ручная мойка водой температурой до 30°C и PH-нейтральным мылом. Сушить
  следует вдали от источников тепла.
Выбрасывать в местах, специально предназначенных для сбора мусора как само изделие, так и любую из 
составляющих его частей.
ПОКАЗАНИЯ
•  Функциональное лечение дисторсионных травм Iй и IIй степени тяжести медиальной/латеральной 

коллатеральной связки;
•  Предупреждение рецидивов дисторсионных травм LCM и LCL при занятии спортом;
•  Хроническая латеро-медиальная нестабильность;
•  Артроз бедренно-надколенного сустава;
•  Артрозная нестабильность (неоперабельное колено).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
На данный момент не известно 
ХАРАКТЕРИСТИКN И МАТЕРИАЛЫ
•  Конструкция наколенника выполнена из ткани BreathSkill:
 - мягкая и дышащая;
 - объемная текстура;
 - с внешним покрытием из специальной сетчатой вязки для придания большей прочности.
•  Задняя часть выполнена из CompresSkill:
 - Эластичная и компрессионная мультифибра;
 - Очень низкий профиль, не причиняющий беспокойства (при сгибании колена);
 - Максимальная адаптируемость;
 - Превосходное прилегание к конечности.
•  (только в случае GenuSkill22, 26) Передняя часть выполнена из FlexSkill (в комбинации с технической 

тканью) со специальным низкопрофильным швом. В комплекте со стабилизатором надколенной чашечки.
•  (только в случае GenuSkill22A,24A,26A,28A) Передняя застежка на липучках; обновленная конструкция для 

большей легкости застегивания.
•  Только Genuskill22,22A,24A Полицентрическое шарнирное соединение, легко регулируемое снаружи с 

помощью штифтов. Сгибание, разгибание или блокировка: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
•  Последующие застегивания и расстегивания выполняются с помощью быстро сцепляемой/расцепляемой 

пряжки, ворота и фиксирующей застежки на липучках
•  (только в случае GenuSkill26,26A,28A) Новое низкопрофильное полицентрическое шарнирное соединение 

CLICKCLACK, легко регулируемое при помощи клиньев и БЕЗ каких-либо дополнительных инструментов:
 - Разгибание: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°;
 - Сгибание: 45°, 60°, 75°, 90°;
 - Блокировка: 0°, 10°, 20°, 30°.
•  Новая система застегивания ремней:
 - Первая регулировка может быть произведена с помощью Y-образных застежек на липучках;
ПЕРВОЕ НАДЕВАНИЕ - ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВРАЧА / СПЕЦИАЛИСТА ОРТОПЕДА
1  Наколенник поставляется с расстегнутыми ремешками, готовыми для регулировки
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Наденьте наколенник с оранжевым ярлыком наверху (рис. A).
 - Выполните центровку переднего отверстия на надколенной чашечке.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Расстегните наколенник, расположите его с оранжевым ярлыком наверху и оберните его вокруг 

разогнутого колена, отцентрировав как можно лучше надколенную чашечку в специальном отверстии. 
Зафиксируйте застегивающие язычки с липучкой Velcro® (сначала верхний (рис. B), а затем и нижний (рис. 
C).

2  При необходимости, снимите наколенник, извлеките стержни из карманов, придайте им необходимую 
форму, вновь поместите их в карманы и снова наденьте тутор.

3  Выполните регулировку ремешков (в длинных моделях: начните с дистального ремешка бедра):
 - Натяните спереди ремень
 - Зафиксируйте его с помощью застежки на липучках Velcro® над стержнем, противоположным пряжке (рис. D);
 - Вставьте конечную часть в соответствующее заднее кольцо и застегните ее на самой себе, зафиксировав 

при помощи застежки на липучках Velcro® (рис. E). Если эта часть слишком длинная, отрежьте ее по размеру 
и вновь примените соответствующую Y-образную застежку на липучках Velcro®.

4  При необходимости, подготовьте систему сгибания-разгибания
GenuSkill22 · GenuSkill22A · GenuSkill24A
 - Откройте колпачок (рис. F), установите штифты под нужными углами (рис. G ) и вновь закройте колпачок.
GenuSkill26 · GenuSkill26A · GenuSkill28A
 - Откройте крышку шарнирного соединения, сместив две половинки крышки в боковом направлении (рис. H), 

извлеките центральный элемент блокировки (рис. I) и вставьте/замените клинья под нужными углами (рис. L);
 - Установите обратно центральный элемент блокировки (рис. M), перемещая две половинки крышки к 

центру до предохранительного „щелчка“ (рис. N).
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАДЕВАНИЕ
1  Расстегните все ремни:
 - Расстегните фиксирующую застежку на липучках (рис. O);
 - Расстегните грибовидную пряжку (рис. P);
 - Для закрытых моделей (GenuSkill22 · GenuSkill26): отстегните также ремешок от застежки на липучках 

Velcro® над стержнем, противоположным пряжке.
2  Наденьте наколенник:
GenuSkill22 · GenuSkill26
 - Наденьте наколенник с оранжевым ярлыком наверху (рис. Q).
 - Отцентрируйте переднее отверстие на надколенной чашечке.
GenuSkill22A · GenuSkill24A · GenuSkill26A · GenuSkill28A
-  Расстегните наколенник, расположите его с оранжевым ярлыком наверху и оберните его вокруг разогнутого 

колена, отцентрировав как можно лучше надколенную чашечку в специальном отверстии. Зафиксируйте 
застегивающие язычки с липучкой Velcro® - сначала верхний (рис. R), а затем и нижний (рис. S).

3  Застегните ремни (в длинных моделях: начните с дистального ремня бедра):
 - Для закрытых моделей (GenuSkill22 · GenuSkill26): натяните ремешок и зафиксируйте его с помощью 

застежки на липучках Velcro® над стержнем, противоположным пряжке (рис. T)
 - Застегните грибовидную пряжку (рис. U);
 - Застегните соответствующую фиксирующую застежку на липучках (рис. V).

Арт REF. 33122 · 33122A REF. 33126 · 33126A REF. 33124A · 33128A
Размер XS S M L XL XXL
Обхват бедра в 15 см от
центра коленной чашечки (см) 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Длина cm 
Genuskill 22,22A,26,26A 34 34 34 34 34 34

Длина cm 
Genuskill 24A,28A 41 41 41 41 41 41

Цвет серый
Двусторонний


