5 NPOYUTANTE YBAXHO AHY IHCTPYKL,IIO | 3BEPITAWTE 1T

®dikcaTop Ha romMinKoBoCTONHMIA cyrno6

OEKNAPALLIA NPO BIANOBIAHICTb BIA BAPOBHUKA

Bupo6Huk B oco6i komnawii ORTHOSERVICE AG 3asB/isie Npo CBOK BUHATKOBY BiAMOBIAaNbHICTb, WO Lie MeANYHUI
BUPI6 Knacy |, Ta BUrOTOBNEHMIA BiANOBIAHO A0 BUMOr Pernamenty €C 2017/745 (EU MDR). Lii iHCTpyKUii 6ynu
NiAroToBNEHi BiANOBIAHO A0 OCHOBOMOMOXHMX NMPUHLMNIB, 3raflaHux BUlLe. BOHW NpusHayeHi ans 3abesneyeHHs
HaNeXHoro Ta 6esneyHoro BUKOPUCTAHHA MEAUYHOIO EMp06yA

TOProBl MAPKW MATEPIANIB
Velcro® - Le 3apeecTpoBaHa ToproBa Mapka komnaHii Velcro Industries B.V.

3ANOBIKHI 3AX0AM

Hanpyra, 10 CTBOPIOETbCA BUPOGOM, He MOBUHHA 3aBNIOBATY NOLWKOAXEHI AiNSAHKM LWKipU a6o NpUMyXocTi.

He pekoMeHAyeTbCA 3aHaATO MepeTsryBaTM BUPIO, WOG YHUKHYTU HeGaxaHoro TUCKYy Ha HepBOBi Ta CyAMHHI
3aKiHUeHHs. PeKOMEHAYETbCA OASiraTh BUPI6 Ha 6aBOBHAHY MaiiKy, 06 YHUKHYTU NPAMOTO KOHTAKTY 3i WKipOto.

Y pasi BUHUKHEHHS CYMHIBIB y 3acTocyBaHHi BUpOGY 3BEpHiTbCA A0 Nikaps, (isioTepanesTa, TexHika-opTonesa.
YBakHO 03HailoMTecs 3i CKNafoM BUPOGY, kWi BKa3aHMii Ha BHYTPIlLHIi eTUKeTL.

He pekoMeHpyeTbCs OfsAraTv BUPi6 N06113y BiKPUTOro BOTHIO a60 MOTY)XHUX €NeKTPOMArHITHUX AXepen.

He 3acTocoByBaTit npu NPAMOMY KOHTAKTI 3 BiKPUTUMI paHamu.

NONEPEAXEHHA

Lleit MeguuHmii BUPI6 NOBUHEH GYTU BUNMCaHWIA NikapeM a6o disioTepaneBTOM i HaknafeHuii TeXHIKoM-0pTonesomM
BiAANOBIAHO A0 iHAMBIAYanbHUX NOTPed naujieHTa. MpaBuabHe 3acTocyBaHHA BUPOGY HEOOXifHe ANs 3abe3neyeHHs
iioro eekTMBHOCTI.

Yci 3MiHM KOHCTpYKLiT MatoTb ByTU NpusHayeHi nikapem/isioTepaneBTOM/TeXHIKOM-OpTONEAOM.

BuMpO6HUK He Hece BiANOBiAaNbHOCTI y pasi HeHaNeXHOro BUKOPUCTaHHS BUp0oGy. PeKOMeH/AYETbCA BUKOPUCTOBYBATH
TiNbKN A5 OAHOTO NaLieHTa, iHaKLe BUPOGHMK 3HIMae 3 ceGe Gyab-siKy BiANOBIAaNbHICTb, 'PYHTYIOYNC Ha BUMOTax
10 MeMYHNX BUPOGIB.

Y rinepuyTnuBuMX NavieHTiB Npu 6e3nocepesHbOMY KOHTAKTI 3i LUKIPOK MOXYTb BUHUKHYTH NOYEPBOHIHHS a60 NOJpa3HEHHS.
Y pasi BUHUKHEHHS 601bOBUX BifuyTTiB, HAabpsKiB, NPUNYXNOCTEl HEeraitHo 3BEPHITLCS A0 CBOTO /likaps, i 38 HasABHOCTI
Cepiio3HMX HacMiAKiB MPOIH(GOPMyBaTH BUPOGHMKA Ta KOMMETEHTHI OpraHu y BiANOBIAHIN KpaiHi.

EcbekTUBHICTb MeAnyHOro BUpoGy 6yae 3abe3neyeHa nuiwe y pasi BAKOPUCTAHHS BCIX HOTO KOMMOHEHTIB.
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aornag 3A BUPObOM

% He Bigbinosatn X He nigpaasaty XiMiYHOMY YULLEHHIO

24 Hernagutn & He cywnTv B CywnnbHiit MawmHui

Wl IHCTpYKUIT 3 NpaHHs: PyyHe MUTTA BOAOt0 Npy TemnepaTypi A0 30 ° C 3 HeliTpanbHUM MUIOYUM
3aco6oM. CywnTi cnif Aaneko Bif fxepen Tenna.

He Bukupaiite ToBap a6o GyAb-sKi #0r0 KOMMOHEHTI B HAaBKOJIMLIHE CEPeAOBHLLE.

MOKA3AHHA

+ KoHcepBaTMBHE NiKyBaHHS NiC/Ns PO3TArHEHHS 3B'A30K 2 CTyNeHs

« TocTpi TeHAMHONATIT

+ MicnsonepaujitHe $yHKLiOHaNbHe BifHOBNEHHSA

+ [lonoMixHuii 3aci6 Npu BiAHOBNEHHI 3aHATL CIOPTOM MICNA PO3TArHEHHS 3B'A30K 2 i 3 CTyneHs
+ XpoHiyHuii 6inb y cyrno6ax, BUKAMKaHWii TMGioTap3anbHUM apTpo3oM

NPOTUMOKA3AHHS
Ha paHuii MOMEHT He BUSIBNEHO

XAPAKTEPUCTUKU TA MATEPIANIU

+ KOHCTpYKL|if 3 NOBITPONPOHNKHOT TKaHUHK AirX™

+ CnipanbHi peépa XOopcTKOCTi 3 060X 60KIB ANS NiACUNEHHS

+ OTBip Ha n'ATi

+ CTAXKM, WO NepexpeLLyloTbes, Ha NiAKOMI HOrM ANS MakCUManbHOT CTIRKoOCTi
+ 3acTibaeTbcs 3BepXy Ha peMiHewb Velcro®

BAATAHHA BUPOBY IHCTPYKLLIA N0 3ACTOCYBAHHIO

P03CcTe6HITb BCi TEKCTUMbHI 3aCTiBKW Ha UMyYKax.

TpocyHbTe Hory B TPY64acTy YaCTMHY GaHAaxa TakiM YMHOM, W06 N'ATa po3TaluyBanacs TOYHO B OTBOPI N'ATH, i
3aCTe6HITb NO3MLiOHYONY TEKCTUNbHY 3acTibKy Ha nunyukax Velcro® (man. A).

Postalwuyiite MefiianbHuii peMiHeLlb i3 TEKCTUIbHOIO 3acTibKoIo Ha nunyykax Velcro®:

- Bi3bMiTb peMiHeLib, IPULIMTIA NOCEPeAWHI, i MOTATHITL HOTO BULLE TUIbHOT 061acTi CTOMM - Y NPOTUNEXHHMIA BIK i
BHYM3 (Man. B);

- MOMYCTIiTh i Oro Mif NiAOLBOK CTONM 3a N'ATO, HATATHIT | 3aCTEBHITh HOr0 y BEPTUKaNbHOMY MONOXKEHHI Haj
MegianbHoto Kictoukoto (Man. CiD).

Po3TaluyiiTe natepanbHuii peMiHeLb i3 TEKCTUNbHOK 3acTi6Kolo Ha nunyykax Velcro®:

- Bi3bMiTb peMiHeLib, IPULIMTII 36OKY, | NOTATHITL HOr0 BULLE TUIbHOT 0611aCTi CTONK - Y NPOTUNEXHMI BiK | BHU3
(man. E);

- MponyCTiTb #OT0 Nifl MiAOLWBOIO CTOMY 3a N'ATOI0, HATATHITH | 3aCTEGHITL HOTO Y BEPTUKANbHOMY NONOXKEHH] Haj
natepanbHoto KicToukoto (Man. F i G).

BcrasTe fBa Y-nogi6Hi KiHLi 3an06iXXHOr0 peMeHst y BiANOBIJHY NPAXKY, HATATHITH CUMETPUYHO ABOMA PyKami Ta
3adikcyiiTe 3a JONOMOTO TEKCTUNBHOT 3acTibku Ha nunyykax Velcro® (man. H).
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MPUMITKA: pemeni Velcro® MoXHa HaTsIryBaTit pi3HOI0 Mipoto, 3aNexHO Bif TOro, kWi CTyiHb cTabinisaLyii noTpi6eH.

TIIbKWA NPU NEPLLOMY HAATAHHI

1 3a noTpebu BKOpOTiTb CTpiukK Velcro®.

2 3HiMiTb Y-nogi6Hi pemiHui Velcro® Ha kiHui Bupoby (Man. I). BigpixTe BucTynatouy yactuy (man. I).
3 BcTaHoBITb Ha MicLie Y-nogi6Hi TeKCTUMbHI 3acTibku, NpUKPiniTh 3acTioky Ha nunyukax Velcro®.

- Onucy Ta 306paxeHHs, NPeACcTaBeHi B LibOMY JOKYMEHTI MaloTb peKoMeHAaLiifHuii Ta KOMepLiiHWii xapakTep.
Komnatis OpTocepsic 3anuiae 3a co60to NpaBo 3a HeO6XiZHOCTI BHOCUTY 3MiHU.

: PRZECZYTAJ UWAZNIE | ZACHOWAJ PONIZSZA INSTRUKCJE

Orteza stawu skokowego z tkaniny AirX™ ze skrzyzowanymi elastycznymi
paskami i spiralnymi fiszbinami

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG o$wiadcza, na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, ze niniejszy wyréb medyczny
nalezy do klasy | i zostat wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te zostaty
sporzadzone w zastosowaniu wyzej wymienionego rozporzadzenia. Maja one na celu zapewnienie prawidtowego i
bezpiecznego uzytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI HANDLOWE MATERIALOW
Velcro® jest zastrzezonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

ZALECENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Zaleca sie, aby nacisk wywierany przez produkt nie dziatat na czesci ciata, ktére sg zranione, opuchniete lub obrzekniete.
Wskazane jest, aby nie dociska¢ nadmiernie produktu, by nie powodowa¢ miejscowego nadmiernego cisnienia lub ucisku
lezacych w tym obszarze nerwéw i/lub naczyn krwiono$nych. Zaleca sie noszenie bielizny, unikajac bezposredniego
kontaktu ze skéra. W razie watpliwosci odnosnie sposobu zastosowania, nalezy skonsultowa¢ sie z lekarzem,
fizjoterapeutg lub technikiem ortopeda. Nalezy uwaznie przeczyta¢ sktad produktu na wewnetrznej etykiecie. Nie zaleca
sie noszenia produktu w poblizu otwartych ptomieni silnych pol elektromagnetycznych. Nie stosowaé¢ w bezposrednim
kontakcie z otwartymi ranami.

OSTRZEZENIA

Zaleca sig, aby produkt, przeznaczony do wymienionych ponizej wskazan, zostat przepisany przez lekarza lub
fizjoterapeute i dopasowany przez technika ortopede, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewnic¢ skuteczno$¢
produktu, tolerancje i prawidlowe dziatanie, aplikacja musi by¢ przeprowadzona z najwyzsza starannoscig. Nigdy nie
nalezy zmienia¢ ustawieri dokonanych przez lekarza / fizjoterapeute / technika ortopede. Odpowiedzialnos$¢ producenta
nie ma zastosowania w przypadku niewtasciwego uzytkowania lub dostosowania.

Orteza jest przeznaczona do uzytku tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym razie producent zrzeka sie wszelkiej
odpowiedzialnosci, opierajgc si¢ na przepisach rozporzadzenia o wyrobach medycznych. U oséb nadwrazliwych,
bezposredni kontakt produktu ze skora moze powodowac zaczerwienienie lub podraznienie. W przypadku pojawienia sie
bolu, obrzeku, opuchlizny lub jakiejkolwiek innej nietypowej reakcji, nalezy niezwtocznie skonsultowa¢ sie z lekarzem, a
w przypadku problemu szczegdlnej wagi, nalezy zgtosi¢ ten fakt producentowi i wtasciwemu organowi w swoim kraju.
Skuteczno$¢ ortopedyczna produktu jest gwarantowana tylko przy uzyciu wszystkich jego elementow.

NUMER KATALOGOWY / WYMIARY
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0bwdd podbicia
piety cm

Kolor czarny w
Obustronny

KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE
2 Nie chlorowac I Nie prac chemicznie
& Nie prasowac [ Nie suszy¢ w suszarce bebnowej
W4 Instrukcja prania: Pra¢ recznie w temperaturze do 30°C przy uzyciu neutralnego mydta.
Suszy¢ z daleka od Zrddta ciepta.
Produktu, ani zadnych jego czesci, nie wolno utylizowa¢ w kanalizacji oraz w pojemnikach domowego uzytku

WSKAZANIA

« Leczenie zachowawcze po skreceniach stopnia Il

« Ostre tendinopatie

« Rehabilitacja pooperacyjna

« Wspomaga wznowienie aktywnosci sportowej po skreceniach Il i Il stopnia

« Przewlekty bél stawéw spowodowany choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego

PRZECIWWSKAZANIA
Na chwile obecna brak znanych przeciwwskazan

WLASCIWOSCI ORAZ MATERIALY, Z KTORYCH WYKONANO PRODUKT

Struktura z oddychajacego materiatu AirX™

« Gorny system zapinania ze stabilizujgcymi paskami i klamrg

Spiralne fiszbiny wzmacniajace po obu stronach

Pasy napinajace zamocowane poprzecznie do tuku podtuznego i prowadzone strong podeszwowa stopy, aby uzyskac
maksymalng stabilno$¢

Otwarcie na piecie

ZASTOSOWANIE

1 Rozepnij wszystkie rzepy i wywijajac przymocuj je tymczasowo do siebie.

2 Wsun stope w rekaw stabilizatora, tak aby pigta idealnie wpasowata sig w otwdr na piete po czym zapnij rzep Velcro®
(rys. A).

3 Pozycjonowanie Srodkowego pasa na rzep Velcro®:
- chwy¢ pas przyszyty od strony wewnetrznej, przechodzac przez podbicie stopy w strone zewnetrzng w dot (rys. B);
- wsun go pod podeszwe stopy w poblizu piety, rozciggajac i zamykajac w pozycji pionowej przy kostce przysrodkowej
(rys. CiD).

4 Pozycjonowanie bocznego pasa na rzep Velcro®:
- chwy¢ pas przyszyty od strony zewnetrznej, przechodzac przez podbicie stopy w strone wewnetrzng w dot (rys. E)
- wsun go pod podeszwe stopy w poblizu piety, rozciggajac i zamykajac w pozycji pionowej przy kostce bocznej
(rys. FiG)

5 Wi6z dwie koricéwki pasa zabezpieczajacego do klamry, pociggnij symetrycznie obiema rekami i przymocuj do rzepu
Velcro® (rys. H).

UWAGA: Sita napigcia paséw moze byc regulowana, w zaleznosci od pozadanego ucisku.

WYLACZNIE PRZY PIERWSZYM ZASTOSOWANIU

1 W razie potrzeby skrd¢ pasy: Oczep rzepy w ksztatcie litery Y na koricu pasa (rys. I).
2 Odetnij nadmiar pasa (rys. ).

3 Ponowne przyczep rzepy w ksztalcie litery Y (rys. I).

= LUDZU, UZMANIGI IZLASIET UN SAGLABAJIET INSTRUKCIJAS

Pedas locitavas bandaza no AirX™ materiala

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Razotajs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildibu pazino, ka Sis izstradajums ir | klases medicinas ierice un tas ir razots un
novértéts saskana ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Sis lietosanas instrukcijas ir sagatavotas saskana ar ieprieks
minéto Noteikumu prasibam. Tas mérkis ir nodro$inat atbistosu un droSu mediciniskas ierices lietoSanu.

MATERIALU PRECU ZIMES
Velcro® ir Velcro Industries B.V. registréta precu zime.

DROSIBAS PASAKUMI

lesakam izvietot izstradajumu ta, lai tas nespiestu uz kermena dalam, uz kuram ir briices, pietikumi vai piepampumi.
Izstradajumu rekomend@jam nepievilkt parak ciesi, lai izvairitos no spiediena punktu veidosanas, vai zem ta esoso nervu
vai asinsvadu saspiesanas. leteicams valkat izstradajumu virs apgérba, izvairoties no tiesas saskares ar adu. Ja rodas
Saubas par izstradajuma izmantosanu, sazinieties ar arstu, fizioterapeitu vai ortopédu - tehniki. Lidzu, uzmanigi izlasiet
izstradajuma sastavu uz birkas iek$pusé. lerici nedrikst lietot atklatas liesmas vai stipru elektromagnétisku lauku tuvuma.
Nelietot tie§a saskaré ar atvértam briicém.

BRIDINAJUMI

Izstradajumu iesakam izmantot tikai medicinisku indikaciju gadijuma péc arsta vai fizioterapeita noradijuma, saskana ar
zemak izklastito, un tas jauzliek ortopédam - specialistam, atbilstosi pacienta individualam vajadzibam.

Lai nodrosinatu efektivitati, panesamibu un pareizu darbibu, ierice ir jauzliek |oti piesardzigi.

Nekada gadijuma nedrikst mainit arsta/fizioterapeita/ vai ortopéda - tehnika veiktos iestatijumus.

Razotajs nenes atbildibu gadijuma ja izstradajums tiek pielietots vai uzstadits neatbilstosi.

Izstradajumu paredzéts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbistosi, razotajs neuznémas atbildibu vai
saistibas saskana ar medicinas izstradajuma instrukcijam. Pacientiem ar paaugstinatu jutibu tiess kontakts ar adu var
izraisit apsartumu vai kairindjumu.

Sapju, pietiikumu, piepampumu vai jebkadu neparastu reakciju gadijuma nekavéjoties sazinieties ar savu arstu, bet Tpasi
smagu nevélamu notikumu gadijuma, zinojiet par notikumu razotajam un kompetentam iestadem jisu valst. Izstradajuma
ortopédiska efektivitate var tikt garantéta tikai ja pielieto visas ta dalas.

IZVELE/IZMERS
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Péedas pacéluma
apkartmérs, cm
Krasa melna w

lietoSana abpuséja

KOPSANA

2 Nedrikst balinat &I Nedrikst kimiski tirit

28 Nedrikst gludinat B Nedrikst zavét vélas zavétaja

W Mazgasanas noradijumi: mazgajiet ar rokam maks. 30°C, izmantojot maigas ziepes (rekomendéts mazgat ar stkli).
Zavéjiet prom no siltuma avotiem.

Neizmetiet izstradajumu vai kadu no ta sastavdalam vidé.

INDIKACIJAS

+ Konservativa arstesana péc 2.pakapes izmezgijumiem

« Akiiti tendintti

« Rehabilitacija péc operacijas

« Paliglidzeklis uzsakot sporta aktivitates péc 2.un3.pakapes izmezgijumiem
« Hroniskas sapes locitava kurus izsauc pédas osteoartroze

KONTRINDIKACIJAS
Paslaik nav zinamas.

RAKSTURLIELUMI UN MATERIALI

« Konstrukcija no elpojosa auduma AirX

« Augsgja aizvérsanas sistéma ar stabiliz&josam siksnam un aizdari

« Pastiprinosie spiralveida stieni no abam pusém

« Pievilk$anas siksnas krustojas uz pédas pacéluma un iziet caur pédas apaks$u, maksimalas stabilitates sasnieg$anai
« Ar atvértu papédi

I1ZSTRADAJUMA UZLIKSANA
1 Atveriet Velcro® aizdares un islaicigi piefikséjiet sava starpa.
2 Uzvelciet bandazu uz kajas ta lai papédis atrastos tiesi papéza atveres centra un nostipriniet fikséjoso Velcro® aizdari
(zZim.A).
3 Velcro® aizdare pozicionéta no iekSpuses:
- panemiet vidd piesiito Velcro® siksnu un pavelciet to virs pédas pacéluma uz leju uz pretéjo pusi (zim.B);
- izvelciet siksnu zem kajas pédas papéza prieksa, pavelciet to un nostipriniet vertikali virs potites iek$puses (zim.C un D).
4 Velcro® aizdare pozicionéta no arpuses:
- panemiet piesiito no saniem Velcro® siksnu un pavelciet to virs pédas pacéluma uz leju uz pretéjo pusi (zim.E);
- izvelciet siksnu zem kajas pédas papéza prieksa, pavelciet to un nostipriniet vertikali virs potites arpuses (zim.F un G).
5 levelciet divus Y-veida galus no fiksgjosas siksnas attiecigajas spradzés, vienmérigi pievelciet tos ar abam rokam un
nostipriniet ar Velcro® aizdari (zim.H).

PIEZIME: Velcro® aizdares var bit pievilktas ar dazadu spéku, atkarigi no ta cik nepiecieSams bandazas drosai fiksacijai.

TIKAI PIRMAI UZLIKSANAI

1 Ja nepiecieSams, Velcro® aizdares siksnas var saisinat.

2 Nonemiet Y-veida Velcro® aizdares siksnas gala (zim.I) un nogrieziet lieku siksnas dalu (zim.lI).
3 Novietojiet Y-veida Velcro® aizdares atpaka| un nostipriniet tos ( zim.I).

- Saja dokumenta ietvertie apraksti un attéli ir paredzéti tikai ilustrativiem un komercialiem mérkiem.
Orthoservice patur tiesibas tos mainit atbilstosi savam vajadzibam.

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE
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Ankle support in AirX™
fabric with elasticated
figure of 8 straps and
spiral stays
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ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

- Die Beschreibungen und Bilder in diesem Dokument dienen beispielsweise nur zur kommerziellen
Zwecke. Orthoservice behalt sich das Recht vor, diese entsprechend seinen Anforderungen zu
andern.

- The descriptions and images in this document are for example and commercial purposes only.
Orthoservice reserves the right to modify them according to its needs.

- Les descriptions et les images de ce document sont a titre d’exemple uniquement et a des fins
commerciales. Orthoservice se réserve le droit de les modifier en fonction de ses besoins.

- OnucaHus 1 U306paxeHus, NPpeAcTaBNeHHbIe B 3TOM AOKYMEHTE UMEIOT NPUMEPHDIi

1 KOMMepyeckuii xapakTep. KomnaHus Orthoservice ocTaBnsieT 3a co60ii NpaBo BHOCUTb
M3MeHEeHMs NPy Heo6X0AUMOCTH.

- Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e
commerciale. Lazienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessita.
- Opisy oraz zdjecia wykorzystane w niniejszym dokumencie maja wytacznie charakter przyktadowy
i stuzg celom zwigzanym z dystrybucja produktu. Orthoservice zastrzega sobie prawo do ich
modyfikacji zgodnie z wtasnym zapotrzebowaniem.

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 - Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

®

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstrale 8 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 - Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de
ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 416a - 42-209 Czestochowa - Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10 - (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl - www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 - 1120121 Milano (M) - Italia
Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina 111 - -20843 Verano Brianza (MB) - Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 - Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com - www. roplusten.com

|

ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



== 3 = 5ITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFALTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Knochelbandage aus AirX™-Gewebe mit elastischen Achterbandern und
Spiralstaben

KONFORMITATSERKLARUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklart, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende
Medizinprodukt der Klasse | angehdrt und gemaR den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt
wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den
ordnungsgemaRen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewahrleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN
Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE ANWENDUNG

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeiibte Druck nicht auf die Teile des Kdrpers einwirkt, die Verletzungen,
Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine iibermaRigen,
lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder BlutgefaRe auszuldsen.
Es ist ratsam, ein Kleidungsstiick zu tragen, das den direkten Kontakt mit der Haut vermeidet. Bei Bedenken zur Anwendung
des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthop&dietechniker wenden. Bitte sorgfltig das Innenetikett mit
der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nahe von offenen Flammen
oder starken elektromagnetischen Feldern zu tragen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das fiir die unten aufgefiihrten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt
oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopédietechniker entsprechend den individuellen Bediirfnissen
angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Vertraglichkeit und korrekte Funktionalitat zu gewahrleisten, muss die Applikation
mit groBter Sorgfalt durchgefiihrt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopadietechniker
vorgenommene Einstellung verdndert werden. Bei nicht bestimmungsgemaBer Anwendung oder Einstellung erlischt
die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur fiir den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls
tibernimmt der Hersteller keine Haftung gemaR der Verordnung fiir Medizinprodukte. Bei tiberempfindlichen Personen
kann es bei direktem Hautkontakt zu Rotungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen,
Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders
schwerwiegenden Fillen, die Tatsache dem Hersteller und der zustandige Behdrde in eigenen Land melden. Die
orthopadische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewahrleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GROSSEN

Artikelnummer REF.A1181

GroBen S| M L XL

(U0 EEREN DNV W (26/29 1 29/32 | 32/35 | 35/38 .
Farbe schwarz k|
beidseitig anwendbar

PFLEGE

2 Nicht bleichen X Keine chemische Reinigung

224 Nicht biigeln & Nicht im Trockner trocknen

W Waschanweisung: Handwésche bis 30° C mit neutraler Seife. Nicht direkt an Hitzequellen trocknen
lassen.

Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

ZWECKBESTIMMUNG
Die Malleofit 81 Kndchelstiitze ist ausschlieBlich fiir die orthetische Versorgung des Sprunggelenks einzusetzen.
Einsatzbereich ist das obere und untere Sprunggelenk sowie der Knchel.

MATERIALIEN
Grundkorper: Polyester, Elastan; Klettverschluss: Polyamid.

INDIKATIONEN

+ Konservative Behandlung nach Distorsionen Grad ||

+ Akute Tendinopathien

+ Postoperative Rehabilitation

« Unterstiitzt die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitaten nach Distorsionen Grad Il und IlI
« Chronische Gelenkschmerzen bedingt durch Sprunggelenksarthrose

KONTRAINDIKATIONEN
Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN

« Struktur aus atmungsaktivem AirX™ Gewebe

Oberer Verschluss mit stabilisierenden Zugbéndern und Schnalle

Spiralstabe zur Verstarkung auf beiden Seiten

+ Zugbander werden auf dem Fuspann iiber Kreuz gebunden und unter der FuBsohle durchgefiihrt, um eine maximale
Stabilitét zu erreichen

« Fersendffnung

ANLEGEN

1 Alle Klettverschliisse 6ffnen und provisorisch locker schlieBen.

2 Die Bandage iiber den FuR ziehen, so dass sich die Ferse genau in der Fersenaussparung befindet; anschlieBend den

Fixierklettverschluss schlieBen (Abb. A).

Positionieren des Klettverschlusses auf der Innenseite:

- das genhte Klettband medial greifen, iiber den FuRspann fiihren und zur Gegenseite und nach unten hin ziehen (Abb.

B);

- unter der FuBsohle vor der Ferse durchfiihren, spannen und senkrecht iiber dem Innenkndchel schlieRen (Abb. C und

D).

Positionieren des seitlichen Klettverschlusses:

- das genhte Klettband seitlich greifen, iiber den FuBspann fiihren und zur Gegenseite und nach unten hin ziehen (Abb. E);

- unter der FuRsohle vor der Ferse durchfiihren und vertikal iiber dem AuBenkndchel schlieRen (Abb. F und G).

5 Die beiden Y-formigen Enden des Fixiergurtes in die entsprechende Schnalle fiihren, gleichmaRig mit beiden Handen
ziehen und mit dem Klettverschluss befestigen (Abb. H).

w

IS

HINWEIS: Die Klettbdnder kdnnen verschieden stark gespannt werden, je nachdem, welcher Stabilisierungsgrad
gewiinscht wird.

NUR BEIM ERSTEN ANLEGEN

1 Bei Bedarf die Klettbander kiirzen:

2 Die Y-férmigen Klettverschliisse am Ende des Gurtes entfernen (Abb. I). Den iiberstehenden Teil des Gurtes
abschneiden (Abb. I1).

3 Die Y-férmigen Klettverschliisse wieder anbringen (Abb. I).

‘—,-‘*Ti‘ PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Ankle support in AirX™ fabric with elasticated figure of 8 straps and spiral stays

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class | medical device that
has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been
drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the
medcal device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It
is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression
of underlying nerves and/or blood vessels. Furthermore, we recommend wearing a garment to avoid direct contact with the
skin. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Read the product
composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames or strong
electromagneticfields. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a
physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure
effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter the
adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall
lapse in case of inappropriate use or adaptation.

The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer
declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact
with the skin may cause redness and irritation.

In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a
particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The
effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

Code REF.A1181
Size S M L XL

26/29  29/32  32/35 35/38
black b

Circ. of ankle from base of
heel across the malleoli cm

Colour
fits right and left

MAINTENANCE
2 Do not bleach X No chemical cleaning
28 Do notiron & Do not tumble-dry
g Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap.
Dry away from heat sources.
Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

INDICATIONS

« Conservative treatment following a grade 2 sprain trauma

« Acute tendinopathies

« Post-surgical rehabilitation

« Aid to resuming sporting activity after grade 2 and 3 sprain trauma
« Chronic joint pain caused by tibiotarsal arthrosis

CONTRAINDICATIONS
Currently no known

FEATURES AND MATERIALS

Double-lined orthopedic neoprene

Spiral reinforcing rods on both sides

Open heel

Crossover instep straps with Velcro® fastenings pass under the sole of the foot and around the malleoli for maximum
stability

Fastens at the top with a Velcro® strap

PUTTING ON THE APPLIANCE
1 Open all Velcro® closures and temporarily close them slightly.
2 Pull the bandage over the foot so that the heel is exactly in the middle of the heel opening, and subsequently close the
Velcro® closure strap (fig. A).
3 Positioning of the Velcro® closure on the inside:
- grip the sewn Velcro® strap medially, guide over the instep and pull downwards to the opposite side (fig. B);
- guide under the sole of the foot before the heel, tension and close vertically above the inner ankle (fig. C and D).
4 Positioning of the lateral Velcro® closure:
- grip the sewn Velcro® strap laterally, guide over the instep and pull downwards to the opposite side (fig. E);
- guide under the sole of the foot before the heel and close vertically above the outer ankle (fig. F and G).
5 Guide both Y-shaped ends of the fixing strap in the appropriate buckle, pull evenly with both hands and fix with the
Velcro® trap (fig. H).

NOTE: The Velcro® straps can be tensioned to different extents, depending on which degree of stabilisation is required.

ONLY FOR THE FIRST FITTING

1 Shorten the Velcro® straps if necessary:

2 Remove the Y-shaped Velcro® straps at the end of the belt (fig. I). Cut the protruding part of the belt (fig. Il).
3 Re-attach the Y-shaped Velcro® closure (fig. I).

[ | LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Bandage cheville en tissu AirX™ avec sangles élastiquées en forme de 8 et
baleines en spirale

DECLARATION DE CONFORMITE

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical
de Classe | et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Réglement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions
ont été rédigées en accord avec ledit reglement et ont pour but de garantir I'utilisation correcte et sire du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATERIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V

PRECAUTIONS D’UTILISATION

Veiller a ce que la pression exercée par le dispositif n‘agisse pas sur les parties du corps présentant des |ésions, enflures
ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale
excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. Il est préférable de porter l'orthése sur un
vétement, en évitant le contact direct avec la peau. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin,
un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur I'étiquette située a
I'intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif a proximité de flammes nues ou de champs électromagnétiques
puissants. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement congu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de I'utiliser sur prescription d'un
médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles.
Afin de garantir son efficacité, sa capacité a étre toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument étre appliqué avec
le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas
d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. Lutilisation de l'orthése est prévue pour un
seul patient a la fois; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du réglement
relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou
des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enflures, tuméfactions ou en cas de toute autre réaction anormale, s'adresser
immédiatement a son médecin et, en cas de probleme particulierement grave, signaler le fait au fabricant et a I'autorité compétente
de son pays. Lefficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SELECTION/TAILLES

Code REF.A1181
Mesure S M L XL
LI 9609 90/32 32735 35/38 N
talon cm
Colour noir k|
ambidextre

ENTRETIEN

2% Ne pas blanchir X! Pas de nettoyage chimique

2 Ne pas repasser B Ne pas sécher en séchoir

W Instructions de lavage : lavage a la main jusqu'a 30° C avec du savon neutre, ne pas sécher a
proximité de sources de chaleur.

Lorthése et ses composants doivent étre éliminés en respectant les normes environnementales.

INDICATIONS

Traitement conservateur aprés distorsions de degré Il

+ Tendinopathies aigiies

+ Rééducation postopératoire

+ Soutien de la reprise d'activités sportives aprés distorsions de degré Il et Il
Arthralgies chroniques dues a une arthrose des articulations tibio-tarsiennes

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue a ce jour

CARACTERISTIQUES ET MATERIAUX

Structure en tissu AirX™ aéré

Systéme de fermeture supérieure avec courroie de stabilisation et boucle

« Eclisses a spirale de renfort des deux cotés

« Fixer les tirants élastiques en les croisant sur le coup de pied et en les passant sous la plante du pied pour obtenir un
maximum de stabilité

+ Ouverture au talon

ENFILAGE

1 Ouvrir toutes les bandes Velcro® et les refermer provisoirement sans serrer.

2 Enfiler le bandage sur le pied, de sorte que le talon se trouve exactement dans l'ouverture prévue a cet effet ; ensuite,
fermer la bande Velcro® de fixation (Fig. A).

3 Positionnement de la bande Velcro® sur la face interne :
- attraper la bande Velcro® cousue par le milieu, la faire passer par-dessus le coup de pied et sur le cté opposé, puis
la tirer vers le bas (Fig. B) ;
- la faire passer sous la plante du pied devant le talon, la tendre puis la fermer verticalement au-dessus de la malléole
interne (Fig. C et D).

4 Positionnement de la bande Velcro® sur le coté :
- attraper la bande Velcro® cousue par le coté, la faire passer par-dessus le coup de pied et sur le c6té opposé, puis la
tirer vers le bas (Fig. E) ;
- la faire passer sous la plante du pied devant le talon, la tendre puis la fermer verticalement au-dessus de la malléole
externe (Fig. F et G).

5 Passer les deux extrémités en Y de la sangle de fixation dans la boucle correspondante, tirer symétriquement avec les
deux mains et fixer avec la bande Velcro® (Fig. H).

REMARQUE: les bandes Velcro® peuvent étre tendues plus ou moins fort, selon le degré de stabilisation souhaité.

UNIQUEMENT LORS DE LA PREMIERE POSE

1 Le cas échéant, raccourcir les bandes Velcro®: Enlever les bandes Velcro® en Y a I'extrémité de la sangle de fixation
(Fig. 1).

2 Couper la partie de sangle qui dépasse (Fig. II).

3 Remettre les bandes Velcro® en Y en place (Fig. I).

I] LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Cavigliera in tessuto AirX™ con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilita, che il presente dispositivo medico
e diclasse | ed & stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni
sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo
adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® & un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o
tumefazioni. E consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva
o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. E consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto
diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalita di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico
ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. E consigliabile non indossare il
dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

E’ consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da
un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformita alle esigenze individuali. Per garantirne I'efficacia, la
tollerabilita e il corretto funzionamento & necessario che I'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico.

La responsabilita del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato.

Lortesi & fatta per I'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilita, in base
a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe
causare rossori o irritazioni.

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al
proprio medico e, in caso di particolare gravita, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorita competente del proprio Stato.
Lefficacia ortopedica del prodotto & garantita solo con I'utilizzo di tutte le sue componenti.

SCELTA/DIMENSIONI

Codice REF.A1181
S M L XL
Circonf. collo del i,
piede - tallone cm 26/29  29/32  32/35 35/38
Colore nero b |

ambidestro

MANUTENZIONE

2 Non candeggiare X! Pulizia chimica non consentita

2 Non stirare B Non asciugare in asciugatrice

W Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30°C con sapone neutro; lasciare asciugare lontano
da fonti di calore

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di Il grado

+ Tendinopatie acute

+ Recupero funzionale post-chirurgico

+ Coadiuvante nella ripresa dell'attivita sportiva in postumi traumi distorsivi di Il e Il grado
Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

+ Struttura in tessuto AirX™ traspirante

+ Sistema di chiusura superiore con cinghia di stabilizzazione e fibbia

+ Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati

« Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con passaggio subplantare per la massima stabilita
+ Apertura al tallone

APPLICAZIONE

1 Aprire tutti i velcri e richiuderli provvisoriamente su loro stessi.

2 Infilare il piede nella parte tubolare della cavigliera in modo che il tallone si collochi perfettamente nell'apertura
calcaneare e chiudere il Velcro® di posizionamento (fig. A).

3 Posizionare il cinturino a Velcro® mediale:
- afferrare il cinturino cucito medialmente e tenderlo, al di sopra del dorso del piede, verso il lato opposto e verso il
basso (fig.B);
- farlo scorrere sotto la pianta del piede a ridosso del tallone, tenderlo e chiuderlo in posizione verticale al di sopra del
malleolo mediale (fig. C e D).

4 Posizionare il cinturino a Velcro® laterale:
- afferrare il cinturino cucito lateralmente e tenderlo, al di sopra del dorso del piede, verso il lato opposto e verso il
basso (fig. E);
- farlo scorrere sotto la pianta del piede a ridosso del tallone, tenderlo e chiuderlo in posizione verticale al di sopra del
malleolo laterale (fig. F e G).

5 Infilare i due terminali della cinghia di sicurezza nella corrispondente fibbia, tirare simmetricamente con le due mani
e fissare a Velcro® (fig. H).

NOTA: i cinturini possono essere tesi in maniera diversa, secondo le esigenze contenitive.

SOLO PER LA PRIMA APPLICAZIONE

1 Se necessario, accorciare le cinghie: togliere i velcri ad Y all'estremita della cinghia (fig. I).
2 Tagliare la parte sovrabbondante di cinghia (fig. Il).

3 Riapplicare i velcriad Y (fig. ).

I POYMTAVTE BHUMATENBHO [IAHHYI0 UHCTPYKLIMIO U COXPAHUTE EE

OpTe3 Ha roNneHoCTONHbIN cycTaB U3 TKaHu AirX™ ¢ anacTUYHbIMK
NeHTaMM HaTAXeHus ,BOCbMepKOi“ U cnupanbHbIMK peépamu

AEKNAPALLIAA 0 COOTBETCTBWUM OT MPOU3BOAMUTENS.

MpoussoauTens B nuue komnawun ORTHOSERVICE AG 3asBnsieT o CBOE MCKKOYNTENbHON OTBETCTBEHHOCTH, YTO 3TO
MeANLMHCKOE U3AENne Kiaccea |, ¥ M3roToBIeHo B COOTBETCTBUM C Tpe6oBaHusiMu PernamenTa EC 2017/745 (EU MDR).
9TH MHCTPYKLMN BblNM MOATOTOB/EHbI B COOTBETCTBUM C OCHOBOMOAralIWMMI NPUHLUNAMM, YIOMAHYTBIMY Bbille.
OHK npeAHa3HayeHbl AnA o6ecneyeHns Haanexallero 1 6e30NacHoro UCNoAb30BaHNA MeANLIMHCKOrO U3feNUs.

TOPrOBbIE MAPKU MATEPUAIOB
Velcro® - aTo 3aperncTpupoBaHHas Toprosas Mapka komnanuu Velcro Industries B.V.

MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTU

HanpsixeHue, co3jaBaemoe M3fienMeM He [JO/KHO C/aB/MBaTb MOBPEXAEHHbIE YYaCTKU KOXM MAM ONYXonu.
He peKoMeHAyeTcs CNUWKOM MepeTarBaTb W3feNMe BO U3GeXaHWe HeXEenaTeNbHOro AaBNeHNs Ha HepBHble U
COCyANCTbIE OKOHYaHMS. PekoMeHpyeTcs ofeBaTb U3AENHe Ha X/6 Maiiky BO U36exaHue NpsMOro KOHTaKTa ¢ Koxeii. B
cnyyae BO3HUKHOBEHUA CO i B Mp il o6patutech K Bpauy, uanoTepaneBTy, TEXHUKY-OpTONesy.
03HaKoMbTeCb BHUMATENbHO C COCTAaBOM uspenus, KOTOphIVI YyKasaH Ha BHyTpeHHeVI aTUKeTKe. He peKkomMeHpayeTca
opesaTtb usgenue B61M3M OTKPbITOrO OTHA UK CUNbHbBIX 3NEKTPOMArHUTHbIX UCTOYHMKOB. He NPUMEHATb NpU NPAMOM
KOHTaKTe C OTKPbITbIMI paHamu.

NPEAYNPEXAEHUA

310 MeauUnHCKoe I'IpVICI'IOCOﬁﬂEHVIE AO/KHO 6biTb BbINUCAHO BpayoMm umn ¢M3MOTEDBHEBTOM W HanoxeHo
TEeXHMKOM-OpTONeAOM B COOTBETCTBUW C UHAWBULYaNbHbIMU I'IOTpeGHOCTHMM nauuneHTa. ﬂpaBum:Hoe NpUMeHeHune
W3[enus Heo6XoAMMO ANA o6ecneveHus ero aQheKTUBHOCTU. Bce M3MEHeHWs KOHCTPYKLUMM AOMKHbI 6biTb
HasHauyeHbl BpayoM/(uU3noTepaneBTOM/TeXHUKOM-0pTONeAoM. [POU3BOAUTENL HE HeceT OTBETCTBEHHOCTb B
Cnyyae HeHajnexalero Ucnonb3oBaHWUs Usfenus. Pekomeunyemﬂ WCNoNb30BaTh TO/IbKO AN OAHOr0 nalueHTa,
B NPOTUBHOM C/y4yae Npou3BoUTENb CHUMAET C ceba BCAKYI0 OTBETCTBEHHOCTb OCHOBbIBAsACb Ha TpeﬁOBaHMﬂX K
MeAUUNHCKUM U3aeNnusam. y rUnepyyBCTBUTENIbHBIX NaLWMEHTOB MPU HEeMmocpeACTBEHHOM KOHTaKTe C KoXeii moryt
noABUTLCA MOKPacHeHWe unu pasgpaxexHue. B cny4yae BO3HWKHOBEHUA 60n1eBbIX OLI.lyLI.leHVIﬁ, 0TeKkoB, I'IpVII'IyXﬂOCTeVI
HeMe/JNeHHO 06PaTUTECh K CBOEMY /evalleMy Bpauy, i Mpu Hanuuuu CepbesHbIX NOCEACTBUI NPOUHBOPMUPOBATL
NPOU3BOAMTENS M KOMNETEHTHbIE OpraHbl B COOTBETCTBYIOLEN CTPaHe. AhdEKTUBHOCTb MEAULMHCKOTO n3aenus 6yaet
o6ecneyeHa ToNIbKO B C/y4yae UCnosib30BaHUsA BCEX ero KOMMNOHEHTOB.

Bbl6OP / PASMEPbI

Koa REF.A1181
Pasmep [ M L XL i,
SRR 0609 99732 32735 35/38
cTONbI B CM b
Liser YepHblii
[1BYCTOPOHHNI
yXo[ 3A U3AENTUEM

% Heotbenusatp X He nogBepraTb XMMUYECKOH YUCTKE

A He MmaanTb He CyWWTb B CylInKe

W& PyyHas ctupka B Tennoi (30°C) Bozie C HeiATpanbHbIM MbIIOM, aKKypaTHO CMONOCHYTb.
CywnTb BN OT UCTOYHMKOB Tenna.

BbibpacbiBaTb B MeCTax, CneLnanbHo NpejiHasHayeHHbIX Ans cbopa Mycopa Kak camo

u3fienue, TaK v N6yt 3 COCTaBNAIOWNX Ero YacTeil.

NOKA3AHUA

KoHcepBaTuUBHOE NneyeHune nocne BbiBuxoB |I-it cTenexu

+ OcTpble TEHANHUTDI

+ TMocneonepaliMoHHOe GyHKLNOHANbHOE BOCCTaHOBNEHME

+ BcnomoratenbHoe cpeAcTBO NpY BO306HOBNEHUM 3aHATUIA CIOPTOM NPU OCTATOYHbIX SBNEHUSX OT BbIBUXOB II-ii 1
Ill-# cTeneu

XpoHuyeckas apTpanritsi Ha apTPo3HOIl OCHOBE FOIEHOCTOMHOIO CyCTaBa

NMPOTUBOMOKA3AHUA
Ha faHHbIit MOMEHT He M3BECTHO

XAPAKTEPUCTUKN U MATEPUADI

+ KoHcTpykuusa u3 abiwaleii Tkaum AirX™

+ BepxHsf cucTeMa 3acTernBaHus ¢ NOMOLLb0 CTABUAM3UPYIOLLErO PEMHS U NPSKKM

* Yeunupatowme cnupanbHble peiiku ¢ 06enx CTOpoH

* [NepekpeLynBatoLLnecs CTAXKN Ha NOAbeMe HOr1 C NPOXOAOM MOZ NOAOLIBON ANS MaKCUMabHON YCTORYNBOCTH
+ OTBepcTue Ha naTke

NPOLLEAYPA HAJIEBAHUA
PaccTerHuTe Bce TEKCTUMbHbIE 3aCTEXKM HA IMY4YKaX ¥ BPEMEHHO 3aCTerHuTe UX Ha camux cete.

TpocyHbTe Hory B Tpy64aTyto YacTb HaHAaxa TakuM 06pa3oM, 4To6bl NATKA pa3MecTUaach TOYHO B MATOYHOM
OTBEPCTUY, U 3aCTETHUTE NO3ULMOHMPYIOLLYIO TEKCTUIbHYHO 3aCTEXKY Ha nunyykax Velcro® (puc. A).
PacnonoxuTe MeananbHblit peMeLLOK C TeKCTUNbHOI 3aCTeXKoi Ha nunyykax Velcro®:

- BO3bMWUTE PEMELLOK, NPULLKUTbII NOCPeAHE, U NOTSHUTE €ro - Bbille TbibHOI 061acTy CTOMbI - B
MPOTUBOMONOXHYIO CTOPOHY U BHU3 (puc. B);

- IPONYCTUTE ero Mog MoAOLBON CTOMbI NO3aAM MATKM, HATAHUTE W 3aCTETHUTE €ro B BEPTUKANbHOM MONOXeHNH
Haj MeguanbHoii nopbhkkoi (puc. C u D).

PacnonoxuTte natepanbHblil PEMELLOK C TeKCTUNbHOI 3aCTeXKOii Ha nunyykax Velcro®:

- BO3bMWUTE PeMELLOK, NPULLKUTbINA COOKY, M NOTAHUTE €ro - Bbille TbibHO! 061aCTH CTOMbI - B NPOTUBOMONOXHYHO
CTOPOHY ¥ BHU3 (puc. E);

- IPONYCTUTE ero Mnog MoAOLBOM CTOMbI N03aAM MATKM, HATAHUTE W 3aCTETHUTE €ro B BEPTUKaNbHOM MONOXeHNH
Hajj naTepanbHoii NoAbKKoI (puc. F 1 G).

BcTaBbTe fiBa Y-06pasHbiX KOHLA NpefoXpaHUTENbHOMO PEMHS B COOTBETCTBYIOLLYIO MPSKKY, HATAHNTE
CUMMETPUYHO ABYMS PyKaMu 1 3ahuKCHpYiiTe C NOMOLLbI0 TEKCTUNBHON 3aCTeXKM Ha nunyykax Velcro® (puc. H).
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MPUMEYAHME: pemeLuKyu MOTYT 6bITb HAaTAHYTbI N0-Pa3HOMY - HACTO/bKO, HACKOMbKO HYXHO ANS HAAEXHOI
tuKcaumm 6aHpaxa.

CMEUNANIbHBIE UHCTPYKLIMK ANA NPOLEAYPBI MEPBOIr0 HALEBAHUA BAHAXA

1 Ecnu Heo6X0ANMO, yKOPOTUTE PEMHM: CHUMUTE Y-06pa3Hble TEKCTUNbHbIE 3aCTEXKM Ha KOHLIe peMHs (puc. |)

2 OTpexbTe NULWHIOK YacTb pemHst (puc. I1)

3 YcTaHoBUTE HA MeCTO Y-06pasHble TEKCTUIbHBIE 3aCTEXKM (PUC. |)3aCTErHUTE MO3ULMOHUPYIOLLYIO TEKCTUNBHYIO
3aCTeXKy Ha unydkax Velcro® (puc. A).



